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2 CA-3/77 
R 29500 

Blatt? 



R &s - schlOsselliste 

Die R&S’Schaitteillisten nennen in der Spaite„Benennung/Beechreibung”die technischen Daten der Bauelemente in Ku»^orm.Die Art des 
Bauelements U.B.Schicht‘,Draht-Widerstand usw.) beschreiben die 2 Kennbuchstaben vor der„Benennung”(evtI. auch vor der Sachnum- 
mer”),die nachfoigend erk)3rt warden. In Ersatzteil-Besteilungen an R&S ist stets die Angabe der voiis^ndigen Sachnummer erforderiich. 

R&S KEY LIST 

The R&S Paris Lists give the technical data of the components in short form in the column "Benennung / Beschrelbung” (designation). 
The type of component (& g. depos.-carbon resistor, wire*wound resistor etc.) is indicated by 2 identification letters before the designation, 
possibly also before the "Sachnummer” (order number), wich are explained below. When ordering spare parts from R&S, the complete 
order number must always be specified. 


Kenn- 

buchst 


Art des Bauelements 


Identif.- 

letter 


Type of component 


AD 


Diode, Gleichrichter 


AD 


Diode, rectifier 


AE 


Spezialdiode, 2 . B.Tunnel-.KapazitSts-, 
Zener-Diode 


AE 


Diode (special), e.g. tunnel diode, 
varactor, Zener diode 


AF 


Fotoelement,z. B. Foto-Diode, 
-widerstand, Leuchtdiode 


AF 


Light-sensitive component, e.g. 
resistor, diode; LED 


AG 


Gleichrichter, z. B. Thyristor, 
T riac, Selengleichrichter 


AG 


Rectifier, e. g. thyristor, triac, 
selenium rectifier 


AK 


Kleinsignal-T ransistor 


AK 


Low-power transistor 


AL 


Leistungs-T ransistor 


AL 


High-power transistor 


AM 


Spezial-T ransistor, z. B. FET, 
MOSFET 


AM 


Transistor (special), e.g. FET, 
MOS-FET 


AP 


Peltier-, Hall-Element 


AP 


Peltier element, Hall element 


AR 


Rohre fur Empf^nger.Verstarker, 
Gleichrichter 


AR 


Valve for receiver, amplifier, rectifier 


AS 


Spezialrohre.z. B. Senderohre, 
EW-Widerstand, Stabilisator 


AS 


Valve (special), e.g. for transmitter; 
barretter, ballast valve 


AT 


Katodenstrahlrohre,z. B. Bildrohre, 
Ziffern-Anzeigerohre 


AT 


Cathode-ray tube, e. g. picture tube, 
digital indicator tube 


AW 


Spannungs- Oder temperaturabhangiger 
Widerstand 


AW 


Voltage- or temperature-dependent 
resistor 


BC 


Inteqr. Schaltkreis (Microcomp.) 


BC 


Integrated circuit (microcomputer) 


BD 


R&S - Dunnschichtschaltung 


BD 


R&S - thinfilm circuit 


BG 


Geratebaugruppe 


BG 


Subassembly 


BJ 


Integr. Schaltkreis (Interface) 


BJ 


Integrated circuit (interface) 


BK 


Kernspeicher 


BK 


Core memory, magnetic memory 


BL 


Log. Schaltkreis z. B. Flop, 
Gatter, Counter 


BL 


Logic circuit, e. g. DTL, TTL, 
ECUC-MOS 


BM 


Baustein, z. B. Mischer, T uner 


BM 


Hybrid module, e.g. mixer, tuner 


BO 


OperationsverstSrker 


BO 


Operational amplifier 


BP 


Anzeigeeinheit, Optokoppler 


BP 


Display section, opto coupler 


BS 


Ansteuerbaustein 


BS 


Decoder /driver 


BV 


Stromversorgung, Obersp.-Schutz 


BV 


Power pack, protective circuit 


CB 


Bypass-, Durchf.-Kondensator 


CB 


Bypass capacitor, feed-through capacitor 


CC 


Keramischer Kondensator 


CC 


Ceramic capacitor 


CD 


Drehkondensator 


CD 


Variable capacitor 


CE 


Elektrolyt-Kondensator 


CE 


Electrolytic capacitor 


CG 


Glimmer-Kondensator 


CG 


Mica capacitor 


CH 


Sperrschichtkondensator 


CH 


Semiconductor capacitor 


CK 


Kunstfolien-Kondensator 


CK 


Synthetic-foil capacitor 


CL 


Ker. Hochsp.-Kondensator ' 


CL 


HV capacitor (ceramic) 


CM 


Metallpapier-Kondensator 


CM 


MP capacitor 


CN 


Kondensatornetzwerk 


CN 


Capacitor network 


CP 


Papler-Kondensator 


CP 


Paper capacitor 


CS 


Stbrschutz-Kondensator 


CS 


Interference-suppression capacitor 


CT 


Trimmkondensator 


CT 


Trimmer capacitor 


CV 


Vakuum-Kondensator 


CV 


Vacuum capacitor 






2 CA-3/77 
R 29500 
Blatt 8 



Kenn- 

buchst. 


Art des Bauelements 


Identif.- 

letter 


Type of component 


DD 


Schalt- und Wickeldrahte 


DD 


Hook-up or winding wire 


DF 


Flachleitung,Litze 


DF 


Flat multiple line, stranded wire 


DG 


Abgeschirmte Leltung 


DG 


Shielded line 


DH 


Koaxialkabel 


DH 


Coaxial line 


DL 


HF-Litze 


DL 


Litz wire 


DM 


Schaltlitze 


DM 


Stranded wire 


DN 


Ar>tennenstab 


DN 


Antenna rod 


DS 


Isol. Leltung mit Stacker 


DS 


Insulated cable with plug 


EB 


Blei VNC’Akku, Batterie 


EB 


Lead or alkaline accumulator, battery 


EF 


Gluh!ampe,Leuchte 


EF 


Incandescent lamp, pilot lamp 


EG 


Glimmlampe 


EG 


Glow lamp 


EK 


Kontakt-Streifen,-Feder 


FK 


Contact clip, contact spring 


EL 


Lautspr., Kopfhorer, Mikrofon 


EL 


Loudspeaker, headphones, microphone 


EM 


Motor, Hubmagnet,Drehfe!dsystem 


EM 


Motor, lifting magnet, synchro system 


EO 


Oszillator.z. B. Quarzoszillator 


EO 


Oscillator, e.g. crystal oscillator 


EP 


Tief-, Band-, HochpaB, Bandsperre, 
Diskriminator 


EP 


Lowpass, bandpass, highpass filter, 
band-stop filter, discriminator 


EQ 


Schwing-/Filter-Quarz 


EQ 


Oscillator or filter crystal 


ER 


Resonator 


ER 


Resonator 


ES 


Passive SHF-Bauteile 


ES 


Passive SHF components 


ET 


Thermostat 


ET 


Thermostat 


EV 


Lufter 


EV 


Ventilator 


FA 


Dezifix/PrexifixA 


FA 


R&S coaxial connector 


FB 


DezifixB 


FB 


R&S coaxial connector 


FC 


DezifixC 


FC 


R&S coaxial connector 


FD 


Dezif ix D 


FD 


R&S coaxial connector 


FE 


Dezifix E/F/J 


FE 


R&S coaxial connector 


FG 


Koax-Umrustsatz 


FG 


Coaxial screw-in assembly 


FH 


Koax-Ubergang auf Fremdsystem 


FH 


Coaxial adaptor 


FJ 


BNC-Systemteil 


FJ 


BNC screw-in assembly 


FK 


Koax-UHF-Systemteil 


FK 


Coaxial UHF screw-in assembly 


FM 


Mehrfachstecker, Buchsenleiste 


FM 


Multipoint connector 


FN 


Netz-Steckverbi n d u ng 


FN 


AC-supply connector 


FO 


Runde Mehrfach-Steckverbindung 


FO 


Round multipoint connector 


FP 


Druckschalt-Steckverbindung 


FP 


Multipoint connector for PC boards 


FR 


Fassung fur Lampen,Sicherung,usw. 


FR 


Socket for lamp, fuse, etc. 


FT 


Schwachstrom-Steckverbindung 


FT 


LV plug and socket 


FU 


Hochsp.-Steckverbindung 


FU 


HV plug and socket 


FV 


Verbinder (z. B. AMP) 


FV 


Push-on connector 


JB 


Zeiger-Thermometer 


JB 


Pointer-type thermometer 


JD 


Drehspul-Anzeigeinstrument 


JD 


Moving-coil meter 


JE 


Dreheisen-Anzeigeinstrument 


JE 


Moving-iron meter 


JF 


Frequenz-Anzeigeinstrument 


JF 


Frequency meter 


JG 


Spannungs-Anzeigeinstrument 


JG 


Moving-coil meter with rectifier 


JH 


Betriebsstundenzahler 


JH 


Operating-hours counter 


JJ 


Impulszahler 


JJ 


Pulse counter 


JK 


Abstimmanzeiger 


JK 


Tuning indicator 




Kenn- 

buchst 



Art des Bauelements 



Identif.- 

letter 



Type of component 
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JM 


Mechanisches Zahlwerk 


JM 


Mechanical counter 


JP 


Projektions-lnstrumente (Leuchtziffer) 


JP 


Panel meters 


JQ 


Leuchtziffern-Anzeigeinstrument 


JQ 


Digital display 


JS 


Registrierendes Anzeigeinstrument, 
Spiegelgalvanometer 


JS 


Recording meter, reflecting galvanometer 


JU 


Uhrwerk 


JU 


Clockwork 


JW 


Elektrodyn. Anzeigeinstrument 


JW 


Electrodynamic meter 


LC 


Keramische Spule 


LC 


Ceramic coil 


LD 


Netz-, HF-Drossel, Df-Filter 


LD 


Choke, lead-through filter 


LE 


Einzelkreise, Bandfilter 


LE 


Single tuned circuit, bandpass filter 


LP 


Permanentmagnet 


LP 


Permanent magnet 


LT 


Netztransformator 


LT 


Power transformer 


LU 


NF-Obertrager 


LU 


AF transformer 


LV 


Variometer 


LV 


Variometer 


RD 


Drahtwiderstand 


RD 


Wire-wound resistor 


RF 


Kohleschicht-Widerstand 


RF 


Carbon-film resistor 


RG 


Metallglasur-Widerstand 


RG 


Metal-coated resistor 


RJ 


Metalioxyd-Widerstand 


RJ 


Metal-oxide resistor 


RL 


Metallfilm-Widerstand 


RL 


Metal-film resistor 


^ RM 


Widerstandsdraht 


.. . RM 


Resistance wire 


RN 


Widerstandsnetzwerk 


RN 


Resistor- network 


RR 


Draht-Potentiometer 


RR 


Wire-wound potentiometer 


RS 


Schicht-Potentiometer 


RS 


Carbon-film potentiometer 


RT 


DSmpfungsglied 


RT 


Attenuator 


RV 


Drahtwiderstand mit Abgriff 


RV 


Wire-wound resistor; tapped 


RW 


Wendelpotentiometer 


RW 


Helical potentiometer 


SB 


Drucktastenschalter 


SB 


Pushbutton switch 


SD 


Drehschalter 


SD 


Rotary switch 


SF 


Kontaktfeder, Schaltbuchse 


SF 


Spring contact 


SH 


HF-Koaxialschalter 


SH 


Coaxial RF switch 


SK 


Kipp-,Wipp-und Schiebeschalter 


SK 


Toggle switch, slide switch 


SL 


Leistungsschalter Netz/HF 


SL 


AC supply switch, high -power RF switch 


SM 


Mikroschalter 


SM 


Microswitch 


SN 


Elektromagnet, Relais 


SN 


Electromagnetic relay 


SP 


Leistungsrelais, Luftschiitz 


SP 


Power relay, air-type contactor 


SR 


Reedrelais 


SR 


Reed relay 


SS 


Sicherung,Schutzschalter 


SS 


Fuse, automatic cut-out 


ST 


Thermoschalter 


ST 


Thermal circuit breaker 


SU 


Oberspannungs-Ableiter 


SU 


Arrester 


SW 


Wechselrichter 


SW 


Inverter (DC-AC) 


sz 


Zeitschalter 


SZ 


Time switch 


VK 


Klemme, Klemmleiste 


VK 


Clamp, terminal strip 







Anmerkung/Note: 

Die Wertangabe der weitgehend miniaturisierten Bauelemente erfoigt uberwiegend durch Farbkennzeichnungen. deren Bedeutung 
der nachfolgenden Tabelle entnommen werden kann. 

The electrical values of the largely miniaturized components are mainly identified by a colour code, the meaning of which can be 
taken from the table below. 



Farbcode fur Widerstande und Kondensatoren / Colour code for resistors and capacitors 



Farbe 


AB C 


D 


Schwarz/ Black 


- 0 




Braun /Brown 


1 1 0 


± 1% 


Rot/Red 


2 2 00 


± 2% 


Orange 


3 3 000 




Gelb/Yellow 


4 4 0000 




GrOn/ Green 


5 5 00000 


+ 0.5% 


Blau/Blue 


6 fe 000000 




Violetl 


7 7 - 




Grau/Gray 


8 8 - 




WeiR/While 


9 9 - 




Gold 


_ 


± 5% 


Silber/Silver 


_ — — 


±10% 


Ohne Farbe/ 





+20% 


No colour 







Anordnungsbeispiele fiir 

Widerstande (R)| Kondensat (C) 



Alto * f 



AlCD 






Definltionen* 



Kennzeichen A (Bauteilfarbe/1 . Farbnnc 
Marking A (body colour or first coloured 



) = I.Zahl/ 
ring) = 1st digit; 



Kennzeichen B (Bauteilende/2. Farbring) = 2. Zahl / 

Marking B (body end or second coloured ring) = 2nd digit 
Kennzeichen C (Punkt/ 3. Farbring) = 3. Zahl = Zaht der Mullen / 

Marking C (dot or third coloured ring) = number of zeroes; 

Kennzeichen D (Punkt/ 4. Farbring) = Toleranz des Nennwerts in %. 

(Fehlendes Kennzeichen fUr D bedeutet+ 20%.) 

Marking D (dot or fourth coloured ring) = tolerance on nominal value in %. 

(with no D marking; tolerance = + 20%) 

Das Fehlen eines Kennzeichens bedeutet daB die Farbe des BauteilkOrpers die 
Wertangabe darslellt / The absense of a marking signifies that the body colour 
gives the corresponding information. 

siehe auch DIN 41 429 uno DIN 40825 / see also lEC publication 62-1952 and 62-1968. 
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Diese Unterlage ist unser Eigentum. Veivt^lfaltigung, 
unbefugte Verwertung, Mitteilung an ander© ist straffaar 
und schadenersatzpflichtig. 



AZ . Datum 



Schaltteilliste fiir 



Sachnummer 



Blatt 

Nr. 



ROHDE & SCHWARZ 



MONCHEH h4 l0777 SMDU UM VE R S . -M ES S -S END E R I 249.3011 SA 01 



Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


A 

B1 


zugehoerigfr stromlauf 
249.3011 S 

BO LM310H SP6S.F0LGER 


BO 009.1616 


249.301 1 
274.8165 


BUI 


FJ EJNBAUBUCHSE SYST.BNC 


FJ 017.6636 


250.0606 


BU2 


FJ EINBAUBUCHSE SYST.BNC 


FJ 017.6636 


250.0606 


BU3 


FJ EINBAUBUCHSE SYST.BNC 


FJ 017.6536 


250.0606 


BU4 


FJ EINBAUBUCHSE SYST.BNC 


FJ 017,6607 


250.0606 


BUS 


FJ EINBAUBUCHSE SYST.BNC 


FJ 017.6607 


250.0606 


BU6 


FJ EINBAUBUCHSE SYST.BNC 


FJ 017.6607 


250.0606 


BUS 


FJ EINBAUBUCHSE SYST.BNC 


FJ 017.6607 


250.0606 


BU9 


FJ EINBAUBUCHSE SYST.BNC 


FJ 017.6607 


250.0606 


BUIO 


FJ UMR.BUCHSE DEZ. A/N 2 


FJ 017.5481 


250.0606 


BUI 1 


FJ EINBAUBUCHSE SYST.BNC 


FJ 017.6636 


250.0987 


BUI 2 


FO E INBAUSTECKER5P0L.RD17 


FO 018.5062 


250.0870 


BU13 


FT TELE FONBU.l SOLIERTGRAUZ 


FT 018.3001 


250.0870 


BUI 4 


FT TELEFONB.GE ERDET GRAU Z 


FT 018.3147 


250.0870 


BU15 


FO E I NBAUBUCHSE3P. +E NLT2 


FO 018.6717 


250.0870 


BUI 6 


FM BUCHSENL. 50 POLIG 


018.5927 


250.0870 


BUI 9 


BUCHSENLEISTE 3/1 POLIG Z 


250.1583 


274.821 3 


BU27 


BUCHSENLEISTE 28/2F0L Z 


2 74.844 2 


274.8213 


BU43 


BUCHSENLEISTE 7/1 POL. Z 


2 74.83 94 


274.8213 


BU53 


BUCHSENLE 1 STE 8/1-POLlG Z 


274.9384 


2 74 . 82 1 3 


BU63 


BUCHSENLEISTE 7/1 POL. Z 


274.8394 


274.8213 


BU79 


BUCHSENLEISTE 50/2 POL Z 


274.8465 


274 .8213 


BU80 


BUCHSENLEISTE 21/1 POL Z 


274.8407 


274.8213 


BU83 


BUCHSENLEISTE 32/2 POL 2 


274.8459 


274.8213 


BU91 


FM BUCHSENLEISTE 7 POLMIL 


FK 018.6030 


274.8507 


BU92 


BUCHSENLEISTE 12/1 POL Z 


274.8494 


274.8213 


BU93 


BUCHSENLEISTE 14 POLIG Z 


249.6133 


274.8213 


BU94 


BUCHSENLEISTE 11/1 POLIG Z 


274.8388 


274.8213 


BU95 


BUCHSENLEISTE 13/1 POLIG 2 


274.8488 


274.8213 


BU96 


BUCHSENLEISTE 1S/1 POLIG 2 


249.6804 


274.8213 


BU97 


BUCHSENLEISTE 16/1 POL 2 


274.8413 


274.8213 


BU1 1 0 


BUCHSENLEISTE 4/1P0LIG Z 


239.5263 


274.8213 


BU112 


BUCHSENLEISTE 6/2 POL 2 


274.8420 


274.8213 


BUI 13 


BUCHSENLEISTE 18/2 POLIG 2 


249.6585 


274.8213 


PU114 


BUCHSENLEISTE 20/2 POL. 2 


274.8436 


274.8213 


BU2Q3 


BUCHSENLEISTE 12/1 POL 2 


274.8494 


274.8213 


BU303 


BUCHSENLE ISTE 14 POLIG 2 


249.6133 


274.8213 


BU404 


BUCHSENLEISTE 7/1 POL. 2 


274.8394 


274.8213 


Cl 


CP lNF+-20% IKV RD 7X19 


CP 006.5633 


250.3170 


C2 


CP lNF+-20% IKV RD 7X19 


CP 006.5633 


250.3170 


C3 


CE 470NF+-2D%35V 4X 8TA 


CE 006.3224 


274.8165 


C4 


CE 470NF+-?D!C35V 4X 8TA 


CE 006.3224 


274.8165 


C8 


CE 180UF -10+75X40V10X70 


CE 082.0951 


25C.0606 


C9 


CE 180UF -1D+75%40Vl0X/0 


CE 082.0951 


250.0606 


CIO 


CK 1 OUF'+'-lOX 63V RUNDB. 


CK 024.6867 


249.3070 


GL1 


AE BZX85/C5V6 1,3W 2-DI 


AE 012.3000 


250.3170 


GL2 


AG 1N4007 SI 1A 1000V 


AG 013.0310 


250.3170 


6L3 


AG 1N4007 SI 1A lOOOV 


A6 013.0310 


250.3170 


6L4 


AG 1N4007 SI 1A 100CV 


AG 013.0310 


250.3170 


6L11 


AD 1N4448 SI 75V 150M1A 

1 


AD 012.07t)0 


274.8165 



PF 095.0026.0770 





Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfaltigung. 
unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafba 
und schadenersatzpHjohtig. 
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Blatt 


Sachnummer 


Nr. 


2A9.3011 SA 


02 



Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


GL12 


AD 1N4448 SI 75V 


1 50M1A 


AD 


012.0700 


274.8165 


K1 


hf-kabel 


Z 




274.8236 


274.8213 


K2 


HF-KABEL 


Z 




274.8242 


274.8213 


«3 


hf-kabel 


1 




274,8259 


274.8213 


K4 


KABEL 


z 




274.8265 


274.8213 


K5 


KABEL 


z 




274.8271 


274.8213 


K6 


KABEL 


z 




274.8288 


274.8213 


K8 


KABEL 


z 




274.8294 


274.8213 


K9 


KABE L 


z 




274.8307 


274.8213 


K1 1 


HF-K ABE L 


z 




250.0987 


249.3070 


K12 


KABEL 


z 




274.8513 


274.8213 


K1 3 


KABEL 


z 




274.8320 


274.8213 


K1 4 


HF-KABEL 


2 




250.0558 


249.3070 


K1 5 


HF-KABEL 


z 




250.1125 


249.3070 


K16 


HF-KABEL 


z 




250.0564 


249.3070 


K17 


HF-K ABE L 


z 




250.0535 


249.3070 


K1 8 


HF-KABEL 


z 




250.0570 


249.3070 


K1 9 


HF-KABEL 


z 




250.0529 


249.3070 


K113 


KABEL 


z 




274.8336 


274.8213 


K114 


KABEL 


2 




274.8342 


274.8213 


K1 27 


KABEL 


2 




274.8359 


274.8213 


K1 28 


KABEL 


Z 




274.8365 


274.8213 


K1 71 


KABEL 


Z 




274.8371 


274.8213 


Li 


LD 25UH BEl 3 A 


0,046 OHM 


LD 


026.4849 


250.3170 


BIS 












L4 












R1 


RL 0,25W 1K0HM+- 


1XTK50 


RL 


082.2160 


274,8165 


R2 


RL 0,25W 9,09KCHM + -13!TK5D 


RL 


082.2177 


274.8165 


R3 


RF 0,25W 47 OHM 


•*•-5% 


RF 


069.4705 


274.8165 


R4 


RF 0.25W 47 OHM 


+ -5% 


RF 


069.4705 


274.8165 


RS 


RL 0,25W33,2K0H«4--0,1!!T25 


RL 


084.4060 


274.81 65 


R6 


RL 0,25W 71,5K0HM*-1%TK50 


RL 


083.1897 


274.8165 


R7 


RF 0,25W270 OHM 


♦ -5% 


RF 


069.2719 


274.8165 


R8 


RF 0^25W680 OHM 


+-5% 


RF 


069.6814 


249.3070 


R9 


RF 0,25W100 OHM 


+-5X 


RF 


069.1012 


274.8165 


RIO 


RF 0,25W5,6K0HM 


+ -5^ 


RF 


069.5624 


274.8165 


R1 1 


RF 0,25H 10 OHM 


+ -55^ 


RF 


069.1 006 


274.8165 


SI 


NET2SCHALTER 


2 




250.0793 


250.0606 


S2 


FR SPANNUN6SWAEHLER GRAU Z 


FR 


017.5069 


250.0870 


S8 


SK K1PPSCH.2P0L. 


UM MIN.AU 


SK 


080 .6546 


250.0606 


SI 0 


SB LEUCHTDIODENTASTER 5V 




250.0835 


250.0606 


S11 


SS SCH«EL2$.T0,8BD1N41 571 


SS 


020.7417 


249.3011 




FUER 220V 












SCHMELZ. T1,6 D 


DIN 41571 










FUER 115V SS 020 


.7500 








ST1 


FN 3 P0L16 GERAETESTECKER2 


FN 


017.4691 


250.0870 


ST1 9 


FP 1N01REK7.STECKERL.36P. 


FP 


242.3600 


274.8165 


ST93 


FP 1N01REKT.STECKERL,36P, 


FP 


242.3600 


250.3170 


ST94 


FP 1ND1REKT.STECKERL.36P. 


FP 


242.3600 


250.3170 


ST95 


FP IND1REKT.STECKERL.36P. 


r p 


242.3600 


250.3170 


ST96 


FP IND1REKT.STECKERL.36P. 


FP 


242.3600 


250.3170 



PF 095.0026.0770 














Diese UnteHage ist unser Ggentum. Vervielfaltigung, 
unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist stra^ar 
und schadenersatzpflichtig. 
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Nr. 




ROHDE & SCHWARZ 

NIONCHEN 1A 0777 SMDU UNI VE R S ,-MES S -S END ER 249 .3011 SA 03 



Kennzeichen 


! Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthaiten in 


S797 


FP INDIREKT.STECKERL.36P. 


FP 242.3600 


250.3170 


Y1 


OSZIILATOR Z 

HIERZU STRONL. 249. 4518 S 


249.4518 


249.3070 


Y2 


VERSTAERKER Z 

HIERZU STROML.249 .7830 S 


249.7830 


249.3070 


Y4 


HF-TEILER Z 

HIERZU S7R0ML. 249. 3711 S 


249.3711 


249.3070 


Y5 


SMDU-B2 UEBERSPANNUNGSSCHZ 
HIERZU S7R0ML. 249, 7346 S 
FUER VAR 06, 07, UND 09 
UND 56 


249.7346 


249.3011 


Y6 


"USCH0SZ1LLA70R Z 

HIERZU S 7R0ML .249 .6810 S 


249.681 0 


249.3070 


Y7 


ZAEHLER Z 

HIERZU S7R0ML. 294.9021 S 


294.9021 


249.3070 


Y8 


M0D.EINSA7Z S7ANDARD Z 

HIERZU S7R0ML. 250. 1348 S 
VARI AN7ENERKLAERUN6 
SIEHE S7R0ML. 249. 3011 S 


250.1348 


249.3011 


Y9 


NE7Z7EU Z 

HIERZU S7R0WL. 250. 2815 S 


250.2815 


249.3070 


Y10 

i 


BERE1CHSSCHAL7ER Z 

HIERZU S7R0ML. 250. 1019 S 


250.1019 


249.3070 


Y20 


SYNCHR0NISA7I0N SMDU-Bl Z 
HIERZU S7R0ML. 249. 6340 S 
FUER VAR 56 


249.6340 


249.3011 



ENDE 




PF 095.009R 0770 











Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfottigung. 
unbefugte Verwertung. Mitteiiung an andsre isl strafbar 
und schadenersatzpMichtig 



Schaitteilliste fur 



Sachnummer 



Blatt 

Nr. 



AZ Datum 

ROHDE & SCHWARZ 

MOnCHEN 01 0676 HF-TEILER 



Kennzeichen 



Benennung / Beschreibung 



Sachnummer 



249,3711 SA 01 



enthalten in 



HF-TEILER 3 
STROMLAUF 249.3711 S 

LD 38 DB BIS 10GHZ 1750PF 
LD 38 DB BIS 1D&HZ 1750PF 
LO 38 DB BIS 10GHZ 1750PF 



249.3711 



037.8011 

037.8011 

D37.8011 



249.3711 



249.3711 

249.3711 

249.3711 



H F-KA8EL 



249.4230 



249.3711 



LD 47 MH 10X 0^21A 4.40HM 



SOMDERHASSEPLATTE 



LD 067. 3060 
249.3905 



249.3711 



249.3711 



ST41 

ST42 



FJ EINBAUST.SWC IN.FL. LA 
FJ E INHAUST. S*)C IN.FL. LA 



FJ 070.0151 
FJ 070.0151 



249.3711 

249.3711 



SMDU-DEMODULATOR 



910.2904 



249.3711 



ENDE 



PF 095.0026.0770 












Oiese Unterinqe ist unser Eigentum. Vcrviolfaltigung, 
unbefugle Verw-riung. Mitteilung an andere tst alrafbar 
un ! '.(^hadenersatzptlichtig. 









ROHDE & SCHWARZ! 

mOnchen 



AZ 

t 


Datum 


Schalttciliisle fur 


Sachnummer 


i09 


0577 , 


OSZILLATOR 


249.4518 SA 



Blatt 

Nr. 

01 



Kennzeichen 


Benersrvjnp Besch.eibung 




Sachnummer 


enthalten in 


A 


OSZILLATOR 2 

STROMLAUF 249.4518 S 




249,4518 


249.4518 


Bum 


BUCHSENLEISTF 14/2 P0LI6 Z 




249.5443 


249.5414 


Cl 


CC 1 NF+50-20%5HDK4000 


CC 


006.0490 


249.5243 


C2 


CC 68PF 2% N750/1B 3R0HR 


CC 


006.1 573 




C3 


CC 47PF 2% N750/1B 3R0HP 


CC 


006.1550 




C4 


CC 27PF 5 % N750/1B RD8 


CC 


006.0377 


249.5243 


C5 


CC 8PF+-0,5PF N750/1B RD5 


CC 


006.0319 


249.5243 


C6 


CC 5PF>-0,5PF N750/1B RD5 


CC 


006.0290 


249.5243 


Cl 1 


CB 47PF ♦-ICX N150 DF-KO 


CB 


023.0071 


249.4518 


C12 


CC 47PF+-2X5X6NP0 


CC 


087.6506 


249.5272 


C13 


CC 47PF+-2%5X6NP0 


CC 


087.6506 


249.5272 


Cl 4 


CC 47PF+-2%5X6NP0 


CC 


087.6506 


249.5272 


C15 


CC 47P F+-2%5X6NP0 


CC 


087.6506 


249,5272 


C101 

BIS 

C107 


CB 2,5NF+50«20%HDK4C00BYP 


CB 


022 .0049 


249.4518 


D1 

BIS 

D7 


LD 95 DB (500MHZ )2X2500 P 


LO 


006.8032 


249.4518 


D1 1 
BIS 
D17 


LD 95 DB { 500M HZ ) 2X2500 P 


LD 


006.8032 


249.4518 


6L1 

BIS 

6L9 


AE BA182 BER.S CH.DIOD.VHF 


AE 


01 2.0523 


249.5243 


6Lin 


AD 1 NA448 SI 75V 1 50MIA 


AD 


012.0700 


249.5272 


K101 


KABEL 2 




249.5420 


249.5414 


K112 


HF-KABEL Z 




249.5314 


249.4518 


Li 

BIS 

L7 


LD IJKW-D R .Z =750 OHM 50MHZ 


LD 


026.4578 


249.4518 


L8 


LD 0,10UH1 0%0,080HM1^100A 
TR IMMWER T 


LD 


067.2740 


249.5243 


L11 


LD 39,0UH10%3,900HM0,180A 


LD 


067.3053 


249,4518 


LI 2 


LD 39,0UHl0%3,900HM0,18OA 


LD 


067.3053 


249.5272 


L13 


LD 39,DUH10%3,9COHM0,18OA 


LD 


067.3053 


249.5272 


L14 


LD 39,DUH10%3,9C0HM0,18CA 


LD 


067.3053 


249.5272 


R1 


RF 0,25W100 OHM +-5% 


RF 


069.1012 


249.5243 


R2 


RF 0,25W 15 OHM +-5% 
TRIMMWERT 


RF 


069,1506 


249.5243 


R3 


RF 0,25W 47 OHM +-5% 
TRIMMUERT 


RF 


069 .4705 


249.5243 


R4 


RF 0^25W 33 OHM +-5% 
TR IMMWERT 


RF 


069.3309 


249.5243 


R5 


RF 0,25W 10 OHM ♦-5X 
TR IMMWt RT 


RF 


069.1006 


249.5243 


R6 


RF 0,25W 10 OHM +-5% 
TRIMMWERT 


RF 


069.1006 


249.5243 



PF 095 0026 '■‘'’70 













'id si^ihadeni-i' 








A2 






j 

Sachnummer 


Blatt 


ROHDE & SCHWARZ 


Datum 

i 

1 


ScHa!tJei!liste ti'ir 

1 


Nr. 


MliNCHEN 


09 


[0577 


OSZILLATOR 


249.4518 SA 


02 



Kennzeichen 



Benennung / Beschreibung 



Sachnummer 



enthalten in 



RIO 
R1 1 
R12 
R13 
R1 5 
R1 6 
R101 
BIS 
R106 
R111 
BIS 
R11 5 
R1 1 6 

S11 
BIS 
S17 
SI 8 

519 

520 



RF 0<,25W2,2K0HM ♦-5X 
RF 0,25W100 OHM +-5X 
RF 0^25W100 OHM *~ 5 % 
RF 0,25W100 OHM +-5X 
RF 0,25W100 OHM +-5X 
RF 0,25W100 OHM +-5X 
RF 0,25W 10 OHM +-5X 



RF 0,25W 10 OHM -t-SX 



RF 0,25W 6 ,& OHM +-5X 



SM UMSCHALTER MIT HEBEL 



SM UMSCHALTER MIT HEBEL 
SM UMSCHALTER MIT HEBEL 
SM UMSCHALTER MIT HEBEL 



RF 069.2225 
RF 069.1012 
RF 069.1012 
RF 069.1012 
RF 069.1012 
RF 069.1012 
RF 069.1006 



RF 069.1006 

RF 074,0079 
020.6627 



020.6627 

020.6627 

020.6627 



249.5272 

249.4518 

249.4518 

249.4518 

249.4518 

249.4518 

249.4518 



249.4518 



249.4518 



249.4518 



.5572 

5572 

.5572 



ST110 
Y1 1 



FP IN61REKT.STECKERL.36P. 



OSZILLATOR 

STROMLAUF 

OSZILLATOR 

STROMLAUF 

CSZ ILLATOR 

STROMLAUF 

OSZILLATOR 
STROMLAUF 
OSZILLATOR 
ST ROMLAUF 
OSZ ILLATOR 
STROMLAUF 



49-64,5 MHZ 
249.4630 S 
63,5-88 MHZ 
249.4724 S 
85-11 9 MHZ 
249.4799 S 

118-198 MHZ 
249.4860 S 
196-290 MHZ 
249.4930 S 
286-3 95 MHZ 
249.5008 S 



FP 242.3600 
249.4630 
249.4724 
249.4799 

249.4860 

249.4930 

249.5008 



249.5572 
249.451 8 
249.4518 
249.4518 
249.4518 
249.4518 
249.4518 



END E 







Diese Unteriago ist unsor Eigentum. Vervie!fa!tigung, 
unbt-(ugie Vorvvertung. Mittpil-jng an andere ist strafba 
und schadenetsatzpfltchtig. 



A2 . Datum 



Schaltteilliste fur 



Sachnummer 



Blatt 

Nr. 



( 



{ 



ROHDE & SCHWARZ 



MiiNCHEN 



03 



0676 



OSZILLATOR 49-64,5 WHZ 



Kennzeichen 



Benennung / Beschreibung 



Sachnummer 



A 



OSZILLATOR 49-64,5 MHZ 
STROMLAUF 249.4630 S 



249.4630 



249.4630 SA 



01 



enthalten in 



249.4 63 u 



Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C8 

C9 

CIO 

Cl 1 

Cl 2 



CC 4 ,7NF+S0-20XHDK600n 
CC 4,7NF>80-20%HDK6000 
CC 27PF 5X N75U/1H RD8 
CC 680PF ♦50-2D%5R4000 
CC 18PF 2,5% N750/IB 3R0H 
CT 9,2 PF TAUCHTR.PD7X14 
CC 39 PF 2% NPO/IA 3 ROHR 
CC 5,6PF+-0,25PF3X4NP0 
CT 6 PF INVAR-ROTOR 6X13 
CT 6 PF INVAR-ROTOR 6X13 



CC 022.0626 
CC C22.0626 
CC 0U6.0377 
CC 022.4850 
022.31 54 
037.7980 
CC C22.2370 
CC 087.6393 
CT 025.7144 
CT 025.7144 



249 . 4^30 
249.4630 
2 4 9 . 4 6 3 0 

249.4630 

249.4630 

249.4630 
249.4630 
249.4630 
249.4630 
249.4630 
249.4630 



Cl 3 

Cl 4 
C16 



ENTHALTFN IN 249.4647 

ENTHALTEN IN 249.4647 
CC 100PF+-20% HDK71I0 RD5 
CC 68PF IX NPO/IA 3 ROHR 



249.4630 



CC 006.0431 
CC 022.2406 



249.4630 

249.4630 



GL1 

GL2 

GL5 



AE BA182 BF. R .SCH .DIOO.VHF 
AE BB105D C-OIODE SELEKT. 
AE BB105B C-DIODE SELEKT. 



AE 012.0523 

249.4701 

249.4701 



249.4630 

249.4630 
249,4630 



LI 

L2 

L3 

L4 

L5 

L9 



LC 0,4WH 7WDG VARIABEL 
LD 0,10MH 10% 2A 0,07 OHM 
LF ROHRK .RD3,6XRD1 ,2XL3,3 
Lf R0HRK.RD3,6XP01,2XL3,3 
DROSSEL Z 

DROSSEL Z 



249.4660 
LD 067.2740 
LF 026.9286 
LF 026.9286 
249.8842 
249.8842 



249.4630 
249.4630 
249.4630 
249.4630 
249 .4630 
249 .4630 



R1 

R2 

R3 

R5 

R6 

R7 

RS 



RS 


0,5W20K0HM+- 


20%KUR VE1 


RF 


0,2 5w 


33K0H M 


+ -5% 


RF 


0,25W150 OHM 


♦ -5X 


RF 


0,25W3 


,9kOHM 


♦ -5X 


RF 


0,25W 


1 OKOHM 


>-5X 


RF 


0,25U 


1 OKOHM 


+-5X 


RF 


0,25W 


1 KOHM 


♦ -5% 



RS 069.8075 
RF 069.3338 
RF C69.1512 
RF 069.3921 
RF 069.1035 
RF 069.1035 
BF 069.1029 



249 .4630 
249.4630 
249.4630 
249.4630 
249.4630 
249.4630 
249.4630 



T1 



AW 2N4416A AU5GESUCHT FFT 



249.4653 



249.4630 



t. NDE 














Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfaltigung, 
unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar 
und schadenersatzpflichtig. 



<s> 


Az 


Datum 


Schaitteilliste fur 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 

mDnchen 


04 


0277 


OSZILLATOR e.3,5-88 MHZ 


249 .4724 SA 


01 



Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 




Sachnummer 


enthalten in 


A 


CSZILLAIOR 63,5-88 MHZ 2 

STROHLAUF 249.4724 S 




249.4724 


249 .4724 


Cl 


RICHTIGE SNR .0220603 


CC 


022.0626 


249.4724 


C2 


RICHTIGE SNR. 0220603 


CC 


022.0626 


249.4724 


C3 


CC 27PF 53! N750/1B R D8 


CC 


006.0377 


249.4724 


C4 


CC 680PF + 50-203!5R4000 


CC 


022.4850 


249.4724 


C5 


CC 1 5PF+-2XN470/I A3R0HR 


CC 


022.2993 


249.47 24 


Zt 


CT 9,2 PF TAUCHTR .RD7X14 


CT 


037.798 0 


249.4724 


C8 


CC 56 PF + -1%N1 50/ IA3R OHR 


CC 


022.3754 


249.4724 


C9 


CC 5,6PF+-0,25PF3X4NPO 


CC 


087.6393 


249.4724 


C 10 


CT 6 PF INVAR-ROTOR 6X13 


CT 


025.7144 


249.4724 


C11 

C12 

C13 


CT 6 PF INVAR-ROTOR 6X13 
ENTHALTEN IN 249.4730 
ENTHALTEN in 249.4730 


CT 


025.7144 


249.4724 

249.4724 

249.4724 


C14 


CC 100PF+-20X HDK700 RD5 


CC 


006.0431 


249.4724 


GLI 


AF BA182 BER ,SCH. DIOD.VHF 


AE 


012.0523 


249.4 724 


GL2 


AE BB105B C-DIODE SELEKT. 




249.4701 


249.4724 


6L3 


AE BR105B C-DIODE SELEKT. 




249.4701 


249.4724 


LI 


LC 0,1 9UH 4WDG VARIABEL 




249.4753 


249.4724 


L2 


LD 0,0 47 UH 10% 




249.5995 


249.4724 


L3 


IF ROHRK ,RD3,6XRD1,2XL3,3 


LF 


026.9286 


249.4724 


L4 


LF ROHRK.RD3,6XRD1,2XL3,3 


LF 


026.9286 


249.4724 


L 5 


DROSSEL Z 




249.8842 


249.4724 


L6 


LF ROHRK.RD3,6XRD1,2XL3,3 


LF 


026.9286 


249.4724 


L9 


DROSSEL Z 




249.8842 


249.4724 


R 1 


RS 0,5W20KOHM+-20XKURVE1 


RS 


069.8075 


249.4724 


R2 


RF 0,25W 33KOHM ♦-5% 


RF 


069.3338 


249.4724 


R3 


RF 0,25W150 OHM +-5X 


RF 


069.1 512 


249.4724 


R5 


RF 0,25W1,8K0HM +-5% 


RF 


069.1829 


249.4724 


R6 


RF 0,25W 10KOHM +-5X 


RF 


069.1035 


249.4724 


R7 


RF 0,25W 10KOHM +-5% 


RF 


06 9.1035 


249.4724 


R8 


RF 0,25W 1K0HM +-5X 


RF 


069.1 029 


249.4724 


T1 


AM 2N4416A AUSGESUCHT FET 

EN DE 




24 9.4653 


249.4724 



PF 095.0026.0770 








fJinsf' U'!!>-rla3e 'it unoOr E get'iturn. VervifclKiltiyunq 
nr'»-*t' i(j*L Vei'.vt=??lunij. an anderu ist vtiafLvir 

urij :.r h r,i<<:- jr.at/pfiichtig 





AZ Datum 


Schaitteilliste fur 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 


04 0676 


OSZIULATOR 85-119 MHZ 


249.4799 SA 


01 



Kennzeichen 



Benennung / Beschreibung 



Sachnummer 



enthallen in 



0S2ILLAT0R 35-119 MHZ 
STPOMLAUF 249.4799 S 



249,4709 



249.4799 



CC 4,7NF+80-201:hdK6000 
CC 4,7NF+3C-20%HDK6000 
CC 27PF 5X N750/1B PD8 
CC 680PF +sn-2n%5R4000 
CC 8PF>-0,5PF N750/1B «D5 
CT 9,2 PF TAUCHTR.RD7X14 

cNTHALUn in 249.4801 
CT 6 PF INVAR-ROTOR 6X13 
CT 6 PF INVAR-ROTOR 6X13 

ENTHALTFN IN 249.4801 

ENTHALTFN IN 249.4801 
CC 100PF+-20% HDK700 RP5 
CC 680PF ♦5 0-2 0? 5 R4000 
CC 27PF 5% N750/ID RD? 

CC 6 PF+-0,5PF n033 
CC 18 PF 2,5? NP0/IA3R0HR 
CC 27 PF 2% NPO/IA 3 ROHR 



CC 022.0626 
CC 022.0626 
CC 006.037? 
CC 022.4850 
CC 006,0319 
037.79‘<0 



CT 025.7144 
CT 025.7144 



006 . 0^,31 
022. 4850 
006.0377 
006.0148 
022.2329 
022.2341 



249.4799 
249 .4799 
24V. 4 79V 

249.479V 

2 4 9. ^ "9 9 
249. (.799 
249 .4799 

249.4799 

249.4799 

249.4799 

249.4 799 

249.4799 

249.4799 

249.4799 

249.4799 

249.4799 

249.4799 



AE BA182 BE R.SCH ,DI0D .VHF 
AE BB105B 28V17/2PF K.AP 
AE BdlOSR C-DIOOE SELENT. 
AD 1N4448 SI 75V 150M]A 



AE 012, 
AE 012, 
249 , 
AD 012, 



C5 23 
616? 
,4701 
,0 700 



.4799 
.4799 
.4 799 

.4 799 



SPULE Z 

LD 0,047 MB 10%, 

LF ROHRK .RD3,6XRD1 ,2X13,3 
LF ROHRK .RD3,6XRD1 ,2 XL3,3 
DROSSEL Z 

DROSSEL Z 



249, 
249. 
LF 026. 
LF 026. 
24 9. 



4824 
5 99 5 
9286 
9286 
83 4 2 
8842 



,4799 
.4 79 9 
,4799 
,4799 
,4799 
,4799 



RS 0,5w 20K0HM4-20?KURVE 1 
RF 0,25W 3.3K0HM +-5X 
RF 0,25W150 OHM +-5X 
RF 0,25W1,5K0HM ♦-SX 
RF 0,25W lOKOHM *-57. 

RF 0,25W 10KOHM *-5X 
RF 0,25W IKOHM *-5X 
RF 0,25W 1 5K0HM ♦-SX 
RF 0,25W 33K0HM *-5% 



RS 069, 
RF 069. 
RF 069. 
RF 069. 
RF 06 9, 
RF C69, 
RF 069, 
RF 069, 
RF 069, 



8075 
3338 
1512 
1529 
1035 
1035 
10 29 
,1535 
3338 



,4 799 

.4799 

.4799 
.4799 
.4799 
.4799 
.4799 
.4 799 
.4799 



AM 2N4416A AUSGESUCHT FET 



ENDE 



pp noRnnoR 0770 





Diese Unterlage pst unser Epgentum. Vervielfaltigung, 
unbefugte Verwertung Mittcjlung an andere ist strafbar 
und schadenersatzpflichttg. 



Az , Datum 



Schaitteilliste fiir 



Sachnummer 



Blatt 

Nr. 



ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 



0S21LLAT0R 118*»198 WHZ 



249,4860 SA 



Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


A 


OSZILLATOR 118-198 MHZ Z 

STROMLAUF 249.4860 S 




249.4860 


249.4860 


Cl 


CC 680PF+50-20X5 R4000 


CC 


022.4850 


249.4860 


C2 


CC 4,7NF+80-20XHDK6000 


CC 


022.0626 


249.4860 


C3 


CC 8,2PF+-1PF N150 TRAP 




083.6676 


249.4860 


C4 


CC 680PF+50-20X5R4000 


CC 


022.4S50 


249.4860 


C5 


Perlkondensator ^ 




249.4924 


249.4860 


C6 


CT 9,2 PF TAUCHTR.RD7X14 




037.7980 


249.4860 


C9 


CC 4PF 5X NP07IB 8CHIP 




022.4550 


249.4860 


CIO 


CC 6PF4-0,25PF 5NP0 


CC 


022.4621 


249.4860 


C1 1 


CT 9PF TAUCHTR.7R0X1 3 




249.5095 


249.4860 


Cl 2 


ENTHALTEN JN 249.4876 






249.4860 


C13 


ENTHALTEN IN 249.4876 






249.4860 


C14 


CC 100PF+-20X HDK700 RD5 


CC 


006.0431 


249.4860 


C81 


CC 68PF IX N330/IA 3R0HR 


CC 


022.3125 


249.4860 


C82 


CC 33PF 2X N330/JA 3 ROHR 


CC 


022.2912 


249.4860 


GL 1 


AE BA182 BE R.SCH .01 00 .VHF 


AE 


012.0523 


249.4860 


GL2 


A£ BB105B C-DIOOE SELEK1. 




249.4701 


249.4860 


6L3 


AE BB1D5B C-DIODE SELFKT. 




249.4701 


249.4860 


Li 


SPULE 2 




249.4899 


249.4860 


L3 


DROSSEL Z 




249.S842 


249.4860 


L9 


DROSSEL Z 




249.8842 


249.4860 


R1 


RS 0,5W20KOHM+-20XKURVE1 


RS 


C69.8075 


249.4860 


R2 


RF 0,25W 33K0HM ♦-SX 


R f 


069.3338 


24V .4860 


R3 


RF 0,25W1,v5x0HM +-5X 
RF 0,25W10D OHW +-5X 


R F 


069.1529 


249.4860 


R4 


RF 


069.1012 


249.4860 


R5 


RF 0,25w3,9k0HM -»-5X 


R F 


069.3921 


249.4860 


R6 


RF 0,25W100kOHM +-5X 


RF 


069.1041 


249.4860 


R7 


RF 0,2SW 10K0HM *-5% 


RF 


069.1035 


249.4860 


R8 


RF 0,25W 1K0HM 4-5X 


RF 


069.1029 


249.4860 


R11 


RF 0^25W 10K0HM +-5X 


R F 


069,1035 


249.4860 


T1 


AM 2N4416A AUS6ESUCHT FET 




249.4653 


249 .4860 




ENDE 









01 






PF 095 0026 0770 













uiese unTeriage isi unser tigenium. vervienduiguny, 
unbefiigte Verwertung. Mitteiiung an andere ist strafbar 
und schadenersatzpflichtig. 



ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 



Kennzeichen 








Blatt 


Schaitteilliste fiir 


Sachnummer 


Nr. 


OSZILLATOR 196-290 MHZ 


249.4930 SA 


01 



Benennung / Beschreibung 



Sachnummer 



enthalten in 



OSZILLATOR 196-290 WHZ 
STROMLAUF 249.4930 S 



249.4930 



249 .4930 



CC 680Pf+50-20%5R 4000 
RICHTIGE SNR. 0220603 
CC 15PF+-10X N470 TRAP 
CC 680PF + 5D-20%5R4D00 
CC 15PF 5X N750/IB RD5 
CT 9,2 PF 7AUCHTR .RD7X14 
CT 9,2 PF TAUCHTR .RD7X14 
CC 9,5PF NPO/IP 8 CHIP 
CT 9PF TAUCHTR. 7RDX13 

enthalten in 249.4947 

ENTHALTEN IN 249.4947 
CC 33GF'F + -20% Hi;K200C RD5 
CB 8,2PF4-1FF16nV NPC 4X6 
CC 5,6PF4-0,25I' r3X4f;F0 
CC 22 PF+-?%4 X5NP0 
CC 22PF4-2%4 X5NP0 

AE PA 1C 2 OCR .3 CH .L> I OD .VHF 
AE PP105M C-DlvTDE SfLEKT. 



CC 022. 
CC 022, 
083, 
CC 022. 
CC 006. 
CT 037. 
CT 037, 
CC 022, 
249 , 



.48 50 
0626 
,6701 
4850 
0348 
7980 
,7960 
4673 
.5095 



CC 006.0460 
CB 086.7596 
CC 087.6393 
CC 087.6464 
CC 087,6464 

AE 012.0523 
249.4701 



249.4930 
249.4930 
249 .4930 
249.4930 
249.4930 
249.4930 
249.4930 
.■'^9.4930 
240.49 30 
.49 30 

249.4930 

249 .4930 
249 .4930 
249 .4930 
249 .4930 
249.4930 

24 9.4 93 0 
249.4930 



SPULE Z 

ID 10UH &fl 0,26A 3,4 0 HW 
LD 1 OUh a FI 0,26A 3,4 OHM 

RS 0, 5W20KOHM+-20%KURVE1 
RF 0,25W 33K0HM +-5X 
RF 0,25W1,5K0im +-5JT 
RF 0,25W1.0D CHM +-5% 

RF 0,25W1,5K0HM +-5 % 

RF 0,25W100KCHM +-5X 
RF Q,25W 10KPHM +-5% 

RF 0,25W 1K0HM +-5% 

RF 0,25W 10K0HM +-5% 

AM 2N4416A AUSGESUCHT FE T 



24 9.40,,Q 

LD G?-" 4 

ID G 2 6.41(4 



069.103' 
069.1 02 9 
069.1 035 

249.4653 



249 .4930 
249.4930 
249.4930 

249.4930 
249.4930 
249.4930 
249.4930 
249 .49 30 
249.49 30 
,H9 .49 30 
2 4 o . 4 Q 3 0 
9.4930 

249 .4930 



EN DE 



PF 095.0026.0770 











D:f Ur'teflage isf cnsur Eig.*niufn Verviolfalttqo'-'g. 
ibofujte Veiwcrtung, MiMi Jii-uj -in zir,&?rc ist stratuar 
und schadenc sat/f;^;'chtig. 



<$> 


AZ 


Datum 


Schaitteilliste fur 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 


_SLi 


0676 


OSZILLATOR 286-395 MHZ 


2A9.5008 SA 


01 



Kennzeicheii 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


A 


OSZILLATOR 286-395 MHZ Z 

STROMLAUF 249.5008 S 




249.5008 


249.5008 


C1 


CC 680PF+50-20?5R4000 


CC 


022.4850 


24 9.5 00'a 


C2 


CC 4,7NF+80-20%HDK6000 


CC 


022.0626 


249.5008 


C3 


CC 8 PF NPO/IB 8 CHIP 


CC 


022.4638 


24 9.''' 00 8 


C4 


CC 680PF+50-20X5R4000 


CC 


022.4850 


249.5008 


C5 


CC 4,7PF4-0^25PF3x7n1500 




022.1C39 


249.5008 


C6 


CT 9,2 PF TAUCHTR.PD7X14 




C37*7QS0 


249.50C8 


C7 


CT 9,2 PF TAUCHTR.RD7X14 




057.7980 


‘■249.50rj8 ■ 


CIO 


CC 3PF+-0,25PF5NP0 


CC 


022.4615 


249.5008 


C11 


CT 9PF TAUCHTR.7RDX13 




249.5095 


249.5008 


Cl 2 


ENTHALTfN IN 249.5014 






249.5003 


C13 


ENTHALTEN IN 249.5014 






249.5008 


Cl 4 


CC 100PF+-2DX HDK700 RD5 


CC 


006.0431 


249.5008 


Cl 5 


CC 2PF ♦-0,5PF5N1 50 


CC 


006.0183 


249.5008 


C81 


CC 8,2PF + -1PF N1 50 TRAP 




083.6676 


249.5008 


C82 


CC 3,3PF4-0,5P F P100 TRAP 




0.83.6630 


249.5008 


GL 1 


AE BA182 BER.SCH.DIOO.VHF 


At 


012.0523 


249.5008 


GL3 


A£ 88105B 28V17/2PF AAP 


At 


C12.6167 


249.5008 


LI 


5PULE Z 




249.5037 


249.5008 


L3 


OROSSEL 2 




249.8842 


249.5008 


L5 


LF R0HRK.RD3,6XRD1 ^2XL3,3 


LF 


026.9286 


249.5008 


L9 


DROSSEL Z 




249.8842 


249.5008 


R1 


RS 0,5W20K0HM+-20XKURVE1 


RS 


069.8075 


249.5008 


R2 


RF 0,25w 33KOHM •♦-SX 


RF 


069.3338 


249.5008 


R 5 


RF 0,25W1,5K0HM *-5% 


RF 


069.1529 


249.5008 


R4 


RF 0,25W100 OHM +-5% 


RF 


069.1012 


249.5008 


R5 


RF 0,25W1,5K0HM ♦-SX 


RF 


069.1529 


249.5008 


R6 


RF 0,25W 10K0HM ♦-SX 


R F 


069.1035 


249.5008 


R7 


RF 0,25W lOtCOHM +-5X 


RF 


069.1035 


249.5008 


R8 


RF 0,25W IKOHM +-5X 


RF 


069.1029 


249.5008 


R1 1 

1 


RF 0,25W 1OK0HM 4-5X 


RF 


069.1035 


249.5008 


1 

T1 


AM 2N4416A AUSGESUCHT FET 




249.4653 


249.5008 




ENDE 










PF OQR 009fi 0770 








Diese Unterlage ist unser Eigontum. Vervielfaltigung, 
unbetugte Verwcrtung, Mitteilung an andere ist strafbar 
und schadenersaUpflichtig. 



<$> 


A2 


Datum 


Schaitteilliste fur 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 












mOnchen 


05 


02 77 


SYNCHRONISATION SMDU-B1 


249.6340 SA 


01 



Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 




Sachnummer 


enthalten in 


A 


SYNCHRONISATION SMDU-Bl Z 
STROML. 249.6340S 




249.6340 


249.6340 


BU1 


BUCHSENLEISTE 12/2 POLIG Z 




239.3560 


27 5.02 39 


DU 2 


nUCHSENLEISTE 6/2 POL Z 




274.8420 


275.0245 


BU2 04 


BUCHSENLEISTE 18/1 POLIG Z 




249.6804 


249.66 04 


D201 
Rl S 
D225 


LD 95 DD (50CMHZ)2X2500 P 


LD 


006.8032 


249.6340 


C,L201 


AF MV5253 LED GRUEN 5X9 


A F 


475.2156 


249.6710 


J201 


JK 800UA PRO FIL-I NSTR, 




249.6791 


249.6710 


K201 


KABEL Z 




249.6365 


249.6362 


K202 


KABEL Z 




249.6391 


24 9.6 36 2 


K20 3 


KABEL Z 




249.6404 


249.6362 


K211 


KABEL Z 




249.6591 


249.6604 


K212 


KABEL Z 




249.6679 


249.6604 


K213 


KABEL Z 




249.6665 


249 .6604 


L202 


LD 1,?0UH 10% 1,2A0,16CHM 


L r> 


067.2870 


249 .6340 


R201 


RF 0,25W 1KOHM +-5X 


K F 


069.1029 


249.6340 


R202 


R F 0 ,25W 1KOHM +«5% 


RF 


069.1 029 


24 0.63 4 3 


R210 


RF 0,25W220 OHM +-5% 


R F 


069.2219 


249.6710 


R211 


RF 0,25W180 OHM +-5% 


R F 


069.1012 


249.671 0 


R212 


RF 0,25W100KOHM +-5X 


R F 


069.1041 


249.67 10 


R213 


RF 0,25W 1KOHM +-5X 


R F 


069.1029 


249.6710 


R21 4 


RW 2X2W 2X1OK0HM LC^25X D 




24 9.6779 


249.6710 


R21 5 


RL 0,25W 249 OHM4-1XTK50 


RL 


083.0132 


249.6710 


R216 


RL n^25W 499 0HM+-1%TK50 


RL 


0 83.0410 


249.6710 


R217 


RL 0.25W 619 OHM+-1XTK50 


RL 


083.0478 


249.671C 


R218 


RL 0^25H 33,2 0HM+-1XTK50 


RL 


082 .9359 


249.671 0 


R21 9 


RL 0,25W 187 0HM+-1XTK5 0 


R L 


083.0026 


249 .6710 


R220 


RL 0,25W 294 OHM+-1XTK50 


RL 


083.0203 


249.6710 


R221 


RL 0,25W 374 0HM+-1XTK50 


RL 


083.0303 


249.6710 


R231 


RL 0,25W 9,09KOHM4-1XTK50 


RL 


0 82.2177 


24 9.6710 


R232 


RL 0,25W 15,4K0HM+-1%TK50 


RL 


083.141 6 


249.6710 


R233 


RL 0,25W 20,0K0HM+-1XTK50 


RL 


083 .1 522 


249.6710 


R234 


RL 0,25W 49,9KOHK+-1XTK50 


RL 


082.6114 


249.6710 


R235 


RL 0,25W 200KOHM+-1XTK50 


RL 


083.2235 


249.6710 


S201 


SB TASTE ZUM UNTER 




24 9.6785 


249.6710 


S20 2 


SD 2EBENEN 12STELLG DR17 




249.6762 


249.6710 


S 203 


SB TASTE ZUM UNTER 




249.6785 


249.6710 


S7201 


FJ EINBAUST.SMC IN.FL. LA 


FJ 


070.01 51 


249.6340 


ST2 02 


FJ EINBAUST.SMC iN.FL. LA 


FJ 


070.0151 


249.6340 


ST203 


FP WINKELSTECKERLE1ST.36P 




243.3578 


249.6562 


ST204 


FP WINKELSTECKERLEIST.36P 




243.3578 


249.6562 


Y201 


FE INVERSTIMMUNG Z 

HIERZU STROML. 275. 0168 S 




275.0168 


249.6340 


Y202 


SAMPLER Z 

HIERZU STROML. 249.6656S 




249.6656 


249.6340 



PF 095.0026.0770 





ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 



Kennzeichen 








Blatt 


Schaitteilliste fUr 


Sachnummer 


Nr. 


SYNCHRONISATION SMDU-Bl 


249.6340 SA 


02 



Benennung / Beschreibung 



Sachnummer 



enthalten in 



V20 3 



Y204 



DIODENFILTER 2 

HIERZU STROML. 249.6691S 
RECELTEIL SYN CHRONISATION2 
HIERZU STROML .275 .0116 S 



249.6691 



275.0116 



24 9.634 0 



249.6340 



ENDE 














i&i ui iy«i ciyeMium. vervieiiaiiigung, 
unbefugte Verwertung, Mittedung an andere ist strafbc 
und schadenersatzpflichtig. 



AZ . Datum 



Schaitteilliste fur 



Sachnummer 



Biatt 

Nr. 




ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 



02 



0277 



SAMPLER 



2A9.6656 SA 



01 



Kennzeichen 




Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


A 


SAMPLER Z 

STROML. 2A9.6656S 




2A9.6656 


2A9.6656 




BO 


MA7A1MJG OP, AMP 




275.0822 


2A9.6656 


B2 


BO 


MA7A1MJ6 OP. AMP 




275.0822 


2A9.6656 


03 


BO 


MA7A1MJ6 OP. AMP 




275.0822 


2A9.6656 


Cl 


CE 


2,2UF+-20X20V 5X AX 7 


CE 


022.810A 


2A9.6656 


C2 


CE 


2,2UF+-20%20V 5X AX 7 


CE 


022.810A 


2A9.6656 


C3 


C6 


1 NF+-2XTKD1 2X1 2X6RM5 


CG 


068.2667 


2A9.6656 


C4 


CK 


220NF ♦-20%1 OOV aUADER 


CK 


006.5056 


2A9.6656 


C5 


CK 


220NF+-20X100V QUADEP 


CK 


006.5056 


2A9.6656 


C6 


CK 


100NF+-20X100V QUADER 


CK 


006.5033 


2A9.6656 


C7 


CE 


A7UF -10+100X16V 9X13 


CE 


022.75A3 


2A9.6656 


C9 


CE 


2,2UF +-20X20V 5X AX 7 


CE 


022.810A 


2A9.6656 


Cl 1 


CG 


1NF+-2XTKD12X12X6RM5 


CG 


068.2667 


2A9.6656 


C12 


CK 


A70NF-»-2CX1 OOVQUAOE R 


CK 


006.5079 


2A9.6656 


CIA 

BIS 

CIS 


CE 


A7UF -10+100X16V 9X13 


CE 


022.75A3 


2A9.6656 


GL1 


AE 


HPA5082-2800 SCHOTTKY 


AE 


01 2.9066 


2A9.6656 


6L2 


AE 


HPA5082-2800 SCHOTTKY 


AE 


012.9066 


2A<J.6656 


GL3 


AO 


1NAAA8 SI 75V 150MIA 


AD 


01 2.0700 


2A9.6656 


GL4 


AD 


1 MAAA8 SI 75V 150MIA 


AO 


012.0700 


2A9.6656 


GL5 


AE 


HPA5082-2800 SCHOTTKY 


A E 


012.9066 


2A9.6656 


GL6 


AE 


HPA5082-2800 SCHOTTKY 


AE 


01 2.9066 


2A9.6656 


GL7 


AE 


BZX55/C10 0,5W Z-DI 


AE 


012.2510 


2A9.6656 


GL8 


AE 


BZX55/C10 0,5W Z-Dl 


AE 


012.2510 


2A9.6656 


GL9 


AE 


BZX55/C5V6 0,5W Z-DI 


AE 


012.2A55 


2A9.6656 


R1 


RF 


0,25WA70 OHM +-5% 


RF 


069.A711 


2A9.6656 


R2 


RF 


0,25w2,2K0HM +-5X 


R F 


069.2225 


2A9.6656 


R3 


RF 


0,25W6,8K0HM +-5X 


RF 


069.6820 


2A9.6656 


RA 


RF 


0,25W 82 OHM +-5X 


R F 


069.8200 


249.6656 


R5 


RF 


0,25WA,7K0HM +-5X 


RF 


069.A728 


249.6656 


R6 


RF 


0,25W10GKOHM +-5% 


R F 


069.10A1 


249.6656 


R7 


RF 


0..25W 10K0HM ■♦-SX 


RF 


069.1035 


2A9.6656 


R8 


RF 


0^25W 10K0HM +-5X 


RF 


069.1035 


249.6656 


R9 


RF 


0,25W 1 MOHM +-5% 


RF 


069.1058 


249.6656 


RIO 


RF 


0,25W100KOHM 4-5X 


RF 


069.10A1 


249.6656 


R12 


RF 


0,25W2,2K0HM +-5X 


RF 


069.2225 


249.6656 


R13 


RF 


0,25W6,8K0HM ♦-5X 


RF 


069.6820 


249.6656 


R1 A 


RF 


0,25W120 OHM ♦-SX 


RF 


069.1212 


249.6656 


P15 


RF 


0,25WA,7K0HM +-5X 


RF 


069.A728 


249.6656 


R16 


RF 


0^25W100KOHM 4-5X 


RF 


069.10A1 


249.6656 


R17 


RF 


0,25W 10K0HM •♦-5X 


RF 


069.1035 


249.6656 


R18 


RF 


0,25W 10K0HM +-5% 


RF 


069.1035 


249.6656 


R1 V 


RF 


0,25W 1 MOHM +-5X 


R F 


069.1058 


249.6656 


R20 


RF 


0,25W100K0HM +-5X 


RF 


069.10A1 


249.6656 


R22 


RL 


0,125W1 0,0K0HM+-1XTK50 


RL 


067.A772 


249.6656 


R23 


RL 


0, 125W1 0, OK OHM 4-1 XTK5 0 


RL 


067.A772 


249.6656 


R25 


RF 


0,25W 22KOHM 4-5% 


RF 


069.2231 


249.6656 


R26 


RF 


0,25W 12K0HM 4-5% 


RF 


069,1235 


249.6656 


R28 


RF 


0,25W3,9K0HM 4-5X 


R F 


069.3921 


249.6656 


R29 


RF 


0,25W6,8K0HM 4-5X 


RF 


069.6820 


249.6656 













Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfaltigung. 
unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbs 
und schadenersatzpflichtig. 



MUNCHEN 



Kennzeichen 



AZ , Datum Schaitteilliste fur 



ROHDE & SCHWARZ 



02 0277 SAMPLER 



Benennung / Beschreibung 



Sachnummer 



Sachnummer 



249.6656 SA 02 



enihalten in 



RS 0,5w22K0HM*-20%L1N PIN 
RF 0,25W 1K0HM +-5X 
Rf 0,25W 10K0HM ♦-5X 
RF 0,25W 10K0HM +-5X 
RF 0,25W8^2K0HM +-5X 
RF 0,25W 22K0HM +-5% 

RF 0,25W 1K0HM +-5X 
RF 0,25W2^2K0HM 4-5X 
RF 0,25W2,2K0HK! +-5% 

RF 0,25W 10K0HM *•$% 

RF 0^25W 10KOHM +-5X 
RF 0,25W 10K0HM ♦-SX 
RF 0,25W 22K0HM +-5X 
RF 0,25W 10K0HM -»--5X 
RF 0,25W470 OHM +-5X 
RF 0,25W 56K0HM +-5X 



RS 066 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 



,8845 

,1029 

,1035 

.1035 

.8223 

.2231 

.1029 

.2225 

.2225 

.1035 

.1035 

.1035 

,2231 

,1035 

,4711 

.5630 



249.6656 

249.6656 

249.6656 

249.6656 

249.6656 

249.6656 

249.6656 

249.6656 

249.6656 

249.6656 

249.6656 

249.6656 

249.6656 

249.6656 

249.6656 

249.6656 



AK BCY79IX 
AK BCY79IX 
AK BCY59CI 
AK BCY59CI 
AK BCY59CI 
AK BCY79IX 
AK BCY59CI 
AM BSV81 N 
AM BSV81 N 
AM BSV81 N 
AM 2N4416 
AK BCY59CI 
AK BCY59CI 



PNP 45V200M1A 
PNP 45V200MIA 
NPN 45V200M1A 
NPN 45V2Q0MIA 
NPN 45V200MIA 
PNP 45V200MIA 
NPN 45V200MIA 
-KAN. 30V MOSFET 
-KAN .30V MOSFET 
-KAN. 30V MOSFET 
N-KANAL 30V FET 
NPN 45V200MIA 
NPN 45V200MIA 



AK 010. 
AK 010. 
AK 010. 
AK 010. 
AK 010. 
AK 010. 
AK 010. 
AM 010. 

AM 010. 
AM 010. 
AM 010. 
AK 010. 
AK 010. 



3777 
3777 
5163 
51 63 
5163 
3777 
5163 
9069 
9069 
9069 
8591 
5163 
5163 



249.6656 

249.6656 

249.6656 

249.6656 

249.6656 

249.6656 

249.6656 

249.6656 

249.6656 

249.6656 

249.6656 

249.6656 

249.6656 



ENDE 



PF 095 002fi 0770 









Diese Unteriage ist unser Elgentum. Vervielfaltigung, 
unbefuyte Verwertung, Mitteilung an andere tst strafbar 
und schadenersatzpfhchtig. 






ROHDE & SCHWARZ 

WilNCHEN 

Kennzeichen 



AZ Datum 


Schaitteilllste fur 


Sachnummer 


02 0277 


DIODENFILTER 


249.6691 SA 



Benennung / Beschreibung 



Sachnummer 



enthalten in 



DIODENFILTER 1 

STROML. 240.6691S 

BO MA741MJG OP, AMP 

CC 10NF+-10%1D0V5K1200VIE 
CK 1,0l)F + -1OX 63V OUADER 
CE 22 UF+-20X16V 7X 5X11 
CE 22 UF+-20X16V 7X 5X11 



249.6691 



CC C68, 
CK 08 7, 
CE 022 
CE 022 



0822 

4060 

0966 

.8091 

,8091 



249.6691 



249.6691 

249.6691 

249.6691 

249.6691 

249.6691 



AD 1N4448 SI 75V 150MIA 
AD 1N4448 SI 75V 150M1A 



AD 012 
AD 012 



07 00 
0700 



249.6691 

2<.9.6691 




RF 0,25W 82K0HM +-5% 

RF 0,25W120KOHM ♦-SX 
RF 0,25W2,2KOHM +-5X 
RF 0,25w3,9K0HM +-5% 

RF 0,25W1,8K0HM ♦-5% 

RF 0,25W8,2KOHM ♦-SX 
RF 0,25W100K0HM ♦-SX 
RF 0^25W8,2K0HM 4-5% 

RF 0,25W1,1K0H.M 4-5X 
RF 0,25Wl,5K0HM 4-5% 

RF 0,25W 1 MOMM 4-5X 

AM BSV81 N-KAN.30V MOSFET 



RF 06 9 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 



.8230 

.1241 

.2225 

.3921 

,1829 

.8223 

,1041 

.8223 

,1129 

,1529 

.1058 



AM 01 0.9069 



249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 



6691 

6691 

6691 

6691 

6691 

6691 

6691 

6691 

6691 

6691 

6691 



249.669 1 



PF 096 . 0026.0770 




DiP'^e Unt'’Harje ipt i,jn'=;er Eta^mturn Vorvt<:lfhlttqunq. 
unt)*'‘ugte itj. Wiitc-i'L'.'Q a ' nfitl-,'' «:• ■' t sttd^bar 

and schadenc-rsat^irMicbtiq 





AZ 


Datum 


Schaitteilliste fur 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 


OS' 

m 


0776 


M1SCH0S2 ILLATOR 


2A9.6810 SA 


01 




Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


A 


MISCHOSZILLATOR 2 

STROMLAUF 249.6810 S 


249.6810 


249.6810 


BU61 


FJ EINBAUBUCHSE SYST.BNC 


FJ 017.6665 


249.7252 


BU62 


FJ EINBAUBUCHSE SYST.BNC 


FJ 017.6665 


249.7269 


D61 

BIS 

D6C 


LD 95 OB (500MHZ)2X2500 P 


LD 006.8032 


249.6810 


D66 


LO 75 OB (800MHZ)2X800 PF 


LO 006.8049 


249.6810 


067 


LO 95 OB (500»HZ)2X2500 P 


LD 006.8032 


249.6810 


K61 


HF-KABEL 2 


249.7252 


249.6810 


K62 


HF-KABEL 2 


249.7269 


249.6810 


L61 


LO 18MH 10X 0,26A 3,0 OHM 


LO 067.3018 


249.6810 


L62 


LO 8,20MH IOX 0,3A 2,40HM 


LO 067.2970 


249.6810 


R61 

R63 


RF 0,25W 22KOHM *- 5 % 
TRIWMWERT 


RF 069.2231 


249.6810 

249.6810 


ST61 


FJ EINBAUST.SMC IN.FL. LA 


fT 070.0151 


249.6810 


ST62 


FJ EINBAUST.SMC IN.FL. LA 


FJ 070.0151 


249.6810 


ST63 


FP lN0IREia.STECKERL.36P. 


242.3600 


249.7152 


TR61 


UEBERTRA6ER 2 


249.7330 


249.6810 


Y61 


240-MHZ-0SZ ILLATOR 2 

HIERZU STROML. 249. 6956 S 


249.6956 


249.6810 


Y62 


240-MH2-TEILER U.MISCHER 2 
HIERZU STROML. 249. 7017 S 


249.7017 


249.6810 


Y63 


10-MHZ-QUAR20S2ILLAT0R 2 

HIERZU STROML. 249. 7081 S 

ENOE 


249.7081 


249.6810 



PF 095.0026.0770 






Datum 



Sachnummer 



( 



F 




c 




< 8 > 


Az 


ROHDE & SCHWARZ 




mOnchen 


02 



Schaitteilliste fur 



Blatt 

Nr. 



0277 



240-FIHZ-0SZ1 LLATOR 



249.69 56 SA 



01 



Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthaiten in 


A 


240-MHZ-OSZ1UAT0R Z 

STROMLAUF 249.6956 S 


249.6956 


249.69 56 


Cl 


CT 5^7PF NORMAL 11X12 AST 


CT 025.7173 


249.6956 


C2 


CC 18 PF+-2Z NP0/IB3R0HR 


CC 006.1221 


24 9.6956 


C3 


CC 27PF 2Z NPO/IB 3R CHR 


CC 006.1244 


249.6956 


C4 


CC 27 PF + -2XN150/1A3ROHR 


CC 022.3731 


249.6956 


C5 


CC 5 PF+-0,5PF5N033 


CC 006.0131 


249.69 56 


C6 


CC 100PF+-20X HDK700 RD5 


CC 006.0431 


249-69 56 


C7 


CC 10PF+-0^25PF NP0/1B3R. 


CC 006.1196 


249.6956 


C8 


CC 6 PF+-0,5PF N033 


CC 006.0148 


249.69 56 


C9 


CC 220PF+-20Z HDK2000 RD5 


CC 0C6.0454 


249.6956 


CIO 


CC 220PF+-20Z HDK2000 RD5 


CC 006.0454 


249.6956 


C11 


RICHTIGE SNR. 0220610 


CC 022.0632 


249.69 56 


C12 


CC 10PF+-0,5PF5N75 0 


CC 006.0325 


249.6956 


C13 


CC 10PF+-0,5PF5N750 


CC 006.0325 


249.6956 


C14 


RICHTIGE SNR. 0220610 


CC 022.0632 


249.6956 


C15 


CC 1 NF+50-20%5HDK4000 


CC 006.0490 


249.6956 


C16 


CE 10UF -10+100Z40V 9X13B 


CE 247.6588 


249.6956 


C17 


CE 10UF -10+100X63V 9X13 


CE 022.7650 


249.69 56 


CIB 


CC 1PF4-0,25PF3X4P100 


CC 087.6170 


249.6956 


C19 


RICHTIGE SNR, 0220603 


CC 022.0626 


249.69 56 


6L1 


AE BB105B 28V17/2PF KAP 


AE 012.6167 


249.6956 


6L2 


AD 1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 012.0700 


249.6956 


LI 


SCHWINGKREISSPULE 


249.6979 


249.6956 


12 


LD 18UH 10Z 0^26A 3^0 OHM 


L6 067.3018 


249.6956 


R1 


RF 0^25W560 OHH 4-5X 


RF 069.5618 


249.6956 


R2 


RF 0,25W 22K0HM 4-5 X 


RF 069.2231 


249.69 56 


R3 


RF 0,25H 1K0HM 4-5X 


RF 069.1029 


249.6956 


R4 


RF 0,25W 10K0HH 4-5X 


RF 069.1035 


249.6956 


R5 


RF 0^25H5,6K0HM 4-5X 


RF 069.5624 


249.6956 


R6 


RF 0^25W2,7K0HM 4-5X 


RF 069.2725 


249.6956 


R7 


RF 0,25H 10KOHM 4-5X 


RF 069.1035 


249.6956 


R8 


RF 0,25M180 OHM 4-5% 


RF 069.1812 


249.6956 


R9 


RF 0,25W560 OHM 4-5X 


RF 069.5618 


249.6956 


RIO 


RF 0^25M270 OHM 4-5X 


RF 069.2719 


249.6956 


R14 


RF 0^25W1,8KOHM 4-5X 


RF 069.1829 


249.69 56 


T1 


AM 2N4416A AUSGESUCHT FET 


249.4653 


249 . 69 5 6 


12 


AK BFR15A S2-NPN HF-TRANS 


AK 451.4320 


249.6956 


13 


AK BFR15A 51 -NPN HF-TRANS 


AK 451.4320 


249.6956 


IRI 


OEBER TRACER Z 

ENDE 


249.6985 


249.6956 



PF 096.0028.0770 




Datum 



Sachnummer 



c 



m 



^ ” Q. 

c 



=, a™ 
«| ^ 
jg g □ 

si 

^1 



c- 



ft 



<$> 


Az 


ROHDE t SCHWARZ 




mOnchen 


04 



Schaittellliste fur 



Biatt 

Nr. 



0277 



240-MH2-TE1LER U.WISCHER 



249.7017 SA 



01 



Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


A 


2A0-MH2-TEILE 0 U.MISCHER Z 
STOOMLAUF 2A9.7017 S 


\ 

249.7017 


2A9.7017 


B1 


BL SP860ABT 2;1TEILER UHF 


BL 2A9.7030 


249.7017 


B2 


BL SP8601BT A:1TEILE0 VHF 


BL 2A9.70A6 


249.7017 


B3 


BL SN5A197N ABITZAEHLEO 


BL 239.6218 


249.701 7 


B4 


BL SN5A92N 12;1 TEILER 7V 


BL 009.1568 


249.7017 


B5 


BL SN5A00N -55+125 NAND6 


BL 009.3019 


249.7017 


B6 


BO MA7A1MJG OP. AMP 


275.0822 


249.7017 


Cl 


CC 2,2PF+-0,25PF3XAP100 


CC C87.6212 


249.7017 


C2 


CC 2,2PF+-0,25PF3XAP100 


CC 087.6212 


249.7017 


C3 


CC 1 NF450-20X5HDKA000 


CC C06.0A90 


249.7017 


CA 


CC 1 NF450-20X5HDKA00D 


CC 006.0A90 


249.701 7 


C5 


CC 220PF+-20% HOK2000 RD5 


CC 006.0A5A 


249.7017 


C6 


RICHTI6E SNR. 0220610 


CC 022.0632 


249.7017 


C7 


RICHT16E SNR. 0220610 


CC 022.0632 


249.7017 


C8 


CC 1 NF+50-20X5HDKA000 


CC 006.0A90 


249.7017 


C10 


CC 1 NF+50-20X5H0KA000 


CC 006.0A90 


249.7017 


Cl 1 


RICHTI6E SNR. 0220610 


CC 022.0632 


249.7017 


C12 


CC 1 NF+50-20X5HDKA000 


CC 006.0A90 


249.7017 


CIA 


CC 100PF+-20X HDK700 RD5 


CC 006.0A31 


249.7017 


Cl 5 


CK 1NF^-20XA00V RMIO KC 


CK 006.47A3 


249.7017 


C20 


0ICHTI6E SNR. 0220603 


CC 022.0626 


249.7017 


C22 


CK 330NF+-20X1 OOV QUADER 


CK 006.5062 


249.7017 


C23 


CK 1 50NF+-20X100V QUADER 


CK 006.50AO 


249.7017 


C2A 


CE 22UF -10+100XA0V 9X13 


CE 022.7572 


249.7017 


C25 


CE 22UF -10+100XA0V 9X13 


CE 022.7572 


249.701 7 


C26 


CE 22UF -1G+100XA0V 9X13 


CE 022.7572 


249.7017 


C27 


CE 10UF -10+100XA0V 9X13B 


CE 2A7.6588 


249.7017 


C30 


OICHTIGE SNR. 0220603 


CC 022.0626 


249.7017 


RLI 


AE HPA5082-2800 SCHOTTKY 


AE 012.9,066 


249.7017 


6L2 


AE HPA5082-2800 SCHOTTKY 


AE 012.9066 


249.7017 


LI 


LD 15UH 8E1 0,57A 1,320HM 


LD 026.3265 


249.7017 


L2 


LD 100UH BEI0,17A 5,2 OHM 


LD 026.3365 


249.7017 


L3 


LD 15UH BEl 0,57A 1,320HM 


LD 026.3265 


249.7017 


LA 


LD 15UH BEI 0,57A 1,320HM 


LD 026.3265 


249.7017 


L5 


LD 15UH BEI 0,57A 1 ,320HM 


LD 026.3265 


249.7017 


R1 


RF 0,25W 15K0HM +-5X 


RF 069.1535 


249.7017 


02 


OF 0,25WA70 OHM ♦-SX 


RF 069.A711 


249.7017 


03 


RF 0,25W1,8K0HM ♦-SX 


RF 069.1829 


249.7017 


OA 


RF 0,25W680 OHM +-5X 


RF 069.681A 


249.7017 


05 


RF 0,25W3,9K0HM ♦-5X 


RF 069.3921, 


249.7017 


06 


RF 0,25W220 OHM +-5X 


RF 069.2219 


249.7017 


07 


RF 0,25W1,2K0HM 4-5X 


RF 069.1229 


249.7017 


08 


RF 0,25W 82 OHM +-5X 


RF 069.8200 


249.7017 


09 


RF 0,25W680 OHM +-5X 


RF 069. 6814 


249.7017 


010 


RF 0,25W2,2K0HM ♦-SX 


RF 069.2225 


249.7017 


01 1 


RF 0,25W390 OHM ♦-SX 


RF 069.3915 


249.7017 


012 


RF 0,25W 10K0HM +-5X 


RF 069.1035 


249.7017 


013 


RF 0,25W IKOHM +-5X 


RF 069.1029 


249.7017 


01 A 


RF 0,25W100 OHM +-5X 


RF 069.1012 


249.7017 


015 


RL 0,25W 1 0.0KOHM4-1XTK50 


RL 083.1297 


249.7017 



i 



PF 095.0026.0770 




und schadenersaLzpflichtig. 



AZ . Datum 



Schaitteilliste fur 



Sachnummer 



Blatt 

Nr. 



(. 



ROHDE & SCHWARZ 



mOnchen 



04 



0277 



240-MH2-TE1 LER U.HISCHER 



Kennzeichen 



Benennung / Beschreibung 



Sachnummer 



R1 6 
R17 
R1 8 
R20 
R21 
R22 
R23 
R24 
R25 
R26 



RL 


0,25W 


10,OKOHM+-nTK50 


RL 


083.1297 


RL 


0,25W 


14,0K0HM+-1XTK50 


RL 


083.1374 


RL 


0,25W 


5,62K0HM*-1X7K50 


RL 


082.2190 


RF 


0,25w390K0HM 


♦ -5% 


RF 


069.3944 


RF 


0,25W 


1 OKOHM 


4-5X 


R F 


069.1035 


RF 


0,25W 


56 OHM 


4-5X 


RF 


069.5601 


RF 


0^25W100 OHM 


+ -5X 


RF 


069.1012 


RF 


0..25W 


1K0HM + 


-5X 


RF 


069.1029 


RF 


0,25W22Q OHM 


♦ -5X 


RF 


069.2219 


RF 


0,25W 


1 5K0HM 


♦ -5% 


RF 


069.1535 



249.7017 SA 



02 



enthalten in 



249.701 7 
249.7017 
249.7017 
249.7017 
249.7017 
249.7017 
249.7017 
249.7017 
249.7017 
249.7017 



( 



T1 

T2 

T3 

T4 

15 

17 



AK 2N2369 NPN 40V 200W1A 
AK 2N2369 NPN 40V 2Q0MIA 
AK 0CY791X PNP 45V200MIA 
AK BCV59C1 NPN 45V200W1A 
AK 2N2369 NPN 4QV 200H1A 
AK BCY79IX PNP 45V200M1A 



AK 010.4680 
AK 010.4680 
AK 010.3777 
AK 010.5163 
AK 010.4680 
AK CIO. 3777 



249,701 7 
249.7017 
249.7017 
249.7017 
249.7017 
249.7017 



05 

is 

0) a> 
> 



ENDE 



3s 

■MS 






PF D95.002B.0770 










Diese Unterlage ist unser Eigpntum, Vervielfaltigung, 
unbefugte Verwortung, Mitteilung an andore ist strafba 
und schadenersat/pflichtig. 



AZ . Datum 



Schaltteilliste fur 



Sachnummer 



Blatt 

Nr. 



ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 02 0277 10-MHZ-QUARZOSZ ILLATOft 2A9.7081 SA 01 



Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten In 


A 


10* 


-MHZ-QUARZ0SZlLLA7nR 2 




249.7061 


249.7081 




S7R0MLAUF 249 .7081 S 








cl 


RICH7IGE SNR. 0220610 


CC 


022.0632 


249 .7081 


C2 


CK 


100NF+-20X100V GUADER 


CK 


006.5033 


249.7081 


C3 


CE 


22UF -10-H00X40V 9X13 


CE 


022.7572 


249.7081 


CA 


C7 


29 PF 7AUCHTR.RD 8X25 


C7 


025.7380 


249.7081 


C5 


CC 


18 PF + -2Jr NPO/1A3ROHR 


CC 


022 .2329 


249.7081 




7RIMMWER7 








C6 










249.7081 




7RIMMWER7 








C7 


CC 


27PF 2% N750/1B 3R0HR 


CC 


006.1521 


249.7081 




7R IMMWER7 








C8 










249.7081 




7R IWMWCR7 








C9 


CC 


68P F+-2XNP0/ IB 3 ROHR 


CC 


006.1296 


249.7081 




7RIMNWERT 








CIO 


CK 


1 O0NF+-20%1O0V GUADER 


CK 


006.5033 


249.7081 


GL1 


AD 


BAX13 SI 40V 75MIA 




012.0581 


249.7081 


L 1 


LD 


1 50UH OEI 0,17A 6,20HM 


LD 


026.3388 


249.7081 


0 1 


EQ 


10,OOOMHZ3.CL50HC-27/U 




058.5334 


249.71 00 


f?1 


HL 


0,25W 8,25KOHM+-1X7K50 


RL 


083.1239 


249.7081 


R2 


RL 


0,25W 1,1K0HM+-1%7K50 


RL 


082.2483 


249 .7081 


R4 


RF 


0,25W3,3KOHM +-5X 


RF 


069.3321 


249.7081 


R 5 


RF 


0,25W560 OHM +~5% 


RF 


069.5618 


249.7081 


R6 


RF 


0,25W3,3K0HM +-5X 


RF 


069.3321 


249.7081 


R7 


RF 


0,25W1,8K0HM +“5% 


RF 


069.1829 


249.7081 


R0 


RL 


0.25W 8,25KOHM+-UTK50 


RL 


083.1239 


249.7081 


R9 


RF 


0^5 W 4,7 0HM4-5X 


R F 


007.1090 


249.7081 


R11 


AW 


HEISSL 1 0K OHM +-20X0,18 W 




008.0339 


249.7100 


R13 


RF 


0,?5W 22KOHM +-5% 


RF 


069.2231 


249.7081 


R14 


R F 


0,25W390 OHM +-5S! 


RF 


069.3915 


249.7081 


R 16 


RF 


0,2 5W4 70 OHM +-5X 


RF 


069.4711 


249.7081 


R17 


RF 


0,25W330 OHM +-5X ■ 


RF 


069.331 5 


249.7081 


71 


AK 


DCY79IX PNP 45V200MIA 


AK 


010.3777 


249.7081 


T2 


AK 


DCY79IX PNP 45V200MIA 


AK 


010.3777 ' 


249.7081 


74 


AK 


BCY59CI NPN 45V200MIA 


AK 


010.5163 


249.7081 


7^ 


AK 


PF115 SINPN 50V 30MIA 




010.4850 


249.7081 


77 


AL 


2N4921 SI NPN 40V 1A 




010.0784 


249.71 00 


78 


AK 


E<F115 SINPN 50V 30M1A 




010 .4850 


249.7100 


7R1 


UEDER7RAGER Z 




249.7130 


249.7081 






E NDE 









PF 095.0026 0770 











Diese Unteriaye ist unser Eigentum. Vervielfaltigung, 
unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbs 
und schadenersatzpfhchtig. 





AZ Datum 


Schaltteilliste fur 


Sachnummer 


ROHDE & SCHWARZ 
mOnchen 


06 0876 


UEBERSPANNONGSSCH .SMD0-B2 


249.7346 

SA 



Kennzeichen 



Benennung / Beschrelbung 



Sachnummer 



enthalten in 



UEPERSPANKlUNr, SSCH.SNDU-h2Z 
STROMLAUF 249.7346 S 



249.7346 



249.7346 



BO SN72741P OP-VERSTAEKK. 
BL SN74121N -0^7Uf*'0N0 f LOR 
LL SN7400S -0+75 NAMDG. 



SO 033.5563 
8L 009.3202 
3L 009.3219 



249.7700 

249.7700 

249.7700 



BU51 

BU52 



UUCHSENLE 1S7 E 10/1 POLIG 2 
AUSSENLE ITER 



249.6379 

249.7481 



249.7752 

249.7469 



051 
S I S 
0 5 5 



CE 47MF 16V R09X13 TOPF 
CE 47MF 16V RD9X13 TOPF 
CE 100MF 6VPD9X13 TOPF 
CR 2,2NF-2 0 + 50 7. HDX4 00 0DF 
CB 2,2NF-20+50% HOKADOODF 

LD 95 DO (5C0'TH2) 2X2500 P 



CE 022.7543 
CE 022.7543 
CE 022.7514 
CE^ 023.01 59 
CB 023.0159 

LD 006.8032 



249.7700 

249.7700 

249.7700 

249.7400 

249.7400 

249.7346 



GL1 

GL2 

6L3 

f7L4 

GL5 
GL51 
GL5 5 



1M444H SI 75V 150MIA 
1N4 44 3 SI 7 5V 1 SOM I A 
ZP03,9 5% 0,4W Z-DIODE 
HPA5082-280U SCHOTTKY 
1N4443 SI 75V ISO^IA 
HPA5032-2800 SCHOTTKY 
1N4448 SI 75V 150V1A 



AD 01 2 
AD 012 
AE C86 
AE 012 
AD 012 
AE 012 
AD 01 : 



0700 
07 00 
8234 
9066 
0700 
9066 
.0700 



.7700 
.7 700 
.7700 
.7700 
.7700 
.74 00 
.77? 5 



ST1 

ST51 

ST52 

ST53 



KAREL : 

hf-kauel : 

RF 0,25H100KOHV +-5X 

RF 0,25U 1 MOHM +-5% 

RF 0,25W120KOHM +-5% 

PF 0,25W1,5KOHM +-5% 

RS 0,5W4,7K0HM+>2L'?;KURVE 1 
RF 0,25w 1 MOHM +-5% 

RF 0,25w100KOHM +-5% 

RF 0,25W 39K0HM +-5X 
RF 0, 25W 39K0HM +-57. 

RF 0,25W 1K0HM +-5X 
RF 0,25W 4,7 OHM +-57 
PF 0,05 W 46,93 OHM +-17 
RF 0,25W100K0HM 4-5% 

RL 0,125W 100 K0HM+-2% 

FJ AOSCHLUSSW . 500HM S^A 
RF 0,25W 1K0HM 4-5% 

RF 0,25W 10K0HM 4-5% 

RF n,25w270 OHM 4 - 5 % 

SH 2-WEG REL.12V TYP SMA 

FP IMDIREKT.STECKERL.36P. 
FJ KABELSTECKLR SYSTE^OSM 
FJ KABELSTECKER SYSTEMQSV 
FP 1ND1REKT.STECKERL.36P 



RF 069, 
RF 069 
RF Oo9 
RF 069, 
RS 066, 
RF 069, 
RF 069, 
RF 069, 
RF 069, 
RF Oo9. 
RF 074, 
03 0, 
RF 069, 
RL 08 2, 
249, 
RF 069, 
RF 069, 
RF 069, 



.7581 

,7775 

104 1 
.1058 
.1241 
,1529 
.866 8 
,1058 
,1041 
,3938 
,3938 
,1029 
.0033 
,0315 
,1 041 
,1558 
,7823 
.1029 
,1035 
,2719 

.3039 

,3600 

,3068 

,3068 

3600 



.7346 

.7346 

,7700 
.7 700 
,7700 
.7700 
.7700 
,7700 
,7700 
.7700 
, 7700 
.7700 
.7700 
.7400 
.7400 
.7498 
.7346 
.7723 
.7723 
.7723 

,7700 

,7700 

,7531 

.7400 

.7723 



PF 095.0026.0770 



















PF 095.0028.0770 




Dieso Unterlage tst unser Eiqentum. Vervielfaltigung, 
unbofuyte Vorv/ertung, Mitteilung an andere ist strafbar 
und schadenersatzpfhchtig. 



Datum 



Sachnummer 



( 







Az 



ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 



09 



Schaitteilliste fur 



0 27 7 



VERSTAERKER 



249.7830 



Blatt 

Nr. 



SA 



01 



Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 




Sachnummer 


enthalten in 


A 


VERSTAERKER 2 

HIERZU STROML. 249 .7830 S 




249.7830 


249.7830 


C21 


Cn 220rF +-20% N1500 DF-K 


CP 


023.0120 


249.7830 


C23 


CB 220PF +-20% N1500 DF-K 


CB 


023.0120 


249.7830 


C25 


CC 220NF + -20%1 OCV K6C00VI 


CC 


060.1349 


249.7830 


C26 


CQ 220PF +-20% N1500 DF-K 


CB 


023.012 0 


249.7830 


C27 


CB 220PF +-20X N1 500 DF-K 


cn 


023.0120 


249.7830 


C29 


CE 100UF+-20%20V 10X21TA 


CE 


006.3201 


249.7830 


021 


LD 95 OB (500MH2)2X2500 P 


LD 


006.8032 


249.7830 


022 


LO 95 DR (500MHZ) 2X2500 P 


LD 


006.8032 


249.7830 


D24 

BIS 

037 


LD 95 OB (500MHZ)2X2500 P 


LD 


006.8032 


249.70 30 


D121 

BIS 

0130 


LD 95 DR (500MHZ) 2X2500 P 


LD 


006.8032 


249.7630 


GL1 


AD 1 N914/1 NI4448 SI 75V 




012.0698 


249.7830 


GL25 


AD 1N4448 SI 75V 150RIA 


AD 


012.0700 


249.8188 


GL26 


AO 1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 


012.0700 


249.8188 


&L27 


AO 1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 


012.0700 


249.8188 


K21 


KABEL Z 




249.9010 


249.7830 


K22 


HF-KABEL Z 




249.9003 


249.78 30 


K23 


KABEL Z 




249.9026 


249.7830 


K24 


KAREL 2 




249.9110 


249.9055 


K 25 


KABEL Z 




249.9090 


249.9049 


K26 


KABEL 2 




249.9103 


249.9049 


K27 


KABEL Z 




249.9061 


249.9049 


K28 


KAREL Z 




249.9078 


249.9049 


K29 


KABEL Z 




249.9084 


249.9049 


K30 


KABEL 2 




249.9032 


249.78 30 


K31 


KABEL Z 

i 




249.9132 


249.7830 


L21 

BIS 

L29 


1 

LD 8 BREITBAND Z = 750 OHM 


LD 


026.4578 


249.7830 


L30 


LO 8 RREITRANO Z=750 OHM 


LD 


026.4578 


249.7830 


L31 


LD 8 BREITBANO Z*750 OHM 


LD 


026.4578 


249.78 30 


L32 


LD 8 BREITBAND Z = 750 OHM 


LD 


026.4578 


249.78 30 


L33 


LD 8 BREITBAND Z = 750 OHM 


LD 


026.4578 


249.7630 


L34 


LD 8 PRFITPAND 2»750 OHM 


LD 


02 6.4 578 


249.7830 


L35 


LD 8 BREITBANO Z=750 OHM 


LD 


026.4578 


249.7830 


L36 


LD 8 PREITBAND 2=750 OHM 


LD 


026.4578 


249.7830 


L37 


LD 8 PREITBAND Z=750 OHM 


LD 


026.4578 


249.78 30 


L38 


LD 8 BREITBAND Z=750 OHM 


LD 


026.4578 


249.7830 


L39 


LD 8 BREITBAND Z=750 OHM 


LD 


026.4578 


249.7830 


L121 


LD 8 BREITBAND Z = 750 OHM 


LD 


026.4578 


249.7830 


L122 


LD 8 PREITBAND Z=750 OHM 


LD 


026.4578 


249.7830 


L123 


LD 8 BREITBAND Z=750 OHM 


LD 


026.4578 


249.7830 


L124 
RI S 
1128 


LD 0 BREITBAND Z=750 OHM 


LD 


026.4576 


249.7830 


L129 


LD 8 BREITBAND 2= 750 OHM 


LD 


026.4578 


24 9.7830 



PF 095 0026.0770 








.. .'.v I • .V ... •' '■'‘vi • i* r -^I* n > vlf Itrr irirfriV rr 





Az 


Datum 


Schaltteilliste fur 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 

mUnchen 


09 


0?77 


VERSTAERKF.R 


249.7830 SA 


02 



( 


Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 




L130 


LD 8 OREITBAND Z=750 OHM 




L D 


026.4578 


249.78 30 




BIS 
















L I 32 
















L136 


LD 8 RREITPAND Z=750 OHM 




LD 


026.4578 


249.7830 




L137 


LD 47 UH 10% 0,21A 4,40HM 


LD 


067.3060 


249.7830 




BIS 
















LUO 
















L141 


LD 0,047 UH 10% 








249.5995 


249.7830 




R21 


Rf 0,25W 1K0HM +-5% 






P F 


069.1029 


249 .78 30 




31 S 
















k25 
















R 26 


RF Q,25W3.30 OHM +-5% 






RF 


069.3315 


249.7830 




R27 


RF 0,25W180KOHM +-5% 






RF 


069.1 841 


249.7830 






TRIMMWERT 














R28 


RF 0,25W 1K0HM +-5% 






RF 


069,1029 


249.7830 


( 


R29 


RF 0,2 5W 33 OHM +-5% 






RF 


069.3309 


249.7830 


. 5 


R30 


RF 0,25W 1K0HM +-5% 






RF 


069.1 029 


249.7830 


§2 


ST21 


FJ EINPAUST.SMC IN.FL. 


LA 




F J 


070.01 51 


249.7830 


"O (U 


B1 S 














E ® ^ 

fl) T> O) 


ST2S 














^ (c s: 
£ 


S7 2 6 


FJ KAB. El NBAUST .SMC FUT- 


•65 




FJ 


017.6188 


249.9003 


c gi 9- 

II S 

UJ 0) !Tx 


ST2 7 


FP IND IR FKT .ST ECK E RL .36P . 




FP 


242 ,3600 


249.8188 


w C ^ 

i 05 ? 


Y21 


TRENNVCRSTAE RKER 




Z 




240.9426 


249.78 30 






HIERZU STROML. 249 .9426 


S 










05 > C 

J5 c 


V22 


MISCHER 








249.9455 


249.7830 


l> 

c ^ 




HIERZU STROML .249 .9455 












B 

H 


723 


TIEFPASS 




z 




249.8336 


249.7830 


dl 

3 




HIERZU STROML. 249. 8336 


S 












Y24 


D1 OD ENSCHALT ER 




Z 




249.8365 


249.7830 






HIERZU STROML .249.8365 


s 












Y25 


TIEFPASS 




z 




249.8413 


249.7830 






HIERZU STROML .249.8413 


S 










( 


Y26 


VERDOPPLER 




z 




249.8465 - 


249.7830 






HIERZU ST ROML.249.8465 


s 












Y27 


BA NDPASS 




z 




249.8513 


249.7830 






HIERZU ST ROML .249.8513 


s 












Y28 


MODULATOR 




z 




249.9403 


249.7830 






HIERZU STROML. 249 .9403 


S 












Y30 


ENDSTUFE 




z 




249.8865 


249.7830 






HIERZU STROML .249.8765 


s 












Y31 


FILTER 




z 




249.8813 


249 .78 30 






HIERZU STROML .249.8813 


s 












Y 32 


AUSGANGSFILTER I 




z 




249.8720 


249.7830 






HIERZU STROML .249 .8720 


s 












Y33 


AUSGANGSFILTER 11 




z 




249.8694 


249.7830 






HIERZU STROML .249 .8694 


S 












Y35 


NF-F ILTER 




z 




249.8913 


249.7830 






HIERZU STROML .249.8913 


s 












Y 37 


NF-F ILTER 




z 




249.8613 


249.7830 






HIERZU STROML .249.8613 


s 












Y38 


REGELVERSTAERKE R 




z 




249.8765 


2f *'.7830 






HIERZU STROML, 249. 8765 


s 












Y39 


NF-F ILTER 




z 




249.8913 


249.7830 






HIERZU STROML .249.8913 


s 











PF 095.0026.0770 













ROHDE &SCHWAgZ 

mUnchen 








Blatt 


Schaitteilliste fur 


Sachnummer 


Nr. 


VERSTAERKER 


249. 7830 SA 


03 



Kennzeichen 



Benennung / Beschreibung 



Sachnummer 



enthalten in 



NF-FILTER 

HIFRZU STROML. 249 .8613 S 
RICHTSPANNUNGSKOMPENS. 
HIERZU STROML .249.9161 S 



249.8613 



249,7830. 



249.9161 



249.7830 



ENDE 



PF 095 0026.0770 



















ROHDE & SCHWARZ 

MUNCHEN 



Kennzejchcn 




fii' 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


T1 EFPASS 


249.8336 SA 


01 



Sachnummer 



enthalten in 



2UGFH0ERIGER STROMLAUF 
249.8336 S 



249.8336 



CC 47PF 2% N750/IB 3ROHR 
CC 39 PF 5X N75D/IB RD8 
CC 33 PF+-5X 5D0VRDB N750 
CC 6 PF+-0, 5PF ND33 
CE 2,2UF + -20J:2CV 5X 4X 7 
CE 1 ,0UF*-20X35V 5X 4X 7 
CC 27PF 5X N75C/1B RD8 
CE 4,7UF + -?0!U?DV 7X 4X 8 
CC 4 ,7NF+8D-20XHDX6000 

LD 470NH BEl 2,2 a 0,D96OHM 
LO 680NH BEl 1,6 0,180HW 
LD 680NH BEl 1,6 D,180HW 
LD 470NH BEl 2,2AO,D960HH 
LF ROHRKERN R D 3 , 5 X R D1 , 2 XL 
LF ROHRXERN R D 3, 5 X R D 1 , 2 XL 

RF 0,25Wl ,?X0Hf*' +-5X 
RF 0,25W680 OHM ♦-5JI: 

RF 0,25W1,8X0HM +-5X 
RF 0,25W470 OHM *-5% 

RF 0,25W ID OHM +-5X 
RF 0,25W15D OHM +-5X 
RF D,25W 10 OHM +-5X 
RF 0,25W150 OHM ♦-SX 



CC 006. 
02 2 , 
022 
CC 006, 
CE 022, 
CE 022, 
CC 006, 
CE 022, 
CC 022, 

LD 026 
LD 026. 
LD 026, 
LD 026, 
LF 026, 
LF 026. 

RF 069 
RF 069, 
RF 069, 
RF 069, 
RF 069, 
RF 069, 
RF 069, 
RF 069, 



1550 

,0584 

,0878 

,0148 

,8104 

,8185 

,0377 

,8110 

,0603 

.3120 

.3136 

,3136 

.3120 

,9257 

9257 

.1229 

6814 

1829 

,4711 

,1006 

,1512 

,1006 

,1512 



249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 



8336 

8336 

8336 

8336 

8336 

8336 

8336 

8336 

8336 



249.8336 

249.8336 

249.8336 

249.8336 

249.8336 

249.8336 



249. 
249. 
249. 
24 9. 
249. 
249. 
249. 
249. 



8336 
8 336 
8336 
8336 
8336 
8336 
8336 
8336 



AX BFR15A SI-NPN HF-7RANS 



AK 451 .4320 



249.8336 



ENDE 














Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfaltigung. 
unbefugte Verwertung, Mitteiiung an andere »st stratbar 
und schadenersatzpflichtig. 



Schaltteilllste fur 



Sachnummer 



Blatt 

Nr. 




ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 



Az Datum 



01 



0676 



DIODENSCHALTER 



2A9.8365 SA 



01 



ennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


A 


DIODENSCHALTER 2 

STROML. 2A9.8365S 


2A9.8365 


2A9.8365 


Cl 

BIS 

C8 


CC 1 NF450-20X5HDKA000 


CC 006.0A90 


2A9.8365 


C9 


CC 10PF+-10% N150 TRAP 


083.6682 


2A9.8365 


CIO 


CC 1 NF+50-20%5HDKAOOO 


CC 006.0A90 


2A9.8365 


C11 


CC 10PF+-10% N150 TRAP 


083.6682 


2A9.8365 


Cl 2 


CC 220NF+-20X100V K6000VI 


CC 060.13A9 


2A9.8365 


C13 


CC 220NF4-20X100V K6000VI 


CC 060.13A9 


2A9.8365 


CIA 


CC 1 0PF+-0,5PF5N750 


CC 006.0325 


2A9.8365 


CIS 


CC 1 NF^50-20X5HDKA000 


CC 006.0A90 


2A9.8365 


C18 


CC 1 NF+50-20X5HDKAOOO 


CC 006.0A90 


2A9.8365 


C19 


CC 1 NF+50-20X5HDKA0OO 


CC 006.0A90 


2A9.8365 


C20 


CC 1 NF+50-20X5HDKA000 


CC 006.0A90 


2A9.8365 


6L1 

BIS 

6L6 


AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF 


AE 012.0523 


2A9.8365 


6L8 

BIS 

GL11 


AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF 


AE 012.0523 


2A9.8365 


GL13 

BIS 

GL16 


AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF 


AE 012.0523 


2A9.8365 


LI 

L2 


LD 330 MH 10X 0,07A 370HM 
ENTHALTEN IN 
2A9.8371 
I NDUKTIVITAET 


LD 067.3160 


249.8365 

249.8365 


R1 


RF 0,25WA,7K0HM -t-SX 


RF 069.A728 


2A9.8365 


R2 


RF 0,25W8,2K0HM ♦-SX 


RF 069.8223 


249.8365 


R3 


RF 0,25WA,7KOHM +-5X 


RF 069.A728 


2A9.8365 


RA 


RF 0,25WA,7K0H*i •♦-5X 


RF 069.A728 


2A9.8365 


R5 


RF 0,25W8,2K0HN ♦-5X 


RF 069.8223 


2A9.8365 


R6 


RF 0,25W8,2K0HI^ +-5X 


RF 069.8223 


249.8365 


R7 


RF 0^25w2,2KOHM -»-5X 


RF 069.2225 


249.8365 


R8 


RF 0,25W 1K0HM ■♦-5X 


RF 069.1029 


249.8365 


R1 0 


RF 0,25W8,2K0HM +-5X 


RF 069.8223 


249.8365 


R11 


RF 0,25w8^2K0HM +-5X 


RF 069.8223 


249.8365 


R12 


RF 0,25W1,2K0HM ♦-SX 


RF 069.1229 


249.8365 


R13 


RF 0,25W1,2K0HM 4-SX 


RF 069.1229 


249.8365 


R1A 


RF 0,25W100 OHM ♦-SX 


RF 069.1012 


249.8365 


R15 

BIS 

R18 


RF 0,25W8,2K0HM ♦-SX 


RF 069.8223 


249.8365 


R20 


RF 0,25W 1K0HM ♦-SX 


RF 069.1029 


249.8365 



ENDE 












.^sor Elgentum. Vervielfaltigung. 
j, Mmeilung an andere ist strafbar 
'ji.Jenorsatzpflichtig. 







Kennzeichen 







Blatt 


Schaltteilliste fiir 


Sachnummer 


Nr. 


TIEFPASS 


249.8413 SA 


01 



Benennung / Beschreibung 



TIEFPASS 

STROML. 249.8413S 



CC 680PF+50-20X5HDK4000 
CC 10PF+-0,5PF5N750 
CC 680PF+50-20X5HDK4000 
CC 1 NF+50-20X5HDK4000 
CC 680PF+50-20X5HDK4000 
CC 10 PF NPO/IB 8 CHIP 
CC 18 PF 2X N150/1B8 CHIP 
CC 27 PF 5X N750/IB8 CHIP 



SPULE 

SPULE 



RF 0^25W470 OHM +-5X 
RF 0,25W680 OHM ♦-SX 
RF 0,25W1,5K0HM +-5X 
RF 0,25W 4,7 OHM +-5X 
RF 0,25W390 OHM +-5X 



AK BFR15 NPN TRANSISTOR 



Sachnummer 



249.8413 



CC 006.0483 
CC 006.0325 
CC 006.0483 
CC 006.0490 
CC 006.0483 
CC 022.4680 
CC 022.4744 
022.4796 



249.8436 

249.8442 



RF 069.4711 
RF 069.6814 
RF 069.1529 
RF 074.0033 
RF 069.3915 



AK 451.4320 



enthalten in 



249.8413 



.8413 
► 8413 
.8413 
.8413 
.8413 
.8413 



'.8413 



249.8413 

249.8413 



249.8413 

249.8413 

249.8413 

249.8413 

249.8413 



249.8413 



ENDE 












Diese Unteriage ist unser Etrjf ntum. Vervioltali :ung, 
nbefugte Verw-jrttinn. Min- .Jung an nnrlere iSt sfrcTbar 
und scb j l-.T.ersat.’pfiichtig. 



AZ Datum 



Schalttelliista fur 



Sachnummer 



Blatt 

IMr. 



ROHDE & SCHWARZ 

mQnCHEN 02 0676 VERDOPPLER 249.8465 SA 01 



Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


A 


VERDOPPLER 2 

STROML. 249.8465S 


249.8465 


249.8465 


Cl 

BIS 

C4 


CC 820PF-20+80XR4000 TRAP 


083,6782 


249.8465 


C5 


CC 220PF+-20X HDK2000 RD5 


CC 006.04 54 


249.8465 


C8 


CC 220PF+-20Z HDK2000 RD5 


CC 006.0454 


249.8465 


CIO 


CC 680PF+50-20X5HDK4000 


CC 006.0483 


249.8465 


GL1 


AE HPA5082-2804 H.C.6.-PA 


AE 012.8724 


249.8465 


SL2. 


AE HPA5082-2804 H.C.D.-PA 


AE 012.8724 


249.8465 


LI 


SPULE 2 


249.8442 


249.8465 


L2 


SPULE 2 


249.8442 


249.8465 


R1 


RF 0,25W4,7K0HM *-SX 


RF 069.4728 


249.8465 


R2 


RF 0,25W4,7K0HM +-5X 


RF 069.4728 


249.8465 


R3 


RS 0,5W2,2K0HM-»-20%KURVE1 


RS 066.8651 


249.8465 


R5 


RF 0,25W IKOHM +-5X 


RF 069.1029 


249.8465 


R6 


RF n,25W820 OHM ♦-5% 


RF 069.8217 


249.8465 


R7 


RF 0,25W390 OHM 


RF 069.3915 


249.8465 


R8 


RF 0,25W680 OHM ♦-5% 


RF 069.6814 


249.8465 


R9 


RF 0,25W1,5K0HM +-5% 


RF 069.1529 


249.8465 


RIO 


RF 0,?5W 18 OHM +-5X 


RF 069.1806 


249.8465 


R1 1 


RF 0,25W 6,8 OHM >-5X 


RF 074.0079 


249.8465 


R1 2 


RF 0,25W220 OHM -»“5X 


RF 069.2219 


249.8465 


R1 3 


RF 0,25W 5,6 OHM ♦-5X 


RF 074.0056 


249.8465 


R14 


RF 0,25W220 OHM +-5X 


RF 069.2219 


249.8465 


T1 


AK BFR15 NPN TRANSISTOR 


AK 451 .4320 


249.8465 


TR1 


UEBERTRAGER 2 

ENDE 


249.8488 


249.8465 

















A2 


Datum 


Schaitteilliste fur 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 

MUNCHEN 


04 


0876 


BANDPASS 


249.8513 SA 


01 



Kennzeichen 



Benennung / Beschreibung 



A 



BANDPASS 

STROML. 249.8513S 



Sachnummer 



enthalten in 



Z 



2A9.8513 



249.’8 513 



Cl 


cc 


27PF+- 


1 OX 


N750 


TRAP 


C2 


KAPAZITAE 


T 






C3 


CC 


39PF+- 


5X 


N1500 


TRAPE2 


C4 


i KAPAZITAE 


T 






C5 


1 CC 


39PF+- 


5X 


N1 500 


TRAPEZ 


C6 


i KAPAZITAET 






C7 i 


1 CC 


27PF+- 


10X 


N750 


T RAP 



083.6730 

249.9249 

249.9355 

249.9232 

249.9355 

249.9249 

083.6730 



249.8513 

249.8513 

249.8513 

249.8513 

249.8513 

249.8513 

249.8513 



LI 



L2 

L3 



L4 

L5 



L6 

L7 



INDUKTIVITAET 
ENTH. IN 249.8513 
SPULE 


Z 


INDUKTIVITAET 
ENTH. IN 249.8513 
SPULE 


Z 


INDUKTIV 1 TAET 
ENTH. IN 249.8513 
SPULE 


Z 


INDUKTIVITAET 
ENTH, IN 249.8513 





FNDE 



249.8559 



249.8559 

249.8559 



249.8513 



249.8513 

249.8513 



249.8513 

249.8513 



249.8513 

249.&513 



I 











Dies© UntoHag© 1st unsor Sgentum. Verviolfaltigt’ng, 
ijnbofugt© Verwertung, Mitteilung an andoro ist ©irafbs 
tmd cihadonersabiipflichtfg. 






c 




CM L*J L*J 













t,l0nc!i£» 



Kennzelchen 







Sachnummer 



?49.8694 SA 



Benennung / Beschreibung 



Sachnummer 



anlhalten !n 



AUS6AN6SFILTER 11 
STROKL. 249„8694S 



249.8694 



249.8694 



CC 7,6PF NPO/IB 8 CHIP 
CC 3 PF NPO/ IB 5 CHIP 
CC 3 PF NPO/IB 5 CHIP 
CC 6,8PF P100/IB 8CHIP 
CC 5^8PF P100/IB SCHIP 



ENTH. IN 249.8694 



ENTH. IN 249.8694 



CC 022.4644 
CC 022.4615 
CC 022.4615 
022.4873 
CC 022.4521 



249.8694 

249.8694 

249.8694 

249.8694 

249.8694 

249.8694 

249-8694 



ENDE 








Dieea Untsriage »t unser Eigentuin. Ven 
inbefugt8 Verwertung, Mitteilung an anda 
und schadenersatzpftichtig. 



ROHOE& SCHWARZ 

mOnghen 



Kennzeichen 








Blatt 


Schaftteillistefilr 


Sachnummer 


Nr. 


AUSGAN6SFILTER I 


249.8720 SA 


01 



Benennung / Beschreibung 




AUS6AN6SFILTER 1 
STROHL, 249.8720S 



ENTH. IN 249.8720 
CC 5,8RF P100/IB 8CHIP 
CC 7,6P¥ NPD/IB 8 CHIP 
CC 7,6PF NPO/IB 8 CHIP 
CC 3 PF NPO/IB 5 CHIP 



ENTH. IN 249.8720 
ENTH. IN 249.8720 



Sachnummer 



249.8720 



CC 022.4521 
CC 022.4644 
CC 022.4644 
CC 022.4615 



enthalten in 



249.8720 

249.8720 

249.8720 

249.8720 

249.8720 

249.8720 

249.8720 

249.8720 



ENDE 



PF09B.002ft0770 

















Dieso IJn*<'Hago unsof E'gf;'ntviT^. Vor^inHalngun j, 
unb*^*foyte Vuiw.^t.^ng. M;!tt'!!ur.g an andort* i-',t strafbar 
tjnd '5' haden<^rsat/pfhrht-g. 



Datum 



Schaltteilliste fur 



Sachnummer 



Blatt 

Nr. 



ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 02 0277 REGELVERSTAEPKER 



Kennzeichen 



Benennung / Beschreibung 



Sachnummer 



249,8765 SA 01 



enthalten in 



REGELVER STAERKER 2 

STROMLAUF 249.8765 S 

bO MA748MJG PREC. OP-AMP. 

BO MA741MJG OP. AMP 

CE 2,2UF+-20X20V 5X 4X 7 
CC 1 NF+50-20X5HOX4000 
CC 5 PF>-0,5PF5N033 
RICHTIGE SNR. 0220610 
RICHTIGE SNR. 0220603 
RICHTIGE SNR. 0220610 
CE 10 UF-»-20X20V 5X13TA 
CE 22UF -10+10G%40V 9X13 

CE 22UF -10-*100X40V 9X13 

CE 22UF -10-»10DX40V 9X13 

AE HPA5082-2800 SCHOTTKY 
AD 1N4448 SI 75V 1 5 OM 1 A 

RF 0.25W 1 MOHM ♦-SX 
RF 0,25W 1 MOHM +-5% 

RF 0,25W IOKOHM +-5X 
RF 0,25W IOkOHM ♦-5X 

RF 0,25W150k0HM ♦-SX 
RF 0,25W 1 MOHM +-5X 
RL 0,25W 16,9K0HM+-1XTK 50 
PL 0,2KW 1 ,62KCHM-»-1 XTX 5 0 
RF 0,25W 1K0HM +-5X 
RS 0,5W 1 K0HM4-20XKURVE1 
RF 0,25W4^7K0HM +-5X 
RF 0,25W 68K0HM +-5X 
RF 0,25W 68K0HM -»-5X 
RF 0,25W 33K0HM +-5X 
RF 0,25W1,5K0HM •♦-5X 
RF 0,25W330 OHM +-5X 
RF 0,25W100 OHM ♦-SX 
RF 0,25W4,7K0HM ♦-SX 
RF 0,25W 15K0HM +-5X 
RF 0,25w2,2K0HM +-5X 
RF 0,25W1,5M0HM +-5X 
RF 0,25W 47 OHM +-5X 
RF 0,25W 22K0HM +-5X 
RS 0,5W2,2K0HM+-20XKURVE1 
RF 0,25W 22K0HM ♦-SX 



249.8765 



275.0839 

275.0822 



CE 02 2 
CC 006 
CC 006 
CC C22 
CC 022 
CC 022 
CE 006 
CE 022 
CE 022 
CE 022 



.8104 

.0490 

.0131 

.0632 

.0626 

.0632 

.3182 

.7572 

.7572 

^7572 



AE 012.9066 
AD 012.0700 

RF 069.1058 
RF 069.1058 
RF 069.1035 
RF 069.1035 



RF 069 
RF 069 
RL 083 
RL 083 
RF 069 
RS 066 
R F 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
R F 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RS 066 
R F 069 



.1541 
. 1058 
.1451 
. 0755 
.1029 
.8645 
.4728 
.6837 
.6837 
.3338 
.1529 
.3315 
.1012 
.4728 
.1535 
.2225 
.1558 
.4705 
.2231 
.8651 
.2231 



249.8765 



249.8765 

249.8765 

249.8765 

249.8765 

249.8765 

249.8765 

249.8765 

249.8765 

249.8765 

249.8765 

249.8765 

249.8765 

249.8765 

249.8765 



249 . 
249. 
249. 
240, 

24V. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249, 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249, 

249. 

249. 

249. 



8765 
8 76 5 
8765 
8765 
8 76 5 
8765 
8765 
8765 
8765 
8765 
8765 
8765 
8765 
8765 
8765 
8 765 
8765 
8 76 5 
8765 
8765 
8 76 5 
8765 
3765 
8765 
8765 
8765 



AK BCY59CI NPN 45V200MIA 



AK 010,5163 



249.8765 



ENDE 



PF 095.0026.0770 







ROHDE & SCHWARZ 

MttHCHEH 

Kennzeichen 



A2 Datum 


Schaitteilliste fUr 


Sachnummer 


03 0277 


FILTER 


249.8813 SA 



Benennung / A»<;chreibung 



Sachnummer 



enthalten in 



6L8 
GL9 
GL10 
BIS 
GLU 
GL16 
GL17 
6Lie 
GL1 9 
GL20 
6L21 
6L22 
GL23 



FILTER 2 

STROMLAUF 249.8813 S 

CC 820PF+ 50-20%HDK4000TR 
CC 470PF-20+50XR2000TRAP. 
CC 220NF+-20X10QV K6000VI 
CC 220NF+-20X100V K6000VI 
CC 220NF+-20X100V K6000VI 
RICHTIGE SNR.0220610 
CC 220NF+-20X100V K6000VI 
CC 220NF+-20X100V K6000VI 
RICHTIGE SNR. 0220610 
CC 2^2NF4'50-20X9HDK4000 
CC 1 NF + 5 0-20X5HDK4000 
CE 10UF -10+1C0X40V 9X13B 
CC 8^2PF+-0,5PF N150 TRAP 
CC 2PF+-0^1PF5NP0 CHIP 
CC 15PF+-5X N470 TRAPEZ 
CC 7,6PF+-0^25PF5NP0 CHIP 
CC 6,8PF+-0,5PF NPO TRAP 
CC 20PF^-5X N750 TRAPEZ 
CC 18PF+-5X N750 TRAPEZ 
CC 39P F+-5X N1500 TRAPEZ 
CC 56PF+-5X8N750 
CC 20PF+-5X N750 TRAPEZ 
CC 18PF+-5X N750 TRAPEZ 
CC 6,8PF + -0^5PF NPO TRA> 
CC 33PF+-5X N1500 TRAPEZ 
CC 23 PF 2X N150/1BB CHIP 
CC 12PF+-5X N470 TRAPEZ 
CC 12PF+-5X N470 TRAPEZ 
CC 5,6PF + -0,5PF7nPO TRAP 
CC 20PF+-5X N750 TRAPEZ 
CC 18 PF 2X N150/IB8 CHIP 
CC 10PF + -5X N150 TRAPEZ 
CC 220NF+-20X100V K6000VI 
RICHTIGE SNR.0220610 
CE 22UF -10+100X40V 9X13 



AE BA182 RER.SCH. 
AD 1N4446 SI 75V 
AE BA1S2 BER .SCH, 
AE BA182 BER. SCH, 
AE BA1B2 BER .SCH, 
AD 1N4448 SI 75V 
AE BA1S2 BER. SCH. 



DIOO.VHF 

150HIA 

.DIOD.VHF 

DIOD.VHF 

DIOD.VHF 

150MIA 

DIOD.VHF 



AE BA162 BER. SCH. DIOD.VHF 
AD 1N4448 SI 75V 150MIA 
AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF 
AE 6A182 BER.SCH.DIOD.VHF 
AE BAieZ BER.SCH.DIOD.VHF 
AD 1N4448 SI 75V 150MIA 
AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF 
AE 6A182 BER.SCH.DIOD.VHF 



249.8813 



.0255 
.6776 
.1349 
.1349 
.1349 
.0632 
.1349 
.1349 
.0632 
.0502 
.0490 
.6588 
.9278 
.4544 
.9303 
.4644 
.9261 
.9^32 
.9326 
.9 355 
.4921 
.9332 
.9326 
.9261 
.9349 
.4780 
.9290 
.9290 
.9378 
.9332 
.4744 
.9284 
.1349 
.0632 
.7572 



CC 022 
CC 060 
CC 060 
CC 022 
CC 006 
CC, 006 
CE 247 
249 
022 
249 
0 22 
249 
24 9 
249 
249 
022 
249 
249 
249 
249 
CC 022 



CC 022 
CE 022 



AE 012.0523 
AD 012.0700 
AE 012.0523 
AE 012.0523 
AE 012.0523 
AD 012.0700 
AE 012.0523 



AE 012 
AD 012 
AE*0”12 



AD 012 
AE 012 



.0523 

.0700 

•0523 

.0523 

.0700 

.0523 

.0523 



249.8813 



249.8813 
249.8813 
249.8813 
249.8813 
249.8813 
24 9.8813 
249.8813 
249.6813 
249.8813 
249.8813 
249.8813 
249.8813 
249.8813 
249.8813 
249.8813 
249.8813 
249.8813 
249.8813 
249.8813 
249.8813 
249.8813 
249.8813 
249.88 13 
249.88 13 
249. 8813 
249.8813 
249.8813 
249.8813 
249.8813 
249.8813 
249.8813 
249.6613 
249.8813 
249.8813 
249.8813 

249.8813 

249.8813 

249.8813 

249.0813 

249.8813 

249.8813 

249.8813 



249.8813 

249.8613 

249.8613 

249.8813 

249.8813 

249.8813 

249.8813 

249.8813 



PF 065.0026,0770 







c 




-la 



•S £ 

1*0 TO 
£ 
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§ 
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3 TO « 
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(. 






Az 


Datum 


Schaitteiliiste fur 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 












MONCHEN 


03 


0277 


FILTER 


249.B813 SA 


02 




Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten In 


GL24 


AD 1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 


012.0700 


249.8813 


GL25 


AE BA182 BER.SCH.D lOD.VHF 


AE 


012.0523 


249.88 13 


GL26 


AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF 


AE 


012.0523 


24 9.0813 


GL27 


AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF 


AE 


012.0523 


249.8813 


GL2B 


AD 1N4448 SI 75V ISOMIA 


AD 


012.0700 


249.0813 


GL2 9 


AE PA182 BER.SCH.DIOD.VHF 


AE 


012.0523 


249 .8813 


6L30 


AD 1N4448 SI 75V ISOMIA 


AD 


012.0700 


249.8813 


6L31 


AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF 


AE 


012.0523 


249.8813 


GL32 


AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF 


AE 


012.0523 


249.8013 


GL33 


AE PA182 BER.SCH.DIOD.VHF 


AE 


012.0523 


24 9.8813 


SL3A 


AD 1N4448 SI 75V ISOMIA 


AD 


012.0700 


249.8013 


GL35 


AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF 


AE 


012.0523 


249.8813 


GL3« 


AD 1N4448 SI 75V ISOMIA 


AD 


012.0700 


249.8813 


Li 


DROSSEL 2 




249.8842 


249.8813 


L2 


DROSSEL Z 




249.8842 


249.8813 


L3 


LO 33 UH 10% 0^26A 3,80HM 


LD 


067.3047 


249.8813 


L4 


LD 47 UH 10% 0^21A 4,40HM 


LD 


067.3060 


249.8813 


L5 


LD 47 UH 10% 0^21A 4,40HM 


LD 


067.3060 


249.8813 


L8 


DROSSEL Z 




249.8842 


249.8813 


L 9 


LD 560 UH 10% LACK 




249.8836 


249.8813 


L11 


ENTHALTEN in 249.8813 






249.8813 


L12 


ENTHALTEN IN 249.8813 






249.8813 


L17 


ENTHALTEN IN 249.8813 






249.0813 


L18 


ENTHALTEN IN 24 9. 6813 






24^.8813 


L20 


ENTHALTEN IN 249.8813 






24V ^813 


L21 


ENTHALTEN IN 249.8813 






249.8813 


L23 


ENTHALTEN IN 249.8813 




- 


249.8813 


L2A 


ENTHALTEN IN 249.8813 






249.6813 


L26 


DROSSEL Z 




249.8842 


249.8813 


L27 


LD 560 UH 10% LACK 




249.8836 


249.8813 


R1 


RF 0,25W 1K0HM +-5% 


RF 


069.1029 


249.8813 


R2 


RF 0^25W 1K0HM +-5% 


RF 


069.1029 


249 .8813 


R3 


RF 0,25W 1K0HM +-5% 


RF 


06 9.1029 


249.88 13 


R4 


RF 0^25W IKOHM +-5% 


RF 


069.1029 


249.8813 


R5 


RF 0,25W IKOHM +-5% 


RF 


069.1029 


249.0613 


R6 


RF 0^25W IKOHM +-5% 


RF 


069.1029 


249.8813 


R7 


RF 0,25W IKOHM *-5% 


RF 


069.1029 


249.8813 


RB 


RF 0,25W 1K0HM +-5 % 


R F 


069.1029 


249 .8813 


R9 


RF 0^25W IKOHM 4-5% 


RF 


069.1029 


249.8813 


RIO 


RF 0^25W IKOHM 4-5% 


RF 


069.1029 


249.88 13 


R 12 


RF 0^25W1 ,8K0HM 4-5% 


RF 


069.1829 


249.8813 


R14 


RF 0^5 W 47 0HK4-5% 


RF 


007.1219 


249.8813 


R15 


RF 0,25W4,7K0HM 4-5% 


R F 


069,i^72B 


249.8813 


R1 6 


RF 0^25W 10KOHM 4-5% 


R F 


06,9.1035 


249.8613 


R18 


RF 0,25W2^2K0HM 4-5% 


RF 


069.2225 


249.8613 


R20 


RF 0,25H 15 OHM 4-5% 


RF 


069.1506 


249.8813 


R21 


RF 0^25W5,6K0HM 4-5% 


RF 


069.5624 


249.8813 



PFOQ5.OO20.O77O 




Diese Unterlage 1st unser Eigentum. Vervielf^ltigung, 
unbefugte Verwertung, Mrtteilung an andere ist strafbar 
und schadenersatzpfiichtig. 




PF 095.0026.0770 








AZ Datum Schaltteilliste fur 

ROHDE & SCHWARZ 

MUMCHEN 08 0577 ENDSTUFE 



Kennzeicben 



Benennung ' Beschreibung 



Sachnummer 



Sachnummer 



?49«.8865 SA 01 



enthalten in 




ENDSTUFE J 

STROMIAUF 249.8865 S 

CC 68DNF+-20X 50V K6000VI 
CC 100NF-»«10X5DV5K120DV1E 
CC 10NF*-10X 50V3K120D CH 
CC 10NF*~10J! 50V3K1200 CH 
CC 220PF+-2X6X7N750 
CC 4 PF+-0,5PF5N033 
CC 680NF+-2DX 50V K600DV1 
CE 2,2UF+-20X2OV 5X 4X 7 
CC 100NF*-101K 5DV5K120D C 
CC 100NF+-1D« 5DV5K1200 C 
CC 680NF + -20il! 50V K600DV1 
CE 2,2UF+-20*20V 5X 4X 7 
CC 4<^7NF+100H! HDK6D00 
CE 22UF -10-MOOX40V 9X13 

CE 2,2UF^-20I2DV 4X 8TA 
CC 100NF+-1DX 50V5K1200 C 
CC 100NF+-10X 5DV5K12DD C 
CC 22PF+-10X100V3NPO CHIP 
CE 22UF -10+100X4DV 9X13 

CC 4,7NF-*-100X HDK6000 
CC 220PF+-2X5X7N750 
CC 220NF+-20X100V K60DDV1 

AE BA379 PIN-MODE 
AE BA37^ PIN-DIODE 
AE 3A379 PIN-DIODE 



249.8865 



249.8865 



CC 060 
CC 084 
CC 082 
CC 082 
CC 087 
CC 006 
CC 060 
CE 022 
082 
082 
CC 060 
CE 022 
CC 022 
CE 022 
CE 006 
082 
082 
082 
CE 022 
CC 022 
CC 087 
CC 060 



.0059 

.5350 

• 3344 
.3344 
.6941 
.0125 
.0059 
.8104 
.3473 
.3473 
.0059 

• 8104 
•0661 
.7572 
.3176 
.3473 
.3473 
.3021 
.7572 
.0661 
.6941 
.1349 



249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 

249. 



8865 

8865 

8865 

8865 

8865 

8865 

8865 

8865 

8865 

8865 

8865 

8865 

8865 

8865 

8865 

8865 

8865 

8865 

8865 

8865 

8865 

8865 



AE 244.7031 
AE 244.7031 
AE 244.7031 



249.8865 

249.8865 

249.8865 



LD 330 UH1 0X30,00HMD,062A 
LD 47,0UH1 OX4,5OOHM0,1 65A 
LD 47,0UH1OX4,50OHN0,165A 
LD 0,47UH10XD,350HMD.590A 
LF ROHRKERN RD 3«5XRD1 ^2XL 
LD 330 UH10X30,OOHMO,D62A 
LD 680 UH10%60,OOHMO,042A 
LD 47,0UH1OX4,500HMD^165A 
LD 330 UH 10X LACK 
LD 47,0UH1CX4,500HMD.1 65A 
ID 47,0UH10X4,500HMD,165A 
LD 47,OUH1OX4,50OHMO,165A 
LD 330 UH 10X LACK 

RF 0,25W100 OHM ♦-SX 
RF 0^25W180 OHM +-5X 
RF 0,25«1,5K0HM ♦-5X 
RF D,25W100 OHM 4-5% 

AW HEISSL2,5K0HM+-20X0,18 
RF 0,25H220 OHM 4-5X 
RF 0.25H150 OHM 4-5X 
RF 0,25W220 OHM 4-5X 
RS 0,5W 2200HM+-20XKURVE1 
RF 0*25W1,2K0HM +-5X 
RF 0^25W 56 OHM 4-5X 
RF 0,05W 21,01 0HM4-1X 



LD 067. 
LD 067. 
ID 067. 
ID 067, 
LF 026. 
LD 067, 
LD 067. 
LD 067. 

249. 
LD 067. 
LD 067. 
LD 067, 
249. 

RF 069. 
RF 069. 
RF 069, 
RF 069, 
AW 008. 
RF 069, 
RF 069, 
RF 069, 
RS 066. 
RF 069, 
RF 069, 
030. 



.3160 

.3060 

.3060 

.2828 

.9257 

.3160 

.3201 

.3060 

.8888 

.3060 

.3060 

.3060 

.8888 

.1012 
.1812 
.1529 
.1012 
.0322 
.2219 
.1512 
.2219 
• 8622 
.1229 
.5601 
.0638 



249.8865 

249.8865 

249.8865 

249.8865 

249.8865 

249.8865 

249.8865 

249.8865 

249.8365 

249.8865 

249.8865 

249.8865 

249.8865 

249.8865 

249.8865 

249.8865 

249.8865 

249.8865 

249.8865 

249.8865 

249.8865 

249.8865 

249.8865 

249.8865 

249.8865 












D*esi? Untiiflage ist urser Eig^^ntum. Vervielfaltigung. 
urbt^^jyfe Verweriung. Mitteilong an andere ;st slrafbar 
and sohadenorsal/pflichtig. 





AZ 


Datum 


Schaltteilliste fiir 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 

MtiNCHEN 


08 


0577 


ENDSTUFE 


249.8865 SA 


02 



Kennzeichen 



Benennung > Beschreibung 



Sachnummer 



enthalten in 






R16 

R17 

R18 

R19 

R?0 

R21 

R22 

R23 

R24 

R25 

R26 

R27 

R28 

T1 

T2 

T5 



RF 0^ 
RF 0<, 
RF 0, 
RF 0, 
RF 0, 
RS 0, 
RF 

RF 0, 
RF 0^ 
RF 0, 
RF 0, 
RF 0, 
RF 



05W 21,01 0HM + »n 
05W 21,01 0HM*-n 
05W 21,01 0HM4-U 
25(<180 0H« ♦-5S! 
25W100 OHM ♦•SX 
5W 2200HM+-20XKURVE1 
25W1,2K0HM ♦-SX 
5 W 3,9 0H»1 + “5X 
05W 21,01 0HM + -1X 
05W 21,01 0HM+-1X 
05W 21,01 0HM+-1X 
05W 21,01 0HR+-1X 
25W100K0HM +-5X 



RF 

RF 

RS 

RF 

RF 



RF 



030 

030 

030 

069 

069 

066 

069 

007 

030 

030 

030 

030 

069 



.0638 

.0638 

.0638 

.1812 

.1012 

.8622 

.1229 

.1083 

.0638 

.0638 

.0638 

.0638 

.1041 



AK BFR94 SI NI>N 2SV 0,2A 
TRANSISTOR 3 

AK BSY52 SINPN 60V 500NIA 



AK 117.8398 
249.8894 
AK 010.5005 



ENDE 



249.886$ 
249.8865 
249.8865 
249.8865 
249 .8865 
249.8865 
249.8865 
249.8865 
249.8865 
249.8865 
249.8865 

249.8865 

249.8865 

249.8865 
249.8865 
249.8865 



OC rvrsf r\r\r\n 












BOimE&SSHmilZ 










Schsilteiilisle iiir 



NF-FlLTFk 



Kennzeichen 



Benennung / Beschreibung 



NF-FILTER 

STROMLAUF 249.8913 S 



CK 330PF+-2^5%63V 4,5RD 
CK 1 50PF+-2, 5%63V 4^5RD 
CK 6S0PF+~2,5%63V 4,5R0 
CK 1,ONF+-2^5%63V 4^7RD 
CK 470PF+-2,5%63V 4^5RD 



t. /Lli-'iv ’if .isikv' V:iA 



Sachnurrsmetr 



249,8913 SA Cl 



Sachnummer 



249-8913 



CK 060.4731 
CK 060.4690 
CK 060.4777 
CK 060.4790 
CK 060.4754 



SPULE 

SPULE 



249.8936 

249.8936 



enthaiter; in 



249.8913 



249.8913 

249.8913 

249.8913 

249-8913 

249.8913 



249.8915 
249. B91 3 



ENDE 










Oiese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfaltigung, 
inbefugte Verwerlung. Mitteilung an andere ist strafbar 
und schadenersatzpflichtig. 



AZ , Datum 



Schaltteilliste fur 



Sachnummer 



Blatt 

Nr. 



( 




ROHDE & SCHWARZ 



MONCHEN 04 0277 RI CHTSPANNUN6SK0WPENS. 249,9161 SA 01 



Kennzeichen 


Benennung / Beschrelbung 


Sachnummer 


enthalten in 


A 


RICHTSPANNUN6SK0MPENS. 2 

STROMLAUF 249.9161 S 


249.9161 


249 .9161 


B1 


30 MA741MJG OP, AMP 


275.0822 


249’. 9161 


GLI 


AD 1N4448 SI 75V 150«IA 


AD C12.0700 


249.9161 


6L2 


AD 1N4448 SI 75V 150M1A 


AD 012.0700 


249.9161 


R1 


RF 0,25w1,2K0HM +-5X 


RF 069.1229 


249.9161 


R2 


RS 0,5W 4700HM+-20XKURVE 1 


RS 066.8639 


249.9161 


R3 


RF 0,25W 1KOHM +-5X 


RF 069.1029 


249.9161 


R4 


RS 0,5W 1 K0HM+-20XKURVE1 


RS C66.8645 


249.9161 


R5 


RL 0,25W 649 OHM+-1XTK50 


RL 082.2402 


249.9161 


R6 


RL 0,25W 2,87K0HM4-1XTK50 


RL 083.0949 


249.9161 


R7 


RF 0,25W 47 OHM +-5X 


RF 069.4705 


249.9161 


R8 


RS 0^5W470KOHM+-20XKURVE 1 


RS 066.8722 


249.9161 


R9 


RF 0,25W390KOHM +-5X 


RF 069.3944 


249.9161 


R1 1 


RF 0,25W2^7K0HM 4-SX 


RF 069.2725 


249.9161 


R1 2 


RF 0,25W6,8K0HM 4-5% 


RF 069.6820 


249.9161 


R13 


RF 0,25W4,7K0HM 4-5% 


RF 069.4728 


249.9161 


R1 4 


RF 0*25W100 OHM 4-5X 


RF 069.1012 


249.9161 


R1 5 


RF 0,25W150 OHM 4-5X 


RF 069.1512 


249.9161 


R16 


RF 0,25W3,3KOHM 4-5X 


RF 069.3321 


249.9161 


R1 7 


RF 0,25W 10K0HM 4-5% 


RF 069.1035 


249.9161 


T1 


AK PCY59CI NPH 45V200M1A 


AK 010.5163 


249.9161 


T2 


AK BCY791X PNP 45V200MIA 


AK 010.3777 


249.9161 


T3 


AK BCY79IX PNP 45V200M1A 

ENDE 


AK 010.3777 


249.9161 























ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 



AZ 



09 



Datum 



0277 



Schaltteilliste fUr 
MODULATOR 



Sachnummer 
249.9403 SA 



Blatt 

Nr. 



01 



f'' 


Kennzeichen 


Benennung / Beschrelbung 


Sachnummer 


enthalten in 




A 


MODULATOR Z 




249.9403 


249.9403 






STROMLAUF 249.9403 S 










B1 


BO MC1558J6 DUAL-OP-AMP. 




275. 0816 


249.9403 




32 


BO CA3183AE NPN-TR-ARRAV E 


BO 


249.8594 


249.9403 




B3 


BO MA748MJG PREC. OP-AMP. 




275.0839 


249.9403 




Cl 


CE 2,2UF-»-20X20V 5X 4X 7 


CE 


022.8104 


249.9403 


F 


C2 


RICHTIGE SNR. 0220610 


CC 


022.0632 


249.9403 




C4 


CC 33PF+-10X N1500 TRAP 




083.6747 


249.9403 


F 


C5 


RICHTIGE SNR. 0220610 


CC 


022.0632 


249.9403 


F 


C6 


RICHTIGE SNR. 0220610 


CC 


022.0632 


249.9403 




C7 


CE 2,2UF+-20X20V 5X 4X 7 


CE 


022.8104 


249.9403 


F 


C8 


RICHTIGE SNR. 0220603 


CC 


022.0626 


249.9403 




C9 


CE 22 UF+-20X35V12X 7X11 


CE 


022.8227 


249.9403 




CIO 


CE 47UF -104100X16V 9X13 


CE 


022.7543 


249.9403 


F 


Cl 1 


RICHTIGE SNR. 0220610 


CC 


022.0632 


249.9403 




Cl 2 


CE 47UF -10+100X16V 9X13 


C E 


022.7543 


249.9403 


3 2 


C13 


CC 4,7NF+-20X100V3K1200 C 




022.4450 


249.9403 


•J5 . w 
Tj o 


C14 


CC 4,7NF+-20X100V3K1200 C 




022.4450 


249*9403 


E 0) . 

T) O) 


CIS 


CC 820PF+ 50-20XHDK4000TR 




022.0255 


249.9403 




C16 


CC 2,2PF+-0,25PF3X4P100 


CC 


087.6212 


249.9403 


ifp 


Cl 7 


RICHTIGE SNR. 0220610 


CC 


022.0632 


249.9 40 3 




C18 


CE 47UF -10+100X16V 9X13 


CE 


022.7543 


249.9403 




C19 


RICHTIGE SNR. 0220610 


CC 


022.0632 


249.9403 


.i| 8 


C20 


CE 47UF -10+100X16V 9X13 


CE 


022.7543 


249.9403 




C21 


CC 680NF+-20X 50V K6000VI 


CC 


060.0059 


249.9403 




C24 


CC 220NF4-10X50V 6K1200 C 




082.3573 


249.9403 


^ C3J 


C25 


CE 2,2UF4-20X20V 5X 4X 7 


CE 


022.8104 


249.9403 


b-g 

3 


C26 


CC 100NF4-10X 50V5K1200 C 




082.3473 


249.9403 




C27 


CC 220NF4-20X1 OOV K600CVI 


CC 


060.1349 


249.9403 




C28 


CC 5 PF4-0,5PF5N033 


CC 


006.0131 


249.9403 




C29 


CC 680NF4-2CX 50V K6000VI 


CC 


060.0059 


249.9403 


r 


C31 


CE 2,2UF+-20X20V 5X 4X 7 


CE 


022.8104 


249.9403 


K 


C32 


CE 1,0UF4-20X35V 5X 4X 7 


CE 


022.8185 


249.9403 




C33 


CC 220NF4-20X100V K6000VI 


CC 


060.1349 


249.9403 


f 


C34 


RICHTIGE SNR. 0220610 


CC 


022.0632 


249.9403 




C35 


CE 10 UF4-20X25V 5X13TA 


CE 


087.9470 


249.9403 


F 


C36 


RICHTIGE SNR. 0220610 


CC 


022.0632 


249.9403 




C37 


CE 47UF -104100X16V 9X13 


CE 


022.7543 


249.9403 




C43 


CC 5 PF4-0,5PF5n033 


CC 


006.0131 


249.9403 




C44 


CC 1 NF+50-20X5HDK4000 


CC 


006.0490 


249.9403 


F 


C45 


RICHTIGE SNR. 0220610 


CC 


022.0632 


249.9403 


F 


C46 


RICHTIGE SNR. 0220610 


CC 


022.0632 


249.9403 




C47 


CC 22 NF 8100X HDK6000 


CC 


022.0684 


249.9403 




C48 


CC 68PF+-10X100V3NPO CHIP 




082.3080 


249.9403 


F 


C49 


RICHTIGE SNR. 0220610 


CC 


022.0632 


249.9403 




C50 


CE 47UF -104100X16V 9X13 


CE 


022.7543 


249.9403 




C51 


CC 680NF+-20X 50V K6000VI 


CC 


060.0059 


249.9403 




CSS 


CC 3^3NF+-10X6X7R2000 


CC 


087.7083 


249.94Cj^ 




CS6 


CC 4,7NF+-10X6X9R2000 


CC 


087.7102 


249.9403 




C57 


CC 33 NF+-20X100V K6000VI 


CC 


060.1310 


249.9403 




GL1 


AE HPA5082-2800 SCHOTTKY 


AE 


012.9066 


249.9403 




GL2 


A£ B2X55/C4V7 0,5W Z-OI 


AE 


012.2432 


249.9403 




GL3 


AE BA182 BER.SCH.DIOD.VHF 


AE 


012.0523 


249.9403 



PF 095.0026.0770 




Diese Unte'lage ist unser Eigentum. Vervieffaltigung, 
unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbc 
und schddenersatzpflichtig. 



Az , Datum 



Schalttellliste fur 



Sachnummer 



Blatt 

Nr. 



( 






ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 



09 



0277 



MODULATOR 



249. 9403 SA 



02 



Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


GL4 


AE 


BA182 o'R.SCH.DlOD.VHF 


AE 


012.0523 


249.9403 


6L7 


AD 


1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 


012.0700 


249.9403 


6L8 


AD 


1N4448 SI 75V 150M1A 


ad 


012.0700 


249.9403 


GL11 


AD 


1N4448 SI 75V 150M1A 


ad 


012.0700 


249,9403 


GL 1 3 


AD 


1N4448 SI 75V 150M1A 


ad 


012.0700 


249.9403 


6L14 


AD 


1N4448 SI 75V 150MIA 


ad 


012.0700 


249.9403 


6L15 


AE 


HPA5082-2800 SCHOTTKY 


AE 


012.9066 


249.9403 


GL16 


AE 


BA182 BER.SCH.DIOD.VHF 


AE 


01 2.0523 


249.9403 


GL1 7 


AE 


HPA5082-2800 SCHOTTKY 


AF 


012.9066 


249.9403 


LI 


LD 


0,047 UH 10% 




249.5995 


249.9403 


L3 


LD 


330 UH 10% 0,07A 370HM 


LD 


067.3160 


249.9403 


L5 


LD 


330 UH 10% 0,07A 370HM 


LD 


067,31 60 


249.9403 


L6 


LD 


68 UH 10% 0,18A6,50HM 


LD 


067.3082 


249.9403 


L7 


LD 


3,3 UH 10% 0,57a0,670H 


LD 


067.2928 


249.9403 


L8 


LD 


47 UH 10% 0,21A 4,40HM 


LD 


067.3060 


249.9403 


L9 


LD 


630 UH 10% 0,05a 700HM 


LO 


C67.3201 


249.9403 


Lie 


LD 


330 UH 10% 0,07A 370HM 


LD 


067.3160 


249.9403 


L11 


LD 


0,047 UH 10% 




249. 5995 


249.9403 


LI 2 


LD 


330 UH 10% C,07A 370HM 


LD 


067.31 60 


249.9403 


L13 


LD 


680 UH 10% 0,05A 700HM 


LD 


067.3201 


249.9403 


R1 


RF 


0,25W8,2 0HM+-5% 


RF 


074.0091 


249.9403 


R2 


P F 


0,25w100 OHM +-5% 


RF 


069.1012 


249.9403 


R3 


RF 


0,25W 82 OHM ♦-5% 


R F 


069.8200 


249 .9403 


R4 


RF 


0,25W 82 OHM +-5% 


RF 


069.82 00 


249.9403 


R5 


RF 


0,25W6SO OHM 4-5% 


R F 


069.6814 


249.9403 


R6 


RF 


0,25w2,7K0HM 4-5% 


RF 


069 .2725 


249 .9403 


R7 


RF 


0,25W 1K0HM 4-5X 


RF 


069.1029 


249,9403 


PS 


RF 


0,25W 10 OHM 4-5% 


RF 


069.10C6 


249.9403 


R9 


RS 


0,5W 1 KOHM 4-20%KURVEl 


RS 


066.8645 


249.9403 


R1 0 


RF 


0,25w 27K0HM 4-5% 


RF 


C69.2731 


249.9403 


R1 1 


RF 


0,25W 82K0HM 4-5% 


R F 


069.8230 


249.9403 


R1 2 


RF 


0,25W 15K0HM 4-5% 


RF 


069.1535 


249.9403 


R1 3 


RF 


0,25W180K0HM 4-5% 


R F 


069,1841 


249,9403 


R1 4 


RF 


0,25W 27K0HM 4-5X 


R F 


069.2731 


249.9403 


R1 5 


RF 


0,25W1,5M0HM 4-5% 


R F 


069.1558 


249.9403 


PI 6 


RF 


0,25W220 OHM 4-5% 


RF 


069.2219 


249.9403 


R17 


RF 


0,25W4,7K0HM 4-5% 


RF 


069.4728 


249.9403 


R18 


RF 


0,25W8,2K0HM 4-5% 


RF 


069.8223 


249.9403 


R1 9 


RF 


0,25U 10K0HM 4-5% 


RF 


069.1035 


249.9403 


R20 


RF 


0,25W2,?K0HM 4-5% 


RF 


069.2225 


249.9403 


»21 


RF 


0,25W IKOMM 4-5% 


RF 


069.1029 


249.9403 


R22 


RF 


0,25w1,5K0HM 4-5% 


R F 


069.1529 


249.9403 


R23 


RF 


0,25W 47 OHM 4-5% 


R F 


C69.4705 


249.94U3 


R24 


RF 


0,25W 47 OHM 4-5% 


RF 


069,4705 


249.9403 


R25 


RF 


0,25W6,8K0HM 4-5% 


RF 


069.6820 


249.9403 


R28 


RF 


0,25W 10K0HM 4-5% 


RF 


069.1035 


249.9403 


R29 


RF 


0,25W 68 OHM 4-5% 


RF 


069.6808 


249.9403 


R30 


RF 


0,25W 68 OHM 4-5% 


RF 


069.6808 


249.9403 


R31 


RF 


0,25w3,9K0HM 4-5% 


RF 


069.3921 


249.9403 


R32 


RF 


0,25W3,3K0HM 4-5% 


RF 


C69.3321 


249.9403 


R53 


RF 


0,25W18C OHM •♦-5% 


RF 


069.1812 


240.9403 


R34 


RF 


0,25w220 OHM 4-5% 


RF 


069.2219 


249.9403 


R35 


RF 


0,05W 14,01 0HM+-1% 




030.0538 


249.9403 


R36 


RF 


0,25W330 OHM 4-5% 


RF 


069. 3315 


249.9403 


R3 7 


RF 


0,25W6,8K0HM 4-5% 


R F 


069.6820 


249.9403 











Diese Unlerlage ist unser Eigentum. Vervielfaltigung, 
unbefugte Verwertung. Mttteilung an andere ist stra^bar 
und schadenersatzpfhchtig. 



<i> 


A2 


Datum 


Schaltteilliste fur 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 












MilNCHEN 


09 


0277 


MODULATOR 


249.9403 SA 


03 



Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


R38 


RF 0,25W 10KOHM ■♦-5X 


RF 069.1035 


249.9403 


R39 


RF 0,25W390 OHM ♦-SX 


RF 069.3915 


249.9403 


R4 0 


RF 0,25w1,2K0HM +-5X 


RF 069.1229 


249.9403 


R4 1 


RF 0,25W180 OHM 4-5% 


RF 069.1812 


249.9403 


R4 2 


RF 0,5 W120 0HM4-5X 


RF 007.1260 


249.9403 


R43 


RF 0,05W 10,10 0HM4-1X 


Q30.05C9 


249.9403 


R44 


RF 0,25w100K0HM 4-5% 


RF 069.1 041 


249.9403 


R45 


RF 0,25w2,7K0HM 4-5% 


RF 069.2725 


249.9403 


R46 


RF 0,25h220 ohm 4-5% 


RF 069.2219 


249.9403 


R47 


RS 0,5W 1000HM4-20%KURVE1 


RS 066.8616 


249.9403 


R48 


RF 0,25W220 OHM 4-5% 


RF 069.2219 


249.9403 


R4 9 


RF 0,25W2,7KOHM 4-5% 


RF 069.2725 


249.9403 


R51 


RF 0,25w3,3K0HM 4-5% 


RF C69.3321 


249.9403 


R52 


RF 0,25w680 OHM 4-5% 


RF 069.6814 


249.9403 


R53 


RF 0,25W330 OHM 4-5% 


RF 069.3315 


249.9403 


R55 


RF 0,25W 10K0HM 4-5% 


RF 069.1035 


249.9403 


R58 


RF 0,25w2,2KOHM 4-5% 
TRIMMWERT 


RF 069.2225 


249.9403 


R59 


RF 0,25W330 OHM 4-5% 


RF 069.3315 


249.9403 


R60 


PF 0,25W4,7K0HM 4-5% 


RF 069.4728 


249.9403 


R61 


RF 0,25W 22K0HM 4-5% 


RF 069.2231 


249.9403 


R62 


RF 0,25W8^2KOHM 4-5% 


RF 069.8223 


249.9403 


R63 


RF 0,25w2,2K0HM 4-5% 


RF 069.2225 


249.9403 


R64 


RF 0,25W 82K0HM 4-5% 
TRIMMWERT 


RF 069.8230 


249.9403 


R6 5 


RF 0,25w1,8K0HM 4-5% 


RF 069.1829 


249.9403 


R66 


RF 0,25W680 OHM 4-5% 


RF 069.6814 


249.9403 


R68 

R69 


RF 0,25w680 ohm 4-5% 
TRIMMWERT 


RF 069.6814 


249.9403 

249.9403 


R70 


RF 0,25W220 OHM 4-5% 


RF 069.2219 


249.9403 


R71 


R F 0,25W1 ,8K0HM 4-5% 


RF 069.1829 


249.9403 


R72 


RF 0,25W4,7K0HM 4 - 5 % 


RF 069.4728 


249.9403 


R74 


RF 0,25W 10 OHM 4-5% 


RF 069.1006 


249.9403 


R75 


RF 0,25W 10 OHM 4-5% 


RF 069.1006 


249.9403 


T1 


AK BFR15A SI-NPN HF-TRANS 


AK 451.4320 


249.9403 


T3 


NPN-SI-TRANSISTOR 2 


249.8607 


249.9403 


T4 


NPN-SI-TRANSISTOR 2 


249.8607 


249.9403 


T5 


AK BFR15A Sl-NPN HF-TRANS 


AK 451.4320 


249.9403 


T6 


AK BFT12 SINPN 25V26HZ 

ENDE 


AK 249.8236 


249.9403 



PF 095.0026.0770 













Datum 



Sachnummer 



( 



F 



F 

F 

F 

F 



3 2 f 

9^ w r 



I 







Az 



Schaitteilliste fur 



Biatt 

Nr. 



ROHDE & SCHWARZ] 

mOnchen I 



02 



0277 



TREMNVERSTAERKER 



249.9426 SA 



01 



Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 




Sachnummer 


enthalten in 


A 

Cl 


ZUGEHOERIGER STROMLAUF 
249.9426 S 

RICHTIGE SNR. 0220603 


CC 


022.0626 


249.9426 
249 .9426 


BIS 

cs 

C6 


CC 5 PF+-0^5PF5N033 


CC 


006.0131 


249.9426 


C7 


RICHTIGE SNR.022061L 


CC 


022.0632 


249.9426 


C8 


RICHTIGE SNR. 02 20 6 1 0 


CC 


022.0632 


249,9426 


C9 


RICHTIGE SNR. 0220610 


CC 


022.0632 


249.9426 


CIO 


CC 2,2PF ♦-0,25F F3X4NP0 


CC 


087.6341 


249 .9426 


C11 


RICHTIGE SNR. 0220603 


CC 


022.0626 


249.9426 


C12 


CC 820PF-20*80%R4 OOQ TRAP 




083.6782 


249.94 26 


C13 


CC 820PF-20+80ZR4000 TRAP 




083.6782 


24 9.9426 


C 14 


RICHTIGE SNR. 0220603 


CC 


022.0626 


249.9426 


C15 


RICHTIGE SNR. 0220603 


CC 


022.0626 


249.9426 


C16 


RICHTIGE SNR. 0220610 


CC 


022.0632 


249.9426 


C17 


CE 470UF-10+100X 6V 13X17 


CE 


022.7537 


249 .9426 


C18 


RICHTIGE SNR. 02 2 0 61 0 


CC 


022.0632 


249.9426 


C19 


CE 47UF -10+100X40V 11X13 


CE 


022.7589 


24 9.94 26 


C21 


CC 0,5PF+-0,25PF5P100 


CC 


006.001 9 


249.9426 


C22 


CC 3 P F+-0^5P F5N033 


CC 


006.0119 


249.9426 


C ?3 


CC 3 PE+-0,5PF5N033 


CC 


006.0119 


249.9426 


C24 


CC 100PF+-20X HDK700 RD5 


CC 


006 .0431 


249 .9426 


C25 


RICHTIGE SNR. 0220603 


CC 


022.0626 


249.9426 


C26 


RICHTIGE SNR. 0220610 


CC 


022.0632 


249.9426 


GL1 


AE BA379 PIN-DIODE 


AE 


244.7031 


24 9.94 26 


&L2 


AE BA379 PIN-DIODE 


AE 


244.7031 


249.9426 


GL3 


AE PA379 PIN-DIODE 


AE 


244.7031 


249.9426 


6L4 


AD 1N4448 SI 75V 150M1A 


AD 


012.0700 


249.9426 


GL 5 


AD 1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 


C12.0700 


249.9426 


LI 


LD 0,047 UH 10X 




249.5995 


249.9426 


L2 


LD 0,047 UH 10% 




249.5995 


249.9426 


L3 


LD 0,047 UH 10% 




249.5995 


249.9426 


L4 


DROSSE L 




249.8259 


249.9426 


L5 


LD 47 UH 10% 0,21A 4,40HM 


LD 


067.3060 


249 .9426 


BIS 

LB 

L10 


DROSSEL 




249.8242 


249.9426 


R 1 


PF 0,25W 56 OHM +-5X 


RF 


069.5601 


249.9426 


R2 


RF 0,25W1,8K0HM +-5% 


R F 


0 69.1 82 9 


249. 9426 


R3 


RF 0,25W680 OHM +-5% 


RF 


069,6814 


249.9426 


R4 


RF 0,3 W 470 OHM +-5% 


R F 


028.2366 


249.9426 


R5 


RF 0,25H 22 OHM +-5X 


RF 


069.2202 


249.9426 


R6 


RF 0,25W 82 OHM +-5% 


RF 


069.8200 


249.9426 


R7 


RF 0,25W1,8KOHM +-5X 


RF 


069.1829 


249.9426 


Rb 


RF 0,25W820 OHM ♦-SX 


RF 


069.8217 


24 0.9A26 


R9 


RF 0,3 W 470 OHM +-5X 


R F 


028.2366 


249.9426 


RIO 


RF 0,25W 56 OHM 4-5% 


RF 


069.5601 


249.9426 


R11 


RF 0,25W 68 OHM 4-5% 


RF 


069.6808 


249.9426 


R12 


RF 0,25W1,2K0HM 4-5% 


RF 


069.1229 


249.9426 


R13 


RF 0,25W560 OHM 4-5X 


RF 


069.5618 


249.9426 


R15 


RF 0,5 W180 0HM4-5X 


RF 


007.1283 


249.9426 



PF 095.0026.0770 





Diese Unterlage tst unset Eigenium. Vervielfaltigung, 
unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar 
und schadenersat/pflichtig. 



AZ Datum Schaitteilliste fur 

ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 02 0277 TRENNVERSTAERKER 



Kennzeichen 



Benennung / Beschreibung 



Sachnummer 



Sachnummer 



249.9426 SA 02 



enthalten in 



RF 0,25W 27 OHM +-5X 
RF 0,25W470 OHM +-5 X 
RF 0,25W4^7KOHM +-5X 
R F 0,25W 10KOHM +-5X 
RF 0,25W2,2K0HM +-5X 
RF 0,25W8 ,2K0HM +-5X 
RF 0, 25W680 OHM ♦-SX 
RF 0^25W 56 OHM +-5X 
RF 0^25W270 OHM +-5X 
RF 0,25W8,2K0HM +-5X 
RF 0,25W680 ohm +-5X 
RF 0^25W2 20 OHM +-5X 
RF 0^25W180 OHM ♦-SX 
RF 0,25W 47 OHM +-5X 
RF 0,25W180 OHM +-5X 



RF 069 
RF 069 
RF 06 9 
RF 069 
RF 069 
RF 0 69 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 060 
R F 069 
RF 069 



.2702 
.4711 
.4728 
.103 5 
.2225 
.8223 
.6614 
.5601 
.2719 
.8223 
.6814 
.2219 
.1812 
.4705 
.1812 



249.9426 
249.9426 
249.9426 
24 9.94 26 
249.9426 
249.9426 
249.9426 
249.9426 
249.9426 
249.9426 
249.9426 
249.9426 
249.9426 
249.9426 
249.9426 



AK BFR15A SI-NPN HF-TRANS 
AK PFR15A SI-NPN HF-TRANS 
AK PFT12 SINPN 25V2GH2 
AK BCY59CI NPN 45V200M1A 
AK BFR15A SI-NPN HF-TRANS 
AK PFR15A SI-NPN HF-TRANS 



AK 451.4320 
AK 451 .4320 
AK 249.8236 
AK 010.5163 
AK 451.4320 
AK 451.4320 



249.9426 
249.9426 
249.9426 
249.9426 
249 .9426 
249.9426 



ENDE 



PF 095 0026.0770 












t-i y ';;:v f r". y >' ' 






<$> 


AZ 


Da^u.71 


sUj fyr 


:';‘.chr f 


B»aU 

Nr 


BOMnE&SGHWaeZ 












MUNCHtN 


00 


0A77 


MISCHER 


2A9.9A55 SA 


01 



Ke^nzivic;' i;“ 



Bcri(?n,'1ii-’S riffS. * f ’ ;; 1 i'q 



Sachn;jm:T!t‘r 



enjhalten in 






Bl 



C2 

C3 

C« 

C5 

C6 

C7 

C12 



LI 

L2 

L3 

LA 



R1 
R2 
R1 7 



ZU6EH0ERI6ER 
2A9.9A55 S 



STRDMLAUF 



BM SRA-1 RINGMISCHER 



BM 207.3465 



CC 

cc 

CC 

cc 

cc 

cc 

ct 



8^2PF+-C.5PF N150 TRAP 
18PF*-5% N750 7RAPEZ 
20PF+-5X N750 TRAPEZ 
18PF+-5% N750 TRAPEZ 
8,2PF4-0^5PF NISO TRAP 
A,7PF*'-0,5PF7NP0 TRAP 
1 ,DUF+-20X35V 5X AX 7 



CE 



2A9.9278 

2A9.9326 

2A9.9332 

2A9.9326 

2A9.9278 

A17.8603 

022.8185 



SPULE 

SPULE 

SPULE 

SPULE 



Z 

z 

z 

z 



2A9.829A 

2A9.829A 

2A9.829A 

2A9.829A 



RF 0,25W 33 OHM +-5X 
RF 0,25W 56 OHM ♦-SX 
RF 0,25WA,7X0HM +-5X 



RF 069.3309 
RF 069.5601 
RF 069.A728 



ENDE 



2A9.9A55 



2A9.9A55 



2A9.9A55 

2A9.9A55 

2A9.9A55 

2A9.9A55 

2A9.9A55 

2A9.9A55 

2A9.9A55 



2A9.9A55 

2A9.9A55 

2A9.9A55 

249.9A55 



2A9.9A55 

2A9.9A55 

2A9.9A55 



i-r 

















(i. 



cn^ 
c % 



”S tu 



'E 

> «= 
^ <0 



f~ij 

iS 



® 3* 

tn tir 

11 

3 



C- 



# 



c c "o 

I 

^0)0. 
£ = 

50 

w § C 

S2-S 
£ ^ 

4- ^"o 
09 3 W 

•" t: -a 

|.i 



<$> 


AZ 


Datum 


Schaitteilliste fur 


Sachnummer 


ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 


_02 


0676 


l-flSGH? FRFQIJ- FRU-SMDU-B3 


7A9-9484 



Kennzeichen 



B1 

92 

B3 

BA 

C1 

C2 

C3 

D302 

D303 

6L1 

GL2 

6L3 

6L4 

GL5 

6L6 

6L7 

GL8 

6L9 

6L10 

K301 

K302 

K303 

K304 

K305 

K306 

K307 

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

RIO 

R11 

R12 

R13 

R14 

R15 

R16 

R17 

R18 

R19 

R20 

R21 

R22 



Benennung / Beschreibung 



2UGEH0ERI6ER STROMLAUF 2 
249.9484 S 

BL SN74LS00N 4/2INP.NAND 
BL SN74LS00N 4/2INP.NAND 
BL SN74LS00N 4/21NP.NAND 
BO 78M20UC SPANNUNGSREGL. 

CC 10NF+80-20XHDK6000 
CK 100NF'»-20X250V QUADER 
CE 4,7MF 63V 9X13 TOPF 

LD 38 DB BIS 10GH2 1750PF 
LD 38 DB BIS 106H2 1750PF 



AD 

AD 

AE 

AE 

AE 

AE 

AE 

AE 

AE 

AE 



1 N4**48 S 1 
1N4448 SI 
B2X79/C10 
BZX79/C22 
B2X79/C10 
B2X79/C22 
B2X79/C10 
B2X79/C22 
B2X79/C10 
B2X79/C22 



75V 150M1A 
75V 150MIA 
2-DlODE 5X 
2-DlODE 5X 
2-DIODE 5% 
2-DIODE 5% 
2-DIODE 5% 
2-DIODE 5% 
2-DlODE 5X 
Z-DIODE 5X 



HF-KABEL 

HF-KABEL 

HF-KABEL 

HF-KABEL 

HF-KABEL 

HF-KABEL 

HF-KABEL 

RF 0^25W4,7k0HM +-5% 
RF 0,25W4^7K0HM +-5X 
RF 0,25w5,6K0HM +-5X 
RF 0,25W 10 OHM +-5X 
RF 0,25W2,2K0HM +-5Z 
RF 0,25W 10KOHM +-5% 
RF 0,25W IKOHM +-5X 
RF 0,25W3,9K0HM +-5X 
RF 0,25H6,8K0HM +-5X 
RF 0^25W2,2K0HM 4-5% 
RF 0,25W 15K0HM +-5X 
RF 0,25W390 OHM *~5% 
RF 0^25W390 OHM +-5X 
RF 0,25W 15X0HM 4-5X 
RF 0,25W3,9K0HM +-5X 
RF 0,25W6,8K0HM 4-5% 
RF 0^25W2,2K0HM 4-5% 
RF 0,25W 15K0HM 4 - 5 % 
RF 0,25W3V0 OHM 4-5% 
RF 0,25W390 OHM 4-5% 
RF 0,25W 15K0HM 4 - 5 % 
RF 0^25w3^9K0HM 4 - 5 % 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 



Sachnummer 



BL 266.4641 
BL 266.4641 
BL 266.4641 
249.9532 

CC 022.0632 
CK 006.5179 
CE 022.7643 

037.8011 

037.8011 



AD 01 
AD 01 
AE 01 
AE 01 
AE 01 
AE 01 
AE 01 
AE 01 
AE 01 
AE 01 



2.0700 

2.0700 

2.2510 

2.2590 

2.2510 

2.2590 

2.2510 

2.2590 

2.2510 

2.2590 



249.9932 

249.9949 

249.9878 

249.9855 

249.9849 

249.9832 

249.9861 



RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 



069, 

069, 

069 

069 

069 

069 

069 

069 

069 

069 

069 

069 

069 

069 

069 

069 

069 

069 

069 

069 

069 

069 



.4728 

► 4728 
.5624 
.1006 

► 2225 
.1035 
.1029 
.3921 
.6820 
.2225 
.1535 
.3915 
.3915 
.1535 
.3921 
.6820 
.2225 
.1535 
.3915 
.3915 
.1535 
.3921 



Blatt 

Nr. 



JIL 



enthalten ii\ 



249.9484 



249.9490 

249.9490 

249.9490 

249.9484 

249.9490 

249.9490 

249.9490 

275.0916 

275.0916 

249.9490 
249.9490 
24 .9490 
24V. 9490 
249.9490 
249.9490 
249.9490 
249.9490 
249.9490 
249.9490 

249.9484 

249.9484 

249.9484 

249.9484 

249.9484 

249.9484 

249.9484 

249.9490 

249.9490 

249.9490 

249.9490 

249.9490 

249.9490 

249.9490 

249.9490 

249.9490 

249.9490 

249.9490 

249.9490 

249.9490 

249.9490 

249.9490 

249.9490 

249.9490 

249.9490 

249.9490 

249.9490 

249.9490 

249.9490 



PF OflPi 009F! n77D 




Diese Untcrlage ist unser Eigentum, Vervielfaitinung, 
unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar 
und schadenersatzpflichtig. 













Blatt 


ROHDE & SCHWARZ 


AZ 


Datum 


Schaltteiiliste fur 


Sachnummer 


Nr. 


mOnchen 


03 


0676 


1.05GH2 FREQU. ERW.SMDU-B3 


2A9.9484 SA 


02 




Kennzeichen 


Benennung/ Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


R23 


RF 0^2SW6,8K0HM +-55£ 


RF 069.6820 


249.9490 


R24 


RF 0,25W2,2K0HM +-5% 


RF 069.2225 


249.9490 


R25 


RF 0,25W 15K0HM +-5% 


RF 069.1535 


249.9490 


R26 


RF 0,25W390 OHW +-5% 


RF 069.3915 


249.9490 


R27 


RF 0^25W390 OHM •♦-5X 


RF 069.3915 


249.9490 


R28 


RF 0,25W 15K0HM 4-5% 


RF 069.1535 


249.9490 


R29 


RF 0,25W3,9K0HM 4-5% 


RF 069.3921 


249.9490 


R30 


RF 0,25W6,8K0HM 4-5% 


RF 069.6820 


249.9490 


R31 


RF 0,25W2,2kOHM 4-5% 


RF 069.2225 


249.9490 


R3? 


RF 0,25W 15K0HM 4-5% 


RF 069.1535 


249.9490 


R33 


RF 0,25W390 ohm 4-5% 


RF 069.3915 


249.9490 


R34 


RF 0,25W39Q OHM 4-5% 


RF 069.3915 


249.9490 


R35 


RF 0^25W 15K0HM 4-5% 


RF 069.1535 


249.9490 


RSI 


SR RELAIS 5V 2AR 105 OHM 


249.9526 


249.9490 


RS2 


SH 2-WE6 REL.12V TYP SMA 


242.3039 


249.9484 


RS3 


SH 2“WE6 REL.12V TYP SMA 


242.3039 


249.9484 


ST303 


FP WINKELSTECKERLE IST.36P 


243-3578 


249.9490 


T1 


AK 2N2369 NPN 4DV 200MIA 


AK 010.4680 


249-9490 


T2 


AK 2N2369 NPN 4CV 200M1A 


AK 010.4680 


249.9490 


T3 


AK BSY52 SINPN 60V 500MIA 


AK 010.5005 


249.9490 


T4 


AK 2N2369 NPN 40V 200M1A 


AK 010.4680 


249.9490 


T5 


AK BCY79IX PN P 45V200MIA 


AK 010.3777 


249.9490 


T6 


AK BCY59CI NPN 45V200M1A 


AK 010-5163 


249.9490 


T7 


AK 2N2369 NPN 4DV 200M1A 


AK 010.4680 


249.9490 


T8 


AK BCY79IX PNP 45V200HIA 


AK 010.3777 


249.9490 


T9 


AK BCY59CI NPN 45V200M1A 


AK 010.5163 


249.9490 


T10 


AK 2N2369 NPN 40V 200M1A 


AK 010.4680 


249.9490 


Til 


AK BCY79IX PNP 45V200MIA 


AK 010.3777 


249.9490 


T12 


AK BCY59CI NPN 45V200MIA 


AK 010.5163 


249.9490 


T13 


AK 2N2369 NPN 40V 200MIA 


AK 010.4680 


249.9490 


T14 


AK BCY79IX PNP 45V200M1A 


AK 010.3777 


249.9490 


T15 


AK BCY59CI NPN 45V200M1A 


AK 010.5163 


249.9490 


V301 


VERDOPPLER Z 

HIERZU STROML. 249. 9549 S 


249.9549 


249.9484 


Y302 


8ANDPAESSE 0<,5-16H2 2 

DUENNSCHICHT-SPEZ.TEIL 


911 .2508 


249.9484 


Y303 


ENOSTUFE 16HZ 2 

DUENNSCHICHT-SPEZ.TEIL 

ENDE 


912-4604 


249.9484 



PF nor. 



I ‘ ; . ^ 










Az 


Datum 


Schattteilliste fur 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 












mOnchen 


00 


0376 


VERDOPPLER 


249.9549 SA 


01 




Kennzeichen 


Benennung / Baschrelbung 


Sachnummer 


enthalten in 


A 


ZUGEHOERIGER STROMLAUF Z 




249.9549 




249.9549 S 






Cl 


CC 10 PF NPO/IB 8 CHTP 


CC 022.4680 


249.9610 


C2 


CC 4,5PF P100/IB 8CH1P 


CC 022.4515 


249.9610 


C3 


CC 11PF 2X NPO/IB 8CH1P 


CC 022.4567 


249.9610 


C4 


CC S^7PF NPO/IB 8 CHIP 


CC 022. 465^ 


249.9610 


C5 


CC 12PF 2X NPO/IB 8CHIP 


CC 022.4580 


249.9610 


Cl 1 


CC 1NF+-10%100v3k1200CHIP 


CC 082.3221 


249.9655 


B 1 S 








C14 








C15 


CC 330PF+"10X100v3k1200 C 


082,3167 


249.9655 


C16 


CC 5 PF+-20X10DV CHIP NPD 


CC 022.4421 


249.9655 


Cl 7 


CC 33()PF + -10X100V3K1200 C 


082.3167 


249.9655 


CIS 


CC 5 PF+-20X1C0V CHIP NPO 


CC 022.4421 


249.9655 


Cl 9 


CC 330PF +«»10%100V3K1200 C 


082.3167 


249.9655 


0301 


LD 38 DB BIS 10GHZ 1750PF 


037.8011 


249.9549 


GUI 


AE HPA5082-2804 H.C.O.-PA 


AE 012.8724 


249.9655 


GL1 2 


AE HPA5082-2804 H.C.O.-PA 


AE 012 ,8724 


249.9655 


LI 


ENTHALTEN IN 




249.9610 




249.9610 






L2 


enthaltfn in 




249.9610 




249.9610 






L3 


enthalten in 




249.9610 


1 


249 .9610 






L1 1 


SPULE Z 


249.9678 


249.9655 


L1 2 


spulf 


249.9703 


249.9655 


r8 


RL 0,12w 75,0 0HM + -niK50 


RL 092.0119 


249.9610 


R9 


RL 0,12W18,7 0HM + -nTK50 


RL 092.1021 


249.9549 


R10 


RL 0,12W 75,0 CHM-r-1%TK50 


RL 092.0119 


249.9655 


R1 1 


RF 0,25w3,9KOHM +-5X 


RF 069.3921 


249.9655 


R12 


RF 0,25W3,9K0HN *-5X 


RF 069.3921 




R1 3 


RS 0,5w4,7>f0HW + -20%KURVE 1 


RS 066.8668 


249.9655 


R1 5 


RF 0,25W iKOHW +-5X 


RF 069.1029 


249.9655 


R1 6 


RF 0,25W ICkOHH +-5X 


RF 069.1035 


249.9655 


R17 


RF 0,25W680 OHM +-5X 


RF 069,6814 


249.9655 


R18 


RF 0,25W820 OHM +-5X 


RF 069.8217 


249.9655 


R19 


RF 0,05W 42,16 0HM4-n. 


030.0780 


249.9655 


R20 


RF 0,25W6,8IC0HM +-5% 


RF 069.6820 


249.9655 


R21 


RF 0,25W680 OHM +-5X 


RF 069.6814 


249.9655 


R22 


RF 0,25W470 OHM -f-SX 


RF 069.4711 


249.9655 


R23 


RF 0,C5W 42,16 0HM+-1X 


030.0780 


249.9655 


ST304 


FJ WINKELST.SYST.SU8VIS 


249.9684 


249.9610 


ST 3 05 


FJ WINMELST.SYST.SUBVIS 


249.9^84 


249.9655 


■T11 


AK BFR35A SINPN 12V 4GHZ 


911.0040 


249.9655 


T12 


AK BFR35A SINPN 12V 4GHZ 


911.0040 


249.9655 


TR11 


UEBERTRAGER Z 


249,9784 


249.9655 




ENDE 







PF OSB n09S 0770 



















C 




<$> 


AZ 


Datum 


Schaitteilliste fur 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 












mOnchen 


06 


0977 


SMDUBA 16H2-FREQUENZM. 


250. 0012 SA 


01 



Kennzeichen 


Benennung / Beschrelbung 


Sachnummer 


enthalten In 


B10 


BO SN72558P DUAL-OP-AHP 


BO 083,5570 


250.0212 


B1 1 


BD 20DB-VERSTAERKER 2 . 


910.4620 


250.0212 


B12 


BD TRENNVERSTAERKER 2 


912.1305 


>50.0212 


820 


BL SP8616BE 4:1TEILER UHF 


BL 242.5425 


250.0270 


B21 


BL SP8621BE 5:1TEILER UHF 


BL 242.5431 


250.0270 


822 


BO LM309H 5VSPANNUNGSREGL 


BO 083.5734 


250.0270 


Cl 


CC 1NF+-10%100V3K1200CHIP 


CC 082.3221 


250.0164 


C2 


CC 1NF4-1D%10DV3K1200CHIP 


CC 082.3221 


250.0164 


C3 


CC 1NF + -10%1DOV3K1 2D0CH1P 


CC 082.32.21 


250.0164 


C4 


CC 1NF+-10X100V3K1200CHIP 


CC 032.3221 


250.0164 


C5 


CC 10NF+-10% 50V3K1200 CH 


CC 082.3344 


250.0164 


C6 


CC 10NF+-10X 50V3K1200 CH 


CC 082.3344 


250.D164 


C7 


CC 10NF4-10X 50V3K12DD CH 


CC 082.3344 


250.0164 


CIO 


CC 10NF+80-20XHDK6000 


CC 022.0610 


250.0212 


C11 


CC 10NF+80-20XHOK6000 


CC 022.0610 


250,0212 


C12 


CC 10NF+80-20XHDK6000 


CC 022.0610 


250.0212 


C13 


CC 1,5PF+-0,25PF3X4P100 


CC 087.6193 


250.0212 


C20 


CC 1NF+-10X100V3K1200CH:p 


CC 082.3221 


250.0270 


C21 


CE 22UF -10+100X40V 9X13 


CE 022.7572 


250.0270 


C22 


CC 1NF*-10X100V3IC1200CHIP 


CC 082.3221 


250.0270 


C23 


CC 1NF+-10X100V3K1200CHIP 


CC 082.3221 


250.0270 


C24 


CC 47CPF + -2DX HDK2000 RI>5 


CC 006.0477 


250.0270 


C25 


CC 10NF+80-2DXHDK60D0 


CC 022.0610 


250.0270 


C26 


CC 10NF+80-20XHD<6000 


CC 022.0610 


250.0270 


C27 


CC 10NF+80-20XHDK6000 


CC 022.0610 


250.0270 


C28 


CC 10NF+80-20XH0K60D0 


CC 022.0610 


250.0270 


C29 


CE 22UF -10+1COX40V 9X13 


CE 022.7572 


250.0270 


C3D 


CC 1NF+-10X1D0V3K1200CHIP 


CC 082.3221 


250.0270 


C31 


CC 33PF+-10X1D0V3NP0 CHIP 


CC 082.3044 


250.0270 


C400 


CE 1 ^5UF+-20X20V 4X 8TA 


CE 006.3160 


250.0012 


C401 


CC 680PF+50-20X5R4000 


CC 022.4850 


250.0012 


C402 


CC 680PF+50-20X5R4000 


CC 022.4850 


250.0012 


D401 


LD 38 D9 BIS 10GH2 1750PF 


037.8011 


250.0012 


D402 


LD 38 I>B BIS 10GH2 1750'PF 


037.8011 


250.0012 


D403 


Lt> 38 D8 BIS 106HZ 1750PF 


037,8011 


250.0012 


l>40^ 


LD 38 DB BIS 1DGH2 1750PF 


037.8011 


250.0012 


GL1 


AE BA379 PIN-DIODE 


AE 244.7031 


250.0164 


GL2 


AE BA379 PIN-DIODE 


AE 244.7031 


250.0164 


6L3 


AE BA379 PIN-DIODE 


AE 244.7031 


250.0164 


614 


AE BA379 PIN-DIODF 


AE 244,7031 


250.0164 


6L5 


AE BA379 PIN-DIODE 


AE 244.7031 


250.0164 


6L10 


AD 1N4448 SI 75V 150M1A 


AD 012.0700 


250.0212 


GL11 


AD 1N4448 SI 75V 150M1A 


AD 012.0700 


250.0212 


6L20 


AE BZY85C3V9 Z-DIODE 5X 


AE 012.2410 


250.0270 


GL21 


AD 1N4448 SI 75V ISOF^IA 


AD 012.0700 


250.0270 


K402 


KABEL 2 


250.0458 


250.0012 


K403 


KABEL 2 


250.0464 


250.0012 


K404 


.2 


250.0258 


250.0012 


Li 


LD i3^0UH10X3,600HM0^185A 


LD 067.3047 


250. 0164 


L2 


ID 33,01)H10X3^600HM0^185A‘ 


LD 067.3047 


250.0164 


13 


LD 33,0UH10X3.600HH0,185A 


LD 067.3047 


250.0164 



J 




Diese Untedage ist unser Egentum. VervietfaHigung, 
unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar 
und sdiadenersatzpflichtig 



fiZ , Datum 



Schaitteilliste fur 



Sachnummer 



Blatt 

Nr. 



ROHDE & SCHWARZ 



MOWCHEW 06 0977 SWDUB4 16HZ-FREQUENZM. ?50^:0012__^ I 02 



Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


L4 


SPULE Z 


250.0187 


250.0164 


L5 


SPULE Z 


250.0187 


250.0164 


L10 


LD 0,47UH10%0,350H«0,590A 


LD 067.2828 


250.0212 


1401 


LD 150 UHl0%16,0OHM0,085A 


LD 067.3124 


250.00.12 


L402 


LD 68,OUH10X6,700HMO,1 35A 


LD 067.3082 


250.0012 


R1 


RF 0,25W1,5K0H« +-5% 


RF 069,1529 


250.0164 


R2 


Rf 0,25W1^5K0HM +-5X 


RF 069.1529 


250.0164 


R3 


RF 0,25W5,6K0HM +-5% 


RF 069.5624 


250.0164 


R4 


RF Q,25W 10KOHM ♦"SX 


RF 069.1035 


250.0164 


RIO 


RF 0,25W 10K0HW ^- 5 % 


RF 069.1035 


250.0212 


RT3 


RL 0,25W 14,OKOHM + -nTK5C 


RL 083.1374 


250.0212 


R14 


RS 0,5E10KOH«+-20XKURV£ 1 


RS 066.8674 


250.0212 


R1 5 


RL 0,25W 4,99K0HM+-UTK5r 


RL 083.1116 


250.0212 


R16 


RL 0,25W 10,0K0HM+-rXTK5l 


RL 083.1297 


250.0212 


R17 


RF 0,25W220KOHM +-5X 


RF 069.2248 


250.0212 


R20 


RF 0,25W 56 OHM +-5% 


RF 069.5601 


250.0270 


R21 


RL 0,25W 301 OHM+-nTK50 


RL 083.0210 


250.0270 


R22 


RS 0,5W 2200HM+-20XKUR VE1 


RS 066.8622 


250.0270 


R23 


RL 0,13W 619 0HM+-1XTK50 


RL 092.0225 


250.0270 


R24 


RL 0,13W 619 0HM + -UTK5C 


RL 092.0225 


250.0270 


R25 


RF 0,25W100 OHM ♦-SX 


RF 069.1012 


250.0270 


R26 


RF 0,25W100 OHM +-5X 


RF 069,1012 


250.0270 


R27 


RF 0,25W 47K0HM 4-5X 
TRIMMWERT 


RF 069.4734 


250.0270 


R28 


RF 0^25W220 OHM 4-5X 


RF 069.2219 


250.0270 


R29' 


RF 0,25W220 OHM 4-5X 


RF 069.2219 


250.0270 


R30 


RF 0..25W 68 OHM +-5X 


RF 069.6808 


250.0270 


R31 


RF 0,25W3,9K0HM +-5X 


RF 069.3921 


250.0270 


R400 


RF 0,25W 12 OHM 4-5X 


RF 069.1206 


25C.0012 


ST401 


FJ w.einbaust.smc la 


FJ 070.0174 


250.0012 


ST402 


FJ W.EINBAUST.SMC LA 


FJ 070.0174 


250.0012 


ST403 


FJ W.EINBAUST.SMC LA 


FJ 070.0174 


250.0012 


ST404 


FP WINKELSTECKERLE1ST.36P 


FP 243.3578 


250.0387 


T1 


1 AK eCY59CI NPN 45V2D0M1A 


AK 010.5163 


250.0164 


T20 


AK 2N2369 NPN 40V 200MIA 


AK 010.4680 


250.0270 


T21 


AK 2N2369 NPN 40V 200M1A 


AK 010.4680 


250.0270 


T22 


AK BFW16A SINPN 40V 1^5W 

CNDE 


AK 010.4644 


250.0270 










loCr L(l^’nt^!Ti V..*rv 






ROHDE & SCHWARZ 

IVtilNCHEN 



KennzC'-’: hen 



6L1 
SIS 
6L7 
6L8 
6L9 
BIS 
6L12 
SL1 3 
6L14 
6L15 
GL1 6 
GL1 7 
GL18 
GL19 
GL20 
SIS 
GL26 
GL27 
GL39 
6L41 
GL45 
GL50 





Schaittei'lisie fur 


Sachr 




06 0577 


3EREICHSSCHALTER 


250 


.1019 SA 



Bonennu ng • Reschreibijng 



BEREICHSSCHALTER 
STROMLAUF 250,1319 S 



8L SN5412N 3/ 3 JHP .NANDG . 

BO CA3183AE NPN-TR-ARRAY E 
BO WA741MJ6 OP-AMP. 

BO MC1558J6 OUAL-OP-AMP, 



CC 82PF*- 5X100V NPO VIEL 
CE lOOUF-IO+IODXAOV 13X17 
CE 22 UF+-20X 69 7X 4X 8 
CX 15DMF+-2DX100V aUADER 
CK 22NF-»’-20X250'# fiUAOER 
CE 100UF-20+5D%16V 8,5X20 
CE 58UF -10+75* 15V 7X26 

CE 1DOUF-10+10D*40V 13X17 
CE 470UF-10+100X40V 15X30 
CE 100UF-10+50%10DV 18X30 
C< 1 QINF + -2OX4D0V QUADER 
CE 47 MF40VRD13X21 BIP 



AD 1N4448 SI 75V 150MIA 



AO 1N4448 SI 75V 150MIA 
AD 1N4448 SI 75V 150MIA 



AD 1N4448 SI 
AD 1N4448 Si 
AD 1N4448 SI 
AE 1N938 REF, 
AD 1N4448 SI 
AD 1N4448 SI 
AD 1N4448 SI 
AO 1N4448 SI 



75V 150HIA 
75V 15DMIA 
75V 150WIA 
D I -9V+-5* 
75V 150MIA 
75V 150MIA 
75V 150M1A 
75V 150HIA 



AD 1N4448 SI 75V 15DMIA 
AD 1N4448 SI 75V 150M1A 
AD 1N4448 SI 75V 150MIA 
AD 1N4448 SI 75V 150MIA 
AD 1N4448 SI 75V 1 50MIA 



SPULE 2 

LD 470 UH10X5D,OOHMD,055A 



RF 0,25W100 OHM +-5X 
RF 0,.25W470 OHM +-5X 
RF D,25W470 OHM +-5% 
RF 0,25W470 OHM +-5X 
RF 0,25y2,2K0HH +-5X 
RF 0,25W2,2XDHM +-5X 
RF 0,25V 10K0HM +-5X 
RF 0,25W 27 OHM +-5X 
RF 0,25W2,2KOHM +-5X 



Sachnummer 



250.1019 



452.0705 
BO 249.8594 
BO 275.0822 
BO 275.0816 



CC 060. 
CE 022. 
CE 022. 
CK 006. 
CK 006. 
CE 022, 
CE 022. 
CE 022. 
CE 087. 
CE 022. 
CK 006. 
CE 247, 



.0765 

7595 

8033 

5040 

5156 

7737 

5105 

7595 

0572 

8333 

5227 

4991 



AD 012.0700 



AD 012. 0700 
AD 012.0700 



AD 012, 
AD 012 



AD 012 
AE 012, 



AD 012 
AD 012, 



AD 012 
AD 012, 



0700 

0700 

.0700 

4806 

0700 

0700 

0700 

07CO 



AD 012.0700 
AD 012.0700 
AD 012,0700 
AD 012.0700 
AD 012.0700 



250.1048 
LD 067.3182 



RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF U69 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 



.1012 

.4711 

.4711 

.4711 

.2225 

.2225 

.1035 

.2702 

.2225 



enthalten in 



250.1019 



250.1019 
250.1019 
250.1019 
250.101 9 



.1019 
.1019 
,1019 
,1019 
1019 
,1019 
,1019 
.101 9 
,1019 
.1019 
.1019 
.1019 



250.1 01 9 



250.101 9 
250.1019 



250. 
250. 
2 50. 
250. 
250. 
250. 
250, 
250. 



1019 
101 9 
1 01 9 
1019 
1019 
1019 
1019 
1 019 



250.101 9 
250.1019 
250 .101 9 
250.101 9 
250.1019 



250 .1 019 
250.1019 



250 ,1019 
250.1019 
250-1019 
250.101 9 
250.1019 
250.1019 
250 .1019 
250.1019 
250.1019 




Schaltteilljste fur 



Sachnummcr 



Blait 

Nr. 



ROHDE & SCHWARZ 



mOnchen 06 0577 BERE 1CH$SCHALTER 250.1019 SA 02 



Kennzeichen 




Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


R1 0 


RF 


0,25W8,2KDHIi1 +-5* 


RF 


069.8223 


250 .1019 


R11 


RF 


0,25W100<0HM ♦-5% 


RF 


069.1041 


250.1019 


R12 


RF 


0^25W 10K0HM +-5% 


RF 


069.1035 


250.1019 


R13 


RF 


0,25W470 DHM +-5% 


RF 


0fr9.4711 


250.1019 


R14 


RS 


0,5W 1 K0HM*-20%KURVE1 


RS 


066.8645 


250.1019 


R15 


RF 


0,25W150KOHH ♦-SX 


RF 


069.1541 


250.1019 


R1 6 


RF 


0,25l»/ 1K0H« +-5X 


RF 


069.1029 


250.1019 


R17 


RS 


0^5E10KOH«<+-2 0X1CURVE1 


RS 


066.8674 


250.1019 


R1 8 


RF 


0,25W120KOHM 4-5X 


RF 


069.1241 


250.101 9 


R19 


RL 


0,25W 4,99K0HM+-1 XTK50 


RL 


083.1116 


250.1019 


R20 


RL 


0,25W 8,25K0HW+-1XTK50 


RL 


083.1239 


250.1019 


R21 


RL 


0,25W 11,5K0HH+-1*TK50 


RL 


083.1339 


250-1019 


R22 


RL 


0,25W 2^^7K0HM+-1XTK50 


RL 


083.1616 


250.1019 


R23 


RL 


0,25y 4,99K0H«+-1XTK50 


RL 


083.1116 


250.1019 


R2A 


RF 


0,25W4*7K0HM ♦-SX 


RF 


069.4728 


250.1019 


R25 


RL 


0,25W 1,24K0H8*-1XTK50 


RL 


083.0661 


250.1019 


R26 


RL 


0,25W12,7KOHM>-1XTK50 


RL 


082.2448 


250.101 9 


R27 


RL 


0,25W UDHM + -1XTK50 


RL 


082.2160 


250.1019 


R28 


RF 


0, 25y2, 2ADHM +-5X 


RF 


069.2225 


250.1019 


R30 


RL 


0,25W 2,74K0HM^-1XTK50 


RL 


083.0926 


250.1019 


R31 


RL 


0,25W 2,67K0HM^~1XTK50 


RL 


083.0910 


250.1019 


R32 


RL 


0^25W 1 ^82KOHM-»-1XTK50 


RL 


082.2277 


250-1019 


R33 


RL 


0»25W 1,21 K0HM+-1XTK50 


RL 


083.0655 


250.1019 


R34 


RL 


0,25W 2,43K0HN+~1XTK50 


RL 


083.0884 


250.1019 


R35 


RL 


0,25W 4,53K0HM^-1XTK50 


RL 


083.1080 


250.1019 


R36 


RL 


0,25W 1,59>n)HW4-1XTK50 


RL 


083.0778 


250.1019 


R38 


RL 


0,25W 2, 67KOHH+-1XTK50 


RL 


083.0910 


250.1019 


R39 


RF 


0,25y2,7K0HM +-5X 


RF 


069.2725 


250.1019 


R40 


RL 


0,25W12,7K0HM'»’“1XTK50 


RL 


082.2448 


250.1019 


R41 


RS 


0,5W2,2K;0HW+-2DX<URVE1 


RS 


066.8651 


250.1019 


R42 


RS 


0,5W 1 K0HM+-2DXKURVE1 


RS 


066.8645 


25':'. 1019 


R43 


RS 


0,5W4,7KOH«+-20XKURVF1 


RS 


066.8668 


25 0 1019 


R44 

BIS 

R48 


RS 


0,5E1 CKOH»I + -20XKURVE1 


RS 


066.8674 


2SU.1019 


R49 


RL 


0,25W 604 0HM^-1XTK50 


RL 


082.2425 


250.1 01 9 


R5 0 


RL 


D,25W 2,00K0HH*-1XTK5O 


RL 


083.0826 


250.1019 


R51 


RL 


0,25W 9,53K0HM+«1XTK 50 


RL 


082.1735 


250.1019 


R52 


RL 


0,25W 1 ,82<0HM + -mK50 


RL 


082.2277 


250.1019 


R53 

BIS 

R56 


RS 


0,5W4,7K0rt*l+-2 0XKURVEl 


RS 


066.8668 


250.1019 


R57 


RS 


0„5E10KOH«< + -'20X1CURVE1 


RS 


066.8674 


250.1019 


H58 


RS 


0,5W4,7K0HM + -2 0X<URVE1 


RS 


066 .8668 


250-1019 


R59 


RF 


0,25W2,2K0HM +-5X 


RF 


069.2225 


250.1019 1 


R60 


RL 


0,25W 2,21 K0HM+-1 XTK50 


RL 


082.2477 


250.1019 


R61 


RL 


0,25W 806 OHM+-1XTK50 


RL 


083.0555 


250.1019 


R62 


RF 


0,25W 10K0HM +-5X 


RF 


069.1035 


250.1019 


R63 


RL 


0,25W 1K0M8+-1 XTK50 


RL 


082.2160 


250.1019 


R64 


RS 


0,5W 2200HM + -20XICURVE1 


RS 


066.8622 


250.1019 


R65 


RL 


0,25W 1K0HM+-1XTK50 


RL 


082.2160 


250.1019 


R66 


RF 


0,25W 10 OHM +«5X 


RF 


069.1006 


250.1019 


R57 


RF 


0,25W 4,7 OHM +-5X 


RF 


074.0033 


250.1019 


R68 


RF 


0,25W 1K0HM ♦-SX 


RF 


069.1029 


250.1019 


R69 


RL 


D,25H 18,2K0HM+-1XTK50 


RL 


083.1480 


250.101 9 


R70 


RF 


0,25W 47 DHM ♦-SX 


RF 


069.4705 


250.1019 


R71 


RL 


0,25W 15,0KOHM*-1XTK5O 


RL 


083.1400 


250.1019 

















iROHDErSCHWARZ 

mOnchen 



AZ Datum 


Schaitteilliste fur 


Sachnummer 


06 0577 


3EREICHSSCHALTER 


250.1019 SA 



Kennzeichen 


— 

Benennung / Bescbreibung 


Sachnummer 


enthaiten in 


R72 


Rt 0,25W 60,4K0MM+-1XTK50 


RL 063.18S1 


250.1019 


R73 


RF 0,3W 3,30HH ♦-SX 


RF 028.1901 


250.1019 


R74 


RF 0,25W IKOHW ♦-SX 


RF 069.1029 


250.1019 


R75 


RF 0^25W 1 IOKOHM f-SX 


RF 069.1035 


250.1019 


R76 


RF 0,25W 10K0HM ♦-SX 


RF 069.1035 


250.1019 


R77 


RF 0,25W470 OHM ♦-SX 


RF 069.4711 


250.1019 


R78 


RF 0,25H470KOHH ♦-SX 


RF 069.4740 


250.1019 


R79 


RF 0.25H UOHM ♦-5X 


RF 069.1029 


250.1019 


R80 


RS 0,5W2,2KOHM+-2DXKURVE1 


RS 066.S651 


250.1019 


R81 


RF D^25y4,7K0HM ♦-SX 


RF 069.4728 


250.1019 


R82 


RF 0,2SW470KOHM ♦-SX 


RF 069.4740 


250.1019 


R83 


RF 0,25H4,7<OHM ♦-SX 


RF 069.4728 


250.1019 


R84 


RL 0,25W 301 0HH+-1XTK5O 


RL 083.0210 


250.1019 


R85 


RF 0,25H1^SKOHM 4-5X 


RF 069.1529 


250.1019 


R86 


RF 0.25W100 OHM ♦-SX 


RF 069.1012 


250.1019 


R87 


RF D,25W4,7Ki)HM ♦-SX 


RF 069.4728 


250.1019 


R88 


RF 0,25«3,3K0HH ♦-SX 


RF 069.3321 


250.1019 


R89 


RF 0,25W100(COHM ♦-SX 


RF 069.1041 


250.1019 


R90 


RF 0,25W1 OOKOHM +-5X 


RF 069.1041 


250.1019 


R91 


RF 0,25W330 OHM ♦-SX 


RF 069.3315 


250.1019 


R92 


RF 0^25W 10K0HM ♦-SX 


RF 069.1^5 


250.1019 


R93 


RF 0,25tf 10KOHM ♦-SX 


RF 069.1035 


250.1019 


R95 


Rl 0^25M 4,99X0HM^-1XTK50 


RL 083.1116 


250.1019 


R96 


RF 0,25W 1K0HM ♦-SX 


RF 069.1029 


250.1019 


R97 


RL 0,25i 11,5K0HH+-1XTK50 


RL 083.1339 


250.1019 


R98 


RS 0.5W 1 K0HM+-20XKURVE1 


RS 066.8645 


250.1019 


R99 


RL 0,25M 28,DK0HM+-1XTjC50 


RL 083.1600 


250.1019 


R100 


RL 0^25H 8,45K0HM+-1XTKS0 


RL 083.1245 

1 


250.1019 


RSI 


SR 5V36D0HM1MAL1RH-JC-6EH 


SR 412.P027 


250.1019 

1 


SI 01 


SB ASGREGAT 9TASTEN UNTER 


250.1031 1 


250.1019 


ST1D1 


FJ W.EXNLDETSTECKER SN€ 


080.6523 1 


250,1019 


ST111 


FP 1ND1REKT.STECKERL.36P. 


FP 242.3600 i 


250.1019 


ST112 


FP INDIREKT.STECKERL.36P. 


FP 242.3600 


250.1019 


ST113 


FP XND1REKT.STECKERL.36P. 


FP 242.3600 j 


250.1019 


ST114 


FP 1N6IREKT.STECKERL.36P. 


FP 242.3600 I 


250.101 9 


T1 


AK BCY59C1 NPN 45V200M1A 


AK 010.5163 


250.1019 


T2 


AK BCY791X PNP 45V2D0HIA 


AK 010.3777 


250.1019 


T4 


AK BFX 36 SI PNP60V200niA 


010.3S02 


250.1019 


T5 


AK 2N290S PMP 60V 600HIA 


010.3383 


250.1019 


T6 


AK 2N5415 SI-PNP-TRANSIST 


AK 010.3783 


250.1019 


T7 


AK BCY79IX PMP 45V200H1A 


AK 010.3777 


250.1019 


T8 


AK BCY791X PMP 45V200HIA 


AK 010.3777 


250.1019 


T9 


AK BCY59CI NPM 45V200HIA 


AK 010.5163 


250.1019 


T10 


AK BCY791X PMP 4SV200HIA 


AK 010.3777 i 


250.1019 


T11 


AK BCY791X PNP 45V200HIA 


AK 010.3777 


250.1019 


T12 


AK B5X21 SINPN 12DV SONIA 


010.5440 


250.1019 


T13 


AM E111A N-K.FET 35V300HM 


214.7685 


250.1019 


T14 


AM E111A N-K.FET 35V300HN 

ENDE 


214.7685 


250.1019 



pp no«s nr.of>. r>7?n 




Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfaltigung, 
unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar 
und schadenersatzpflichtig. 



Datum 



Sachnummer 



( 



( 






ROHDE & SCHWARZ 

mDnchen 



Az 



03 



Schaltteiiliste fUr 



Blatt 

Nr. 



0277 



AM-FM-UMSCHALTUN6 



250.1819 SA 



01 



Kennzelchen 


Benennung / Beschreibung 


IIIIIIIQj229lllllllli[ 


enthalten In 


A. 


A%|-f«-UMSCHALTUNG z 

STROHL. 250. 1819 S 


250.1819 


250.1819 


B1 


BO MA748MJ6 PREC .OP-AMP., 


275.0839 


250.1819 


B2 


BO MA748MJG PREC. OP-AMP. 


275.0839 


250.1819 


B3 


BO MA748MJG PREC. OP-AMP, 


275.0839 


250.1819 


Cl 


C6 4,7 NF8-1XTKE16X16X8 


C6 023.3664 


250.1819 


C2 


CG 6,8NF+-1XTKE16X16X7RM7 


CG 068.2996 


250.1 81 9 


C3 


CC 220NF+-10%100V K1200VI 


CC 060.1184 


250.1819 


C4 


CC 8PF+-0,5PF N033/IB RD5 


CC 006.0160 


250.1819 


C5 


CE 100UF-20-»50X16V 8,5X20 


CE 022.7737 


250.1819 


C6 


CC 8PF+-0,5PF N033/1B RD5 


CC 006.0160 


250.1819 


C7 


CC 4 PF+-0,5PF5N033 


CC 006.0125 


250.1819 


C8 


CC 680PF+50-20%5HDK4000 


CC 006.0483 


250.1819 


R1 


PL 0,25W 10,7KOHM+-1XTK50 


RL 083.1316 


250.1819 


R2 


RL 0,25W 249 OHM+-1XTK50 


RL 083.0132 


250.1819 


R3 


RL 0,25W 11,0XOHM4-nTK5O 


RL 083.1322 


250.1819 


R4 


RL 0,25y 261 0HM4-1XTK50 


RL 083.0155 


250.1819 


R5 


RF 0,25W680 OHM +-5X 


RF 069.6814 


250.1819 


R6 


RF 0,25W 4,7 OHM 4-5X 


RF 074.0033 


250.1819 


R7 


RL 0,25W 1 KOHM4-1XTK50 


RL 082.2160 


250.1819 


R8 


RL 0,25W 1 ,02K0MM4 -1XTK50 


RL 083.0610 


250.1 81 9 


R9 


RL 0,25W 54,9K0HM4-1XTK50 


RL 082.6595 


250. 1S1 9 


RIO 


RF 0,25W*70K0HM 4-5X 


RF 069.4740 


250.1819 


R1 1 


RL 0,25W 3,92K0HM4-1XTK50 


RL 083.1039 


250.181 9 


R1 2 


RF 0,25W100KOHH +-5X 


RF 069.1041 


250.1819 


R1 3 


RF 0,25W5,6K0HM +-5% 


RF 069.5624 


250.181 9 


R14 


RF 0,25W5,6K0HM +-5X 


RF 069.5624 


250.1819 


R1 5 


RF 0,25W2,2K0HM +-5X 


RF 069.2225 


250.1819 


R16 


RF 0,25H 1K0HM 4-5* 


RF 069.1029 


250.1819 


SI 


SB AG6REGAT 6TASTEN UNTER 


250.1831 


250.1819 


ST2 


FP WINKELSTECKERLE 1ST.36P 


243.3578 


250.181 9 


ST3 


FP W1NKELSTECKERLEIS7.36P 

ENDE 


243.3578 


250.1819 



PF 066.0028.0770 















<8> 


AZ Datum 


Schaitteilliste fur 


Sachnummer 


ROHDE & SCHWARZ 

m3nchen 


04 0277 


ANZEIGEVERSTAERKER 


250.1860 SA 



Kennzeichen 



Benennung / Beschreibung 



Sachnummer 




enthalten in 



6L1 

6L2 

GL3 

6L5 

6L6 

6L9 

6L10 

GL11 

GL13 

GL14 

6L15 

R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
31$ 
R12 
R14 
R1 5 
R16 
R17 
R18 
R19 



ANZEIGEVERSTAERKER 
STROMLAUF 250.1860 S 

BO +1A709 •554125 OP. 

BO I3A715 OPVERSTAERKER 
BO MA748MJ6 PREC.0P-4.M.P. 
BO >1A741MJ6 OP. AMP 
BO MA741MJG OP.AMP 



CE 22UF - 
CK 220PF+ 
TRIMMWERT 
CK 100PF+ 
CC 3 PF4- 
CE 22 UF+ 
CE 22 UF4 
CE 4,7UF4 
CC 56PF+- 
CE 1,0UF+ 
CE 100UF- 
CE 100UF* 
CE 100UF- 
CC 680PF+ 
CC 4 PF4- 
CE 2,2UF4 
CE 4,7UF+ 
CE 100UF- 
CE 100UF- 



n> 4 l 00 X 16 V 9X13B 
-2,5X63V 4,5RD 

-2^5X63V 4,5RD 
0^5PF5n033 
-20X16V 7X 5X11 
-20X16V 7X 5X11 
-20X20V 7X 4X 8 
2X5X6NP0 
-20X35V 5X 4X 7 
104100X16V 11X13 
10+100X16V 11X13 
10+100X16V 11X13 
50-2 0X5HOK4000 
0^5PF5M033 
-20X20V 5X 4X 7 
•20X20V 7X 4X 8 
10+100X16V 11X13 
104100X16V 11X13 



AD 1 
AD 1 
AD 1 
AD 1 
AO 1 
AD 1 
AD 1 
AD 1 
AD 1 
AD 1 
AD 1 



N4448 SI 
N4448 SI 
N4448 SI 
N4448 SI 
N4448 SI 
N4448 SI 
N4448 SI 
N4448 SI 
N4448 SI 
N4448 SI 
N4448 SI 



75V 1 
75V 1 
75V 1 
75V 1 
75V 1 
75V 1 
75V 1 
75V 1 
75V 1 
75V 1 
75V 1 



SOM I A 
50MIA 
50H1A 
50MIA 
50MI A 
5 0M1A 
50MIA 
SOW iJi 
50M1A 
50MIA 
50MIA 



0,25W3,57K0HM4-0,1XT25 
0,25W1^13K0HM4-0,1XT25 
0^25W357 0HM+-0^1XTK25 
0^25W113 OHM4-0,1XTK25 
0^25W 35^7 OHM4-1XTK50 
0,25W16^50 0HM4-1XTK50 
0,25W 10 OHM 4-5X 



0,25H 10 OHM 4-5X 
0,25W 1KOHM+-1XTK50 
0^25W 150 KOHM4-1XTK50 
0,25wn5MOHM ♦-SX 
0^25W1,5K0HM ♦-SX 
0,25W 10 OHM ♦-SX 



250.1860 



BO 009.1051 
BO 451.4359 
275.0839 
275.0822 
275.0822 

CE 086.4368 
CK 060.4719 



CK 060 
CC 006 



CE 022 
CE 022 



AD 012. 
AD 012, 



.4677 

.0119 

.8091 

.8091 

.8110 

.6512 

.8185 

.7550 

.7550 

.7550 

.0483 

.0125 

.8104 

.8110 

.7550 

.7550 

.0700 

.0700 

.0700 

.0700 

.0700 

.0700 

.0700 

.0700 

.0700 

.0700 

.0700 



084.2200 
083.9246 
083.8285 
083.732 0 
082.9388 
082.9065 
069.1006 



069.1006 

082.2160 

083.2129 

069.1558 

069.1529 

069.1006 



250.1860 



250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 



250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 



1860 

1860 

1860 

1860 

1860 

1860 

1860 

1860 

1860 

1860 

1860 

1860 

1860 

1860 

1860 

1860 



250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 



250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 
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<$> 


AZ 


Datum 


Schaitteilliste fOr 


Sachnummer 


ROHDE & SCHWARZ 
mOnchen 


04 


0277 


ANZEIGEVERSTAERKER 


250.1860 SA 



Kennzeichen 



R20 

R21 

R22 

R23 

R24 

R25 

R26 

R27 

R28 

R29 

R30 

R31 

R32 

R33 

R3A 

R35 

R36 

R37 

R38 

R39 

R40 

R41 

R42 

R44 

R45 

R46 

R48 

R49 

R50 

R51 

R52 

BIS 

R55 

RS6 

R57 

R58 

R59 

R60 

R61 

BIS 

R66 

R67 



S83 



ST4 



T1 

BIS 

T6 

T9 

Til 

T12 

T13 



Benennung / Beschrelbung 



RS 0, 
RF 0, 
RF 0^ 
RF 0, 
RF 0, 
RF 0, 
RF 

RF 0, 
RF 0^ 
RS 0^ 
RF 0, 
RF 0, 
RF 0, 
RF 0, 
RF 0, 
RL 0, 
RL 0^ 
RL 0, 
RL 0, 
RF 0^ 
RF 0, 
RF 0, 
RF 0^ 
RF 0, 
RF 0# 
RS 0, 
RL 0^ 
RL 0, 
RL 0, 
RF 0^ 
RF 0, 



5W10KOHM+-20XL1N PIN 



♦ -5X 

♦ -5X 
♦-$X 

♦ -5X 

♦ -5X 
+ -5X 
♦-5X 
+-5X 



PIN 



♦ -5X 

♦ -5X 
♦-5X 

♦ -5X 



25W 10K0HM 
25W2,2K0HM 
25W1 ,5M0HM 
25W2«2K0HM 
2^W-10 OHM 
25W1/5K0HM 
25W2^2KOHM 
25W2^7K0HM 
5W4700HM+-20XLIN 
25W 27K0HM +-5X 
25W 27K0HM 
25W 56 OHM 
25W 18K0HM 
25W1,5M0HM 
25W19,6K0HM+-0,1XT25 
25W19,6KOHM+-0,1XT25 
25W78,7K0HM^-0r1XT25 
25W78,7K0HM+-0,nT25 
25W 4,7 OHM ♦-SX 
25W100KOHM ♦-SX 
25W100K0HM 
25W470K0HM 
25W100 OHM 
25W100 OHM 
5W10K0HM+-20XL1N PIN 
25W 768 0HM+-1XTK50 
715 0HM+-1XTK50 
33,2KOHM4-1%TK50 
4,7 OHM -F-SX 
33 OHM *^5X 



♦ -5X 
♦-5X 

♦ -5X 

♦ -5X 



25W 

25W 

25U 

25W 



RF 0,25W 10 OHM ♦-5X 
RL 0,25H 5,90KOHM4-1XTK50 
RF 0,25W270kOHM +-5X 
RS 0,5W100K0HM+-20XLIM PI 
RF 0,25W270K0HM ♦-SX 
RF 0,25W100K0HM +-5X 



RF 0,25W5,6K0HM ♦-SX 
SB A66RE6AT 4TASTEN UNTER 
FP XNDIREKT.STECKERL.36P. 
AM E111A N-K.FET 35V300HM 



AK BCV79IX PNP 45V200MIA 
AM E111A N-K.FET 35V300HM 
AM E111A N-K.FET 35V300HM 
AM E111A N-K.FET 35V300HM 



ENDE 



Sachnummer 



RS 066.8839 
RF 069.1035 
RF 069.2225 
RF 069.1558 
RF 069.2225 
RF 069.1006 
RF 069.1529 
RF 069 .2225 
RF 069.2725 
RS 066.8797 
RF 069.2731 
RF 069.2731 
RF 069.5601 
RF 069.1835 
RF 069.1558 
RL 084.3629 
RL 084.3629 
RL 084.4783 
RL 084.4783 
RF 074.0033 
RF 069.1041 
RF 069.1041 
069.4740 
069.1012 
RF 069.1012 
RS 066.8839 
RL 083.0532 
RL 083.0510 
RL 083.1674 
RF 074.0033 
RF 069.3309 



RF 

RF 



RF 069.t006 
RL 083.1145 
RF 069.2748 
RS 066.8868 
RF 069.2748 
RF 069.1041 



RF 069.5624 
250.1883 
FP 242.3600 
214.7685 



AK 010.3777 
214.7685 
214.7685 
214.7685 



Blatt 

Nr. 



02 



enthalten in 



250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250."1'860 

250.1860 

250.1860 

250.1660 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

2b0.1860 

250.1860 

250.1860 



250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 



250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 



250.1860 

250.1860 

250.1860 

250.1860 



PF 096.0036.0770 
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<$> 


AZ 


Datum 


Schaitteilliste fur 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 












mOnchem 


06 


0277 


H0D.-EINSATZ,FUNK-6ERAETE 


250.2015 SA. 


01 



Kennzelchen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthaiten in 


A 


ZU6EH0ER16ER STROMLAUF 




250.2015 




250.2015 S 






91 


BO MC1558JG DUAL-OP-AMP. 


275.0816 


250.2596 


B2 


BO MC1558J6 DUAL-OP-AMP. 


275.0816 


275.0022 


93 


80 MA741HJ6 OP. AMP 


275.0822 


250.2596 


BUI 


3UCHSENLE1STE 6/1 POLIG Z 


250.1590 


274.9790 


BU2 


BUCHSENLEISTE 3/1 POLIG Z 


250.1583 


274.9732 


BU3 


BUCHSENLEISTE 12/1 POL Z 


274.8494 


274.9690 


BUA 


BUCHSENLEISTE 4/1P0L1G 2 


239.5263 


274.9632 


BUS 


BUCHSENLEISTE 22/2 POLIG 2 


250.2573 


250.2567 


BU6 


BUCHSENLEISTE 4/lPOLlG Z 


239.5263 


274.9955 


BU7 


BUCHSENLEISTE 2/1-POHG Z 


274.9390 


274.9961 


9U11 


FP DIR, BUCHSENLEISTE 32P. 


FP 087.0666 


250.2596 


BIS 








BUI 7 








BU87 


BUCHSENLEISTE S/2P0L1G Z 


274.9910 


275.0097 


C81 


CE IOOUF-10+100%1 6V 11X13 


CE 022.7550 


250.2015 


C91 


CK 1,0UF4-10% 63V QUADER 


CK 087.0966 


275.0022 


6L1 


AD 1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 012.0700 


250.2596 


6L2 


AD 1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 012.0700 


250.2596 


6L3 


AD 1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 012.0700 


250.2596 


6LA 


AE BZX55/C3V3 0^ 5W Z -D 1 


AE 012.2390 


250.2596 


6L10 


AD 1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 012.0700 


250.2596 


BIS 








6L13 








6L80 


AF 5082-4684 HI-EFF.LED 


AF 257.4736 


250.2544 


BIS 








6L97 








GL98 


AD 1N4448 SI 75V ISOMIA 


AD 012.0700 


250.2544 


GL99 


AF MV5274C LED 6RUEN 3X5 


AF 279.0291 


250.2015 


6L100 


AF MV5274C LED GRUEN 3x5 


AF 279.0291 


250.2015 


J81 


JD 1MIA 300MI .V. 77^5X60, 5 


250.2267 


250.2015 


K82 


FLACHBANDKABEL Z 


274.9790 


274.9761 


K83 


KAB6L Z 


274.9732 


274.9710 


K84 


KABEL Z 


274.9810 


274.9690 


K85 


KABEL Z 


274.9826 


274.9690 


K86 


KABEL Z 


274.9649 


274.9632 


K87 


KABEL Z 


274.9655 


274.9632 


K88 


KABEL Z- 


274.9832 


274.9690 


K89 


KABEL Z 


274.9849 


274.9690 


K90 


KABEL Z 


250.2567 


250.2544 


LI 


LD U MJH BEl 0^044106 OHM 


LD 037.8005 


250.2596 


R1 


RL 0^25W 1 ,50KOHM+-1XTK50 


RL 083.0732 


250.2596 


R2 


RF 0,25W2^2K0HM 4-5X 


BF 069.2225 


250.2596 


R3 


RL 0^25W 1,50K0HM+-1XTK50 


RL 083.0732 


250.2596 


R4 


RS 0,5W 1K0HM4-20XLIN PIN 


RS 066.8800 


250.2596 


R5 


RF 0^25W4^7KOHM -♦-5X 


RF 069.4728 


250.2596 


R6 


RF 0,25W 1K0HM ♦-SX 


RF 069.1029 


250.2596 



PF 0S5.002a0770 
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Az 


Datum 


Schaitteilliste fQr 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 












mOnchen 


06 


0277 


M0D.-EINSAT2,FUNK-SERAETE 


250.2015 SA 


02 




Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


R7 


RL 0^25W 16,9KOHM*-1XTK50 


RL 083.1451 


250.2596 


R8 


RL 0,25W 10,0K0HM+-1%TK50 


RL 083.1297 


250.2596 


R9 


RL 0,25tf 1 ,lK0HM + -nTK50 


RL 082.2483 


250.2596 


RIO 


RF 0^25W180K0HM +-5% 


RF 069.1841 


250.2596 


R1 1 


RS 0,5W 1K0HM+-20XLIN PIN 


RS 066.8800 


2 50*. 2 59 6 


R12 


RF 0,25W 1K0HH +-5X 


RF 069.1Qj29 


250.2S96 


R14 


RF 0,25W100»:OHM ♦-SX 


RF 069.1041 


250.2596 


R1 7 


RF 0^25W2,2K0HB 4-5X 


RF 069.2225 


250.2596 


R1 3 


RF 0^25W1,8K0HM ♦-SX 


RF 069.1829 


250.2596 


R19 


RF 0,25W8,2K0HM +-5X 


RF 069.8223 


250.2596 


R20 


RS 0,5W4^7K0HM+-20XLIN PI 


RS 066.8822 


250.2596 


R21 


RF 0^25w8^2k0HM +-5X 


RF 069.8223 


250.2596 


R23 


RF 0,25H100K0HM +-5X 


RF 069.1041 


250.2596 


R24 


RF 0^25W 10K0HM +-5X 


RF 069.1035 


250.2596 


R28 


RL 0^25W 1,82KOHM*-1XTK50 


RL 082.2277 


274.9661 


R29 


RL 0,25W 200 OHM+*1XTK50 


RL 083.0049 


274.9661 


R30 


RL 0^25W 182 OHM4-1XTK50 


RL 083.0010 


274.9661 


R81 


RS 0^15W 2X105K0HK O.SCH. 


274.9784 


274.9761 


R32 


RL 0,25W 464 0HM^-1XTK50 


RL 083.0384 


274.9710 


R83 


RL 0.25W4,64K0HM4-1XTK50 


RL 082.1687 


274.9710 


R84 


RS 0.15W 5K0HM4-10XM.SCH. 


274.9684 


274.9710 


R8 5 


RL 0^25W4,64K0HM+-1XTK50 


RL 082.1687 


274.9710 


R86 


RL 0,25W 464 OHM+-1XTK50 


RL 083.0384 


274.9710 


R87 


RS 0,5W 1 KOHH+-20XKURVE1 


RS 066.8645 


274.9610 


R88 


RS 0,15W 5K0HM+-10XM.SCH, 


274.9684 


274.9661 


R89 


RS 0,25WlK0HH-»-10XP0SEXP. 


RS 087,7419 


274.9610 


R90 


RF 0,25W330 OHM -f-SX 


RF 069.3315 


250.2544 


R91 


RS 0^5W 1K0HM+-10XLIN. 
ACHS-L » 19 


RS 087.7319 


275.0022 


R92 


RS 0,25W22KOHM+-10XPOSEXP 
ACHS-L * 19 


RS 087.7454 


275.0022 


R93 


RF 0,25W100 OHM +-5X 


RF 069.1012 


275.0022 


R94 


RL 0^25W 2,00K0HM*-1XTK50 


RL 083.0826 


275.0022 


R95 


RL 0^25W 2^00KOHM+-1XTK50 


RL 083.0826 


275.0022 


R96 

SIS 

R99 


RF 0^25W100ICOHM +-5X 


RF 069.1041 


275.0022 


R100 


RF 0^25W2,7K0HH +-5X 


RF 069.2725 


275.0022 


R1 01 


RF 0,25W2,7K0HM +-5X 


RF 069.2725 


275.0022 


R102 


RF 0,25W470KOHM ♦-SX 


RF 069.4740 


275.0022 


S91 


SK KIPPSCH 2P0L 3STELL6 


SK 491.9016 


250,2015 


S92 


SK KIPPSCH. 3STELLS.2P0L 


SK 242.2378 


250.2015 


ST83 


FP INDIREKT.STECKERL.36P. 


FP 242.3600 


250.2596 


ST85 


FP IN01REKT.STECKERL.36P. 


FP 242.3600 


250.2596 


ST86 


FP 1N01REKT.STECKERL.36P. 


FP 242.3600 


250.2596 


ST87 


FP 1ND1REKT.STECKERL.36P. 


FP 242.3600 


250.2596 


T1 


AM E111A N-K.FET 35V300HM 


214.7685 


250.2596 


T3 


AK BCT791X PNP 45V200MIA 


AK 010.3777 


250.2596 


T91 

BIS 

T94 


AM E111A N-K.FET 35V300HM 


214.7685 


275.0022 


¥81 


HUB-MESSER 1 

HIERZU STROML.250.3228 S 


250.3228 


250.2015 



PF 095.0026.0770 



J 




Diese UnteHage ist unser Bgentum. Vervielfaltigung, 
unbefugte Verwertung. Mitteilung an andere ist strafba 
und schadenersatzpflichtig. 



ROHDE & SCHWARZ 

mOnghen 



Kennzeichen 








Blatt 


Schaltteilllste fUr 


Sachnummer 


Nr. 


MOD. -E1NSAT2, FUNK -GERA ETE 


250.2015 SA 


03 



Benennung / Beschrelbung 



Sachnummer 



enthalten in 



BANDSPERRE U TEILER Z 

HIERZU STROML.250.26A4 S 
EFFEKTIV.«U,SP1T2ENWERTM.2 
HIERZU STROML. 250.2296 S 
MOD .GENERATOR 2 

HIERZU STROML. 250. 2696 S 
STEUERL06IK 2 

HIERZU STROML. 274.9861 S 
AM/FM -UMSCHALTUN6 2 

HIERZU STROML. 250. 2744 S 

ENDE 



250.2644 

250.2296 

250.2696 

274.9861 

250.2744 



250.2015 
'250.2015 
250.2015 
250.201 5 
250.2015 



PF 096.0026.0770 
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Az 


Datum 


Schaltbilliste fUr 




Sachnummer 


ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 


04 


0277 


EF FEKTIV.-U.SPITJ 


(ENWERTM. 


250.2296, SA 



Kennzeichen 


Benennung / Beschrelbung 


Sachnummer 


enthalten In 


r1C 


RF 0,25W4,7K0HM 4-5% 


RF 069.4728 


250.2296 


A 


EFFEKT1V.-U.SP1T2ENWERTM.2 


250.2296 


250.2296 




STROML. 250.2296 S 






B1 


BO LM218H OP-AMP. 


275.0845 


250.2296 


82 


BO MA741HJG OP. AMP 


275.0822 


250.2296 


B3 


BO A0531JD PR06R.MULTIPL. 


240.0461 


250.2296 


B4 


BO MC1558J6 OUAL-OP-AMP. 


275.0816 


250.2296 


B5 


BO MC1558J6 DUAL-OP-AMP. 


275.0816 


250.2296 


B6 


BO MA715 OPVERSTAERKER 


BO 451.4359 


250.2296 


B7 


BO MA741MJ6 OP.AMP 


275.0822 


250.2296 


B8 


BO MC.1558J6 DUAL-OP-AMP. 


275.0816 


250.2296 


89 


BO MC1558J6 DUAL-bP-AMP. 


275.0816 


250.2296 


B1 0 


BO MA741MJG OP.AMP 


275.0822 


250.2296 


B11 


BO MA741MJG OP.AMP 


275.0822 


250.2296 


B12 


30 MA741MJ6 OP.AMP 


275.0822 


250.2296 


C5 


CC 10MF-20450%63V6X9R6000 


CC 087.7525 


250.2296 


C7 


CE 47UF -104100%16V11X13B 


CE 086.4374 


250.2296 


C8 


CE 2,2UF4-20X35V 7x 5X11 


CE 022.8191 


250.2296 


Cl 0 


CK 100PF4-2^5X160V5*5RD 


CK 060.5580 


250.2296 


' C11 


CE 47UF -104100%40V 11X13 


CE 022.7589 


250.2296 


C13 


CC 68PF4-2X6X7NP0 


CC 087.6529 


250.2296 


C14 


CE 47UF -104100X40V 11X13 


CE 022.7589 


250.2296 


Cl 5 


CE 1UF -104100%63V 9X13 


CE 022.7620 


250.2296 


C16 


CE 100UF-10+100%16V 11X13 


CE 022.7550 


250.2296 


C17 


CK 1^0UF4-10% 63V QUADER 


CK 087.0966 


250.2296 


C18 


CK 10NF4-20%400V5X10X13 


CK 087.4655 


250.2296 


C19 


RICHT16E SNR. 0220610 


CC 022.0632 


250.2296 


C20 


CE 22UF -104100%40V 9X13 


CE 022.7572 


250.2296 


C21 


RICHTI6E SNR. 0220610 


CC 022.0632 


250.2296 


C22 


CE 22UF -104100%40V 9X13 


CE 022.7572 


250.2296 


C23 


CK 22NF4-2X 63V RD 8X18KS 


CK 024.4435 


250.2296 


C24 


CK 22NF+-2X 63V RD 8X18KS 


CK 024.4435 


250.2296 


C25 


CK 47NF4-1X 63V RD10X18KS 


CK 024.4658 


250.2296 


C26 


CK 470NF4-1X63V RD18X24KS 


CK 024.4693 


250.2296 


C27 


CK 47NF+-1X 63V RD10X18KS 


CK 024.4658 


250.2296 


C28 


CC 470PF+-20% HDK2000 RD5 


CC 006.0477 


250.22^6 


C29 


CK 6,8NF8-2X63V RD7X18KS 


CK 024.4406 


250.2296 


C30 


CK 12 NF+-1%160V11X18KS 


024.1407 


250.2296 


C31 


CK 33NF4-1%63V8RDX1 8 kS* 


CK 024.8830 


250.2296 


C32 


CK 2^74NF4-2% 63V 7RDX18 


073.2255 


2^50.2296 


SL1 


AD 1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 012.0700 


250.2296 


BIS 




I 




6L6 




i 




6L7 


AD 1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 012.0700 


250.2296 


GL8 


AD 1N4448 SI 75V 150M1A 


AD 012.0700 


250.2296 


BIS 








6L11 








GL13 


AD 1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 012.0700 


250.2296 


GL15 


AD 1N4448 $1 75V 1S0MIA 


AD 012.0700 


250.2296 


Li 


SPULE 1 


248.1173 


250.2296 


L2 


SPULE Z 


248.1180 


250.2296 



PF 086,0026.0770 




Schaitteilllste fur 



Sachnummer 



Blatt 

Nr. 



<$> 

ROHDE & SCHWARZ 



MONCHEN 04 0277 EFfEKTIV.-U.SPlTZENWERTH. 250.2296 SA 02 



Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


1.3 


SPULE 2 


248.1196 


250.2296 


L4 


SPULE 2 


248.1209 


250.2296 


R1 


RL 0^25W 1 ,96K0HM+-1XTK50 


RL 083.0810 


250.2296 


R2 


RL 0^25W 1K0HM4-1%TK50 


RL 082.2160 


250.2296 


R3 


RF 0^25W 47 OHM ♦-SX 


RF 069.4705 


250.2296 


R4 


RF 0#25W470 OHM ♦-SX 


RF 069.4711 


250.2296 


R5 


RF 0,25W2^2K0Fm +-5X 


RF 069.2225 


250.2296 


R6 


RL 0,25W 59^0K0HM+-1XTK50 


RL 083.1845 


250.2296 


R8 


RF 0,25W 10K0HM +-5% 


RF 069.1035 


250.2296 


R9 


RF 0,25W470K0HM +-5% 


RF 069.4740 


250.2296 


RIO 


RF 0^25W4,7K0HM *- 5 % 


RF 069.4728 


250.2296 


R11 


RF 0,25W 15K0HM +-5% 


RF 069.1535 


250.2296 


R12 


RF 0,25W4^7K0HM +-5X 


RF 069.4728 


250.2296 


R13 


RS 0,5W10KOHM+-20XL1N PIN 


RS 066.8839 


250.2296 


R14 


RF 0,25W 47K0HM ♦-SX 


RF 069.4734 


250.2296 


R15 


RF 0,25W4,7K0HM ♦-5X 


RF 069.4728 


250.2296 


R16 


RS 0^5W10KOHM+-20XLIN PIN 


RS 066.8839 


250.2296 


R1 7 


RF O^25W4,7K0HM ♦-SX 


RF 069.4728 


250.2296 


R1 8 


RF 0,25W4,7K0HM ♦-SX 


RF 069.4728 


250.2296 


R19 


RS 0,5W10K0HM+-20XLIN PIN 


RS 066.8839 


250.2296 


R20 


RF 0,25W4,7K0HM +-5X 


RF 069.4728 


250.2296 


R21 


RF 0,25W150KOHM +-5X 


RF 069.1541 


250.2296 


R22 


RF 0,25W 27K0HM +-5X 


RF 069.2731 


?50.2296 


R23 


RS 0^5W10K0HM + -20XL1N PIN 


RS 066.8839 


250.2296 


R24 


RF 0,25W180 OHM +-5X 


RF 069.1812 


250.2296 


R25 


RF 0,25W 27KOHM +-5X 


RF 069.2731 


250.2296 


R26 


RF 0^25W180 OHM ♦-SX 


RF 069.1812 


250.2296 


R2 7 


RF 0..25W 1 MOHM ♦-5X 


RF 069.1058 


250.2296 


R28 


RF 0^25W2,2K0HM +-5X 


RF 069.2225 


250.2296 


R29 


RL 0^2KW 1 9,1K0HM+-1XTK50 


RL 083.1500 


250.2296 


R30 


RF 0,25W8,2K0HM ♦-SX 


RF 069.8223 


250.2296 


R31 


RS 0,5W2^2KOHM4«20XLIN PI 


RS 066.8816 


250.2296 


R32 


RF 0^25W150K0HM +-5X 


RF 069.1541 


250.2296 


R33 


RL 0,25W 9,76K0HM+-1XTK50 


RL 083.1280 


250.2296 


R34 


RL 0,25H 4,87KOHM+-1XTK50 


RL 083.1100 


250.2296 


R35 


RF 0,25W 10KOHM +-5X 


RF 069.1035 


250.2296 


R36 


RF 0,25W1^5K0HM +-5X 


RF 069.1529 


250.2296 


R37 


RF 0,25W100KOHM +-5X 


RF 069.1041 


250.2296 


R38 


RF 0,25W 1K0HM 4-5X 


RF 069.1029 


250.2296 


R40 


RF 0,25W 3,3M0HM+-5X 


RF 069.3350 


250.2296 


R41 


RL 0,25W 20,OKOHM+-1XTK5O 


RL 083.1 522 


250.2296 


R42 


RF 0,25W 1 MOHM ♦-SX 


RF 069.1058 


250.2296 


R43 


RF 0,25W100KOHM ♦-SX 


RF 069.1041 


250.2296 


R44 


RL 0^25W 20,0K0HM+-1XTK50 


RL 083.1522 


250.2296 


R45 


RS 0,5W2200HM+-20XLIN PIN 


RS 066.8780 


250.2296 


R4 6 


RL 0,25W 681 0MM+-1XTK50 


RL 083.0490 


250.2296 


R4 7 


RF 0^25W 33K0HM +-5% 


RF 069.3338 


250.2296 


R4 8 


RL 0,25W 806 0HM+-1XTK50 


RL 083.0555 


250.2296 


R49 


RL 0^25W 20^0KOHM + -1XTK&0 


RL 083.1522 


250.2296 


R50 


RL 0^25h 10,OKOHM+-1XTK5D 


RL 083.1297 


250.2296 


R51 


RF 0,25W4,7K0HM ♦-SX 


RF 069.4728 


250.2296 


R53 


RF 0,2SW3,3K0HM ♦-SX 


RF 069.3321 


250.2296 


R54 


RF 0,2SW 10K0HM ♦-SX 


RF 069.1035 


250.2296 


R55 


RF 0^25W 10K0HM ♦-SX 


RF 069.1035 


250.2296 


R56 


RL 0^25H583 OHM^-O, 1XTK2S 


RL 083.8691 


250.2296 


R57 


RF 0,2SM 3,9 OHM ♦-SX 


RF 074.0010 


250.2296 



PF 095.0026.0770 










Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfaltigung, 
unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar 
und schadenersat2pftichtig. 





AZ Datum 


Schaltteilliste fur 


Sachnummer 


ROHDE & SCHWARZ 
mOnchen 


04 0277 


EFFEKTIV.-U.SP1T2 ENWERTM. 


250.2296 SA 




Kennzeichen 



Benennung / Beschreibung 



Sachnummer 



enthalten in 



RL 0^25W 1^65KOHM4-UTK50 
RL 0,25W 2,OOKOHM4-UTK50 
Rf 0,25W 22K0HM +-5X 
RF 0,25W 1K0HM +-5X 
RF 0,25W 1K0HM +-5X 
RF 0,25W 12K0HM ♦-SX 
RS 0,5W10KOHM+-20XLIN PIN 
RS 0,5 w 22Q0HM+-20XLIN PIN 
RF 0,25W1,1K0HM +-5X 
RF 0^25W 10K0HN ♦-5X 
RF 0,25W lOKOHM ♦-5X 
RF 0,25W 47K0HW +-5X 
RF 0^25W IO 4 OHM ♦-SX 
RL 0,25W 8,06KOHM+-1XTK50 
RL 0,25W 10^2KOHM+-1XTK50 

AK BCY79IX PNP 45V200MIA 
AM E111A N-K.FET 35V300HM 
AM E111A N-K.FET 35V300HM 
AM E111A N-K.FET 35V300HM 
AK BCY59C1 NPN 45V200MIA 
AM E111A N-K.FET 35V30QHM 
AK BCY79IX PNP 45V200MIA 



RL 083 
RL 083 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RS 066 
RS 066 
RF C69 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RL 083 
RL 082 



.0761 
.0826 
.2231 
.1029 
.1029 
,1235 
.8839 
.8780 
.1129 
.1035 
.1035 
.4 734 
.1035 
,1222 
.2331 



010.3777 

214.7685 

214.7685 

214.7685 

010.5163 

214.76«5 

010.3777 



250.2296 

250.2296 

250.2296 

250.2296 

250.2296 

250.2296 

250.2^96 

250.2296 

250.2296 

250.2296 

250.2296 

250.2296 

250.2296 

250.2296 

250.2296 

250.2296 

250.2296 

250.2296 

250.2296 

250.2296 

250.2296 

250.2296 



ENDE 



PF 096.0026.0770 















Dioso Unterlage ist unser Eigontum. VervielfaKtgung, 
unbefugte Verwerturig, Mttteilung an andefe ist slrafbar 
und schadenersatzpflichttg. 








Az 


Datum 


Schaltteiliiste fur 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 






• 






mOnchen 


04 


0277 


BANDSPERRE U TEIlER 


250.2644 SA 


01 



Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


A 


BANDSP6RRE U TEILER Z 

STROWLAUF 250.2644 S'* 


250.2644 


250.2644 


81 


SO MA748MJ6 PREC. OP-AMP. 


275.0839 


250.2644 


S3 


BO MA741MJ6 OP. AMP 


275.0822 


250.2644 


94 


flO MC1558J6 DUAL-OP-AMP. 


275.0816 


250.2644 


85 


30 MC1558JG DUAL-OP-AMP. 


275.0816 


250.2644 


96 


BO MC1558JG DUAL-OP-AMP, 


275.0816 


250.2644 


37 


BO MC1558J6 DUAL-OP-AMP. 


275. 0816 


250.2644 


98 


BO MC1558JG DUAL-OP-AMP. 


275.0816 


250.2644 


89 


BO MC1558JG DUAL-OP-AMP. 


275.0816 


250.2644 


910 


BO MC1558JG DUAL-OP-AMP. 


275.0816 


250.2644 


91 1 


BO LM218H OP-AMP. 


275.0845 


250.2644 


B1 2 


BP VTL2C3 OPT.KOPPLER 


242.35 39 


250.2644 


Cl 


CC 10,0PF 20%4HDK 1 500 


CC 066,5698 


250.2644 


C2 


CE 100UF-10*100%16V13X17B 


CE 247.5852 


250.2644 


C4 


CK 220NF+-20%1 QOV QUADER 


CK 006.5056 


250.2644 


C5 


CE 4,7UF4-20X35V 7X 5X11 


CE 022.8204 


250.2644 


C6 


CE 15 UF+-20%20V 7X 5X11 


CE 022.8127 


250.2644 


C7 


CG 10 NF4-1%TK F16X1 6X8RM7 


CG 023.4383 


250.2644 


C8 


C6 10 NF4-1XTKF16X16XSRM7 


CG 023.4383 


250.2644 


C9 


CG 10 NF4-1XTKF1 6X1 6X8RM7 


CG 023.4383 


250.2644 


CIO 


CK 47NF+-2X 63V RD10X18KS 


CK 024.4458 


250.2644 


Cl 1 


CG 10 NF4-1XTKF16X16X8RM7 


CG 023.4383 


250.2644 


C12 


CK 68NF4-1X 63V RD12X18KS 


CK 024,4664 


250.2644 


C13 


CK 68NF4-1X 63V RD12X18KS 


CK 024.4664 


250.2644 


C1 4 


CK 10NF4-1X 63V RD 7X18KS 


CK 024.4593 


250.2644 


Cl 5 


CK 100NF4-1X 63VRD13X18KS 


CK 024,4670 


25C.2644 


Cl 7 


CK 47MF4-2X 63V RD10X18KS 


CK 024.4458 


250.2644 


CIS 


CE 47UF -104100%16V 9X13 


CE 022.7543 


250.2644 


Cl 9 


CE 47UF -1041D0X16V 9X13 


CE 022.7543 


250.2644 


C20 


CE 22UF -104100X40V 9X13 


CE 022.7572 


250.2644 


C21 


CE 47UF -104100X16V 9X13 


CE 022.7543 


250.2644 


C22 


CE 47UF -104100X16V11X13B 


CE 086.4374 


250.2644 


C23 


CE 47 UF4-20X20V12X 7X11 


CE 022.8133 


250.2644 


C25 


CC 1,8NF4-1GX4X5R200Q 


CC 087.7054 


250.2644 


C26 


CC 470PF4-10X3X4R2000 


CC 087.6993 


250.2644 


GL1 


AD 1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 012.0700 


250.2644 


6L4 


AD i N4448 SI 75V 1 50M1A 


AD 012.0700 


250.2644 


6L5 


AE HPA5082-2800 SCHOTTKY 


AE 012.9066 


250.2644 


GL6 


AE HPA5082-2800 SCHOTTKY 


AE 012.9066 


250.2644 


GL7 


AD 1N4448 SI 75V 150M1A 


AD 012.0700 


250.2644 


GL8 


AD 1N4448 SI 75V 150M1A 


AD 012.0700 


250.2644 


GL10 


AD 1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 012.0700 


250.2644 


R1 2 


RL 0,25W 634 0HM+-1XTK50 


RL 083.0484 


250.2644 


R1 3 


RF 0,25w1,2K0HM 4-5X 


RF 069.1229 


250.2644 


R1 4 


RL 0/25W 5,11KOHM4-1XTK50 


RL 082,2348 


250.2644 


R15 


RS 0,5W4700HM4-20XLIN PIN 


RS 066.8797 


250.2644 


R17 


RL 0,25W 1K0HM4-1 XTK50 


RL 082.2160 


250.2644 


R1 S 


RL 0.25W 1 KOHM4-1XTK50 


RL 082,2160 


250-2644 


R1 9 


RF 0,25W470 OHM 4-5X 


RF 069.4711 


250.2644 


R20 


RF 0,25W 10K0HM 4-5X 


RF 069.1035 


250.2644 


R21 


RL 0,25W 1 K0HM4-1XTK50 


RL 082.2160 


250.2644 



PF 095.0026.0770 





Schaitteilliste fur 



Sachnummer 



Blatt 

Nr. 







ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen OA 0277 BANDSPERRE U TEILER 250. 2644 SA 02 



Kennzelchen 


Benennung / Beschrelbung 


Sachnummer 


enthalten in 


R2 2 


RF 


0,25W3,3K0H»1 4-5% 


RF 


069,3321 


250.2644 


R23 


RF 


0,25w1,8K0HM +-5% 


RF 


069.1829 


250,2644 


R24 


RF 


0,25Wl,5MOHM +-5% 


RF 


069.1558 


250.2644 


R25 


RL 


0,25W 56,2 0HM*-nTK50 


RL 


082.9571 


250.2644 


R26 


RF 


0,25W 2 M0H*1 +-5X 


RF 


069.2’05A 


250.2644 


R27 


RF 


0,25W150K0HM +-5X 


RF 


069.15A1 


250.2644 


R28 


RS 


0,5w2,2KOHM+-20%LIN pi 


RS 


066.8816 


250.2644 


R29 


RF 


0,25?3,9K0H« +-5% 


RF 


069.3921 


25 2 64 4 


R30 


RF 


0,25w3,9K0HM -*--5X 


R F 


069.3921 


250.2644 


R31 


RF 


0,25W150K0HM +-5X 


RF 


069.15A1 


250.2644 


R32 


RF 


0,25W 10K0HM ♦-5X 


RF 


069.1035 


250.2644 


R33 


RF 


0,25w lOKOHM ♦-5X 


RF 


069.1035 


250.2644 


R34 


RF 


0,25WA,?K0HM +-5% 


RF 


069.A728 


250.2644 


R3 5 


RL 


0,25W 16,2K0HM+-1XTK50 


RL 


083.1A39 


250.2644 


R36 


RL 


0,25W 10,OKOHM*-1XTK50 


RL 


083.1297 


250.2644 


R37 


RL 


0,25 1A7 K0HM+-1XTK50 


RL 


082.1770 


250.2644 


R38 


RL 


0,25W 15,AKOHM+-1XTK50 


RL 


083.1A16 


250.2644 


R39 


RS 


0,5WA700HM+-20XL1N PIN 


RS 


066.8797 


250.2644 


RAO 


RL 


0,25W A,99K0HH*-1XTK50 


RL 


083.1T16 


250.2644 


RA1 


RS 


0,5W2200HH+-20XLIN PIN 


RS 


066.8780 


250.2644 


PA2 


RF 


0,25WA,7K0HI^ ♦-5% 


RF 


069.4728 


250.2644 


RA3 


RL 


0,25W 11,0K0HM+-1XTK50 


RL 


083.1322 


250.2644 


RAA 


RS 


0,5W 1 KOHM+-20XKURVE1 


RS 


066. 8645 


250.2644 


RA5 


RF 


0,25W 10K0HM +-5X 


RF 


069.1035 


250.2644 


RA6 


RF 


0,25W 22IC0HM +-5% 


RF 


069.2231 


250.2644 


RA8 


RF 


0,25WA,7K0HM +-5X 


RF 


069.4 728 


250.2644 


R5 0 


RF 


0,25W 15K0HM ♦-SX 


RF 


069.1535 


250.2644 


R51 


RF 


0,25W 22K0HM +-5X 


RF 


069.2231 


250.2644 


R52 


RF 


0,25WA,7K0HM 4-5X 


RF 


069.4728 


250.2644 


R53 


RF 


0,25WA,7K0HM +-5X 


RF 


069.4728 


250.264/ 


R5A 


RL 


0,25W 6,0AK0HM-»-1XTK5C 


RL 


082.6089 


250.2644 


R55 


RL 


0,25W 8,A5KOHM-F-UTK50 


RL 


083.1245 


250.2644 


R56 


RL 


0,25W 11,3K0HM+-1%TK50 


RL 


082. 220^ 


250.2644 


R57 


RS 


0,5W 1K0HM+-20XLIN PIN 


RS 


066.8800 


250.2644 


R58 


RF 


0,25w4,7K0HM +-5% 


RF 


069.4728 


250.2644 


R59 


RF 


0,25W8,2KOHW +-5X 


RF 


069.8223 


250.2644 


R60 


RF 


0,25W3,9K0HM +-5X 


RF 


069.3921 


250.2644 


R61 


RF 


0,25W 15K0HM +-5X 


RF 


069.1535 


250.2644 


R62 


RF 


0,25W 22KOHM +-5X 


RF 


069.2231 


250.2644 


R63 


RF 


0,25WA,7KOHM 4-5% 


RF 


069.4728 


250.2644 


R6A 


RL 


0,25W 6,98K0HM4-1XTK50 


RL 


082.2454 


250.2644 


R66 


RL 


0,25W 2,87KOH«4-nTK50 


RL 


083.0949 


250.2644 


R67 


RL 


0,25W 6,98K0HM4-1XTK50 


RL 


082.2454 


2SP.2644 


R68 


RL 


0,25W A,32K0HM4-1%TK50 


RL 


082.6572 


250.2644 


R69 


RL 


0,25W 100KOHM4-nTK50 


RL 


082.1764 


250.2644 


R72 


RL 


0,25W 5,23K0HM4-1XTK50 


RL 


083.1122 


250.2644 


R73 


RL 


0,25W3,57K0HM4-0,1%T25 


RL 


084.2200 


250.2644 


R7A 


RL 


0,25W1,13K0HM4-0,1XT25 


RL 


083.9246 


250.2644 


R75 


RL 


0,25W357 OHM4-0,1XTK25 


RL 


083.8285 


250.2644 


R76 


RL 


0,25W113 0HM4.0,1XTK25 


RL 


083.7320 


250.2644 


R77 


RL 


0,25W 35,7 0HM4-1%TK50 


RL 


082.9388 


250.2644 


R78 


RL 


0,25W16,50 0HH4-1XTK50 


RL 


082.9065 


250.2644 


R79 


RF 


0,25W100K0HM 4-5X 


RF 


069.1041 


250.2644 


RSO 


RF 


0,25W100KOHM 4-5X 


RF 


069.1041 


250.2644 


R81 


RF 


0,25W100KOHM 4-5% 


RF 


069.1041 


250.2644 


R82 


RF 


0,25W100K0HH 4-5% 


RF 


069.1041 


250.2644 


R83 


RF 


0,25W100KOHW 4-5% 


RF 


069.1041 


250.2644 



PF 095.0026.0770 

















c 



# 



IS 

is .$2 



Ot 



C 



<$> 


Az 


Datum 


Schaitteilliste fur 


Sachnummer 


ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 


04 


0277 


BANDSPERRE U TEILER 


250.2644 SA 



Kennzeichen 



R84 

R85 
R86 
R87 
R88 
R8 9 
R90 
R91 
R92 
R93 
R94 
R95 
R96 
R97 



S81 



T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9 

T10 

T1 1 

T12 

T14 

T15 

T16 

T17 



Benennung / Beschreibung 



RF 

RF 

RL 

RL 

RL 

RF 

RF 

RS 

RF 

RF 

AW 

RF 

RL 

RF 



AK 

AK 

AK 

AK 

AM 

AM 

AM 

AM 

AM 

AM 

AM 

AK 

AK 

AM 

AM 



0, 

0, 

0, 

0 , 

0^ 

0 , 

0 , 

0, 

0, 

0, 

HE 

0 , 

0 , 

0 ^ 



25W100K0HM +-5% 

25W1,5K0HM ♦-SX 
25W 46^4KOHM+-nTK50 
25W 5^11K0HM+-1XTK50 
25W 2^15KaHM*-1XTK50 
25W100K0HM 4-5X 
25W1,6K0HM +-5X 
5W4^7KOHM4-20XLIN PI 
25W3^3K0HM 4-5% 
25U330 OHM 4-5% 
ISSL500 0HM4-10X0^8W 
25W2^2KOHM 4-5% 

25W 100KOHM4-1%TK50 
25W220K0HM 4 - 5 % 



SB A66RE6AT 1 1 TA UNTERBR 



BCy59Cl 

BCV79IX 

BCY59CI 

BCY79IX 



E111A 
E111A 
E111A 
E111A 
E111A 
E111A 
E11 1A 
BCV59CI 
BCV791X 
E111A N 
El 11A N 



NPN 45V200MIA 
PNP 45V200MIA 
NPN 45V200MIA 
PNP 45V200MIA 
K.FET 35V300HM 
35V300HM 
35V300HM 
35V300HM 
35V3Q0HM 
35V30OHM 
35V300HM 
45V200MIA 
45V200MIA 



K.FET 
•K.FET 
•K.FET 
K.FET 
■K.FET 
K.FET 
NPN 
PNP 



•K.FET 

•K.FET 



35V300HM 

35V300HM 



ENDE 



Sachnummer 



RF 

RF 
RL 
RL 
RL 
RF 
RF 
RS 
RF 
RF 
AW 
R F 
RL 
RF 



AK 

AK 



069.1041 

069.15 2-9 
083.1797 
082.2348 
083.0855 
069.1041 
069.1629 
066.8822 
069.3321 
069.3315 
008.0080 
069.2225 
082.1764 
069,2248 



250.2667 



AK 

AK 

AK 

AK 



CIO 

010 

010 

010 

214 

214 

214 

214 

214 

214 

214 

010 

010 

214 

214 



.5163 

.3777 

.5163 

,3777 

.7685 

.7685 

.7685 

.7685 

.7685 

.7685 

.7685 

.5163 

.3777 

.7685 

.7685 



Blatt 

Nr. 



03 



enthalten in 



250.2644 

250.26^4 

250.2644 

250.2644 

250.2644 

250.2644 

250.2644 

250.2644 

250.2644 

250.2644 

250.2644 

250.2644 

250.2644 

250.2644 



250.2644 



250.2644 

250.2644 

250.2644 

250.2644 

250.2644 

250.2644 

250.2644 

250.2644 

250.2644 

250.2644 

250.2644 
250.2644 
250.2644 
250.2644 
250.2644 



PF 095.0026.0770 













'kL , Datum 



Sehaitteilliste fUr 



Sachnummer 



Blatt 

Nr. 



ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 03 0277 MOD .GENERATOR 250.2696 SA 01 



Kennzelchen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthaiten in 


A 


MOD.£ENERATOR Z 


f-' 

250.2696 


250.2696 




STROML. 250.2696 S 






B1 


BO HA748MJG PREC. OP-AMP. 


275.0839 


250.2696 


82 


BO MA748MJG PREC. OP-AMP. 


275.0839 


250“.2696 


03 


BO MA748MJG PREC. OP-AMP. 


275.0839 


250.2696 


84 


BO MC1438R VERSTAERKER 


082.2090 


250,2696 


B5 


30 MA748MJ6 PREC. OP-AMP. 


275.0839 


250.2696 


Cl 


C6 10CPF+-1XTKF12X12X6RM5 


CG 023.4619 


250.2696 


C2 


CG 33PF+-2XTK012X12X6RM5 


CG 068.3005 


250.2696 


C3 


CG 390PF+-1XTKF12X12X6RM5 


CG 023.4690 


250.2696 


C4 


CG 470PF+-1XTKF12X12X6RM5 


CG 023.4719 


250.2696 


C5 


CG 1 NF + -1XTKF12X12X6RM5 


CG C23.4531 


250.2696 


C6 


CG 1 ,2NF>-nTXFl2X12X6RM5 


CG 023.4554 


250.2696 


C7 


CG 3^3NF*-nTKE16X16X7RM7 


CG 068.2950 


250.2696 


C8 


CG 4^7NF+- 1XTKF16X16X8 


CG 023.4354 


250.2696 


C9 


CG 10 NF+-1XTKF16X16X8RM7 


CG 023.4383 


250.2696 


Cl 0 


CG 47NF+-1XTKF20X24X10 


CG 130.5853 


250.2696 


C11 


CG 150PF+-1XTKF12X12X6RM5 


CG 023.4631 


250.2696 


C12 


CG 33PF-»-2%TKDl2Xl2X6RM5 


CG 068.3005 


250.2696 


C13 


CG 390PF+-1XTKF12X12X6RM5 


CG 023.4690 


250.2696 


C14 


CG 470PF+-1XTK F12X1 2X6RM5 


CG 023.4719 


250.2696 


Cl 5 


CG 1 NF+-1XTKF12X12X6RM5 


CG 023.4531 


250.2696 


C16 


CG 1,2NF4-1XTKF12X12X6RM5 


CG 023.4554 


250.2696 


C17 


CG 3^3NF+-1XTKE16X16X7RM7 


CG 068.2950 


250.2696 


C18 


CG 4,7NF+- 1XTKF16X16X8 


CG 023.4354 


250.2696 


C19 


CG 10 NF + -mKf16Xl6X8RM7 


CG 023.4383 | 


250.2696 


C20 


CG 47NF+-1XTKF20X24X10 


CG 130.5853 


250.2696 


C21 


CG 4^7NF+-0,5X 250V TK6 


CG 023.1703 


250.2696 


C22 


CG 4^7NF+-0,5X 250V TKG 


CG 023.1703 


250.2696 


C23 






250.2696 




TRIMMWERT 






C24 


CC 1,5NF+- 5X100V NPO VIE 


CC 060.0913 


250.2696 


C25 


CC 6 PF+-0,5PF N033 


CC 006.0148 


250.2696 


C26 


CC 15PF+-2X6X7P100 


CC 087.6312 


250.2696 


C28 


CC 10PF+-0^5PF5N033 


CC 006.0177 


250.2696 


C29 


CC 15PF+-2X6X7P100 


CC 087.6312 


250.2696 


C30 


CC 150PF+-20X HDK700 RD5 


CC 006.0448 


250.2696 


C31 


CE 100UF-1Q+100X16V13X17B 


CE 247.5852 


250.2696 


C32 


CE 100UF-10+100X25V 13X13 


CE 208.4007 


250.2696 


C33 


CE 100UF-10+100X25V 13X13 


CE 208.4007 


250.2696 


C34 


CC 1 NF+50-20X5HDK4000 


CC 006.0490 


250.2696 


C35 


CE 47UF -10+100X16V11X13B 


CE 086.4374 


250.2696 


LI 


LD 1 5UH BE I 0,58A 1,3 OHM 


LD 026.4149 


250.2696 


R1 


RL 0,25W 5,62K0HM*-1XTK50 


RL 082.2190 


250.2696 


■r2 


RL 0,25W 51,1 0HM+-1XTK50 


RL 082.9536 


250.2696 


R3 


RL 0,25W 11,3K0HM+-1XTK50 


RL 082.2202 


250.2696 


R4 


RL 0,25W12,7KOHM+-1XTK50 


RL 082.2448 


2 50.2696 


R5 


RL 0,25fc)33,2K0HM+-0,1XT25 


RL 084.4060 


250.2696 


R6 


RL 0,25W 84,5KOHM+-1XTK50 


RL 083.1951 


250.2696 


R7 


RL 0,25W 113K0HH+-1XTK50 


RL 082.2248 


250.2696 


R8 


RL 0,25W 523 OHM4-1XTK50 


RL 083.0432 


250.2696 


R9 


RF 0,25W560K0HM 4-5X 


RF 069.5647 


250.2696 













Dies© Unterlage ist unser Elgentum. Ven/ielfaltigung, 
unbefugte Verwerlung, Mitteilung an andere is^ strafbar 
und schadenersalzpflichtig. 



&Z , Datum 



Schaitteilliste fur 



Sachnummer 



Blatt 

Nr. 



ROHDE & SCHWARZ 

mOnCHEN 03 0277 MOD*G£NERATOR 250.2696 SA 02 



Kenr^zeichen 


Benennung / Beschrelbung 


Sachnummer 


enthalten in 


RIO 


RS 0,5W-1MEG0HM*-20XL1N PI 


RS 066.8897 


250.2696 


R1 1 


RL 0^25W 5^62K0HM*-1XTK50 


RL 082.2190 


250.2696 


R12 


RL 0^25W 115 0HM4-1XTK5TD 


RL 082.9836 


250.2696 


R13 


RL 0^25W 11^3K0HM4-1XTK50 


RL 082,2202 


250»2696 


R1 4 


RL 0^25W12,4K0H«+-1XTK50 


RL 082.6095 


250.2696 


R1 5 


RL 0,25W 34,OKOHM4-1XTK50 


RL 083.1680 


250.2696 


R16 


RL 0^25W 84,5ieOHM4-nTK50 


RL 083.1951 


250.2696 


R17 


RL 0,25W 113KOHM4-1XTK50 


RL 082.2248 


250.2696 


R19 


RF 0,25W560KOHM 4-5% 


RF 069,5647 


250.2696 


R2 0 


RS 0,5W10KOHM4-20XL1N PIN 


RS 066.8839 


250.2696 


R21 


RF 0,25W 27K0HM 4 - 5 % 


RF 069.2731 


250.2696 


R22 


RF 0,25W 33K0HM 4-5X 


RF 069.3338 


250.2696 


R23 


RF 0..25W1 OOKOHM 4 - 5 % 


RF 069.1041 


250.2696 


R24 


RF 0^25W390 OHM 4-5X 


RF 069.3915 


250.2696 


R25 


AW HEISSL10k0HM4-10%0,04W 


AW 008.0016 


250.2696 


R27 


AW H£1SSL 5K0HW4-10X 0,8W 


AW 008.0116 


250.2696 


R28 


RF 0,25W1 ,5K0HM 4-5% 


RF 069.1529 


25C.2696 


R2 9 


RF 0,25W39G OHM 4-5% 


RF 069.3915 


250.2696 


R30 


RL 0,25W 1 ,33K0HM4-1XTK50 


RL 083.0684 


250.2696 


R31 


RF 0,25W 10 OHM 4 - 5 % 


RF 069.1006 


250.2696 


R36 


RF 0,25W5,6K0HM 4-5% 


RF 069.5624 


250.2696 


R37 


RF 0,25W 10 OHM 4-5% 


RF 069.1 006 


250.2696 


R38 


RF 0,25W2,2K0HM 4-5% 


RF 069.2225 


25C.2696 


R39 


RF 0,25W2,7K0HM 4 - 5 % 


RF 069.2725 


250.2696 


R40 


RF 0.25W 1K0HM 4-5% 


RF 069.1029 


250.2696 


R4 1 


RF 0,25W6,8K0HM 4-5% 


RF 069.6820 


250.2696 


R42 


RP 0^25W6,8K0HM 4-5% 


RF C69.6820 


250.2696 


R43 


RF 0,5 W 47 0HM4-5% 


RF 007.1219 


250.2696 


R44 


RL 0,25W 3,48KOHM4-1%TK50 


RL 083.1016 


250.2696 


R4 5 


RL 0,25W 2,21K0HM4-1%TK50 


RL 082.2477 


250.2696 


R4 6 


RS 0,5W4700HM4-20%LIN PIN 


RS 066.8797 


250.2696 


R47 


RL 0,25W 806 0HM4-1%TK50 


RL 083.0555 


250.2696 


R48 


RF 0,25W 27 OHM 4-5% 


RF 069.2702 


250.2696 


R49 


RL 0,25W 7,50K0HM4-1%TK50 


RL 083.1197 


250.2696 


R52 


RF 0,25W 10 OHM 4-5% 


RF 069.1006 


250.2696 


R53 


RF 0,25W 10 OHM 4-5% 


RF 069.1006 


250.2696 


S8 2 


SB A66RE6AT 7TA UNTER OK 


250.2715 


250.2696 


ST1 


FP WINKELSTECKERLEIST.36P 


243.3578 


250.2696 


ST2 


FP WINKELSTECKERLEIST.36P 


243.3578 


250.2696 


ST3 


FP WINKELSTECKERLE IST.36P 


243.3578 


250.2696 


T1 


AM E111A N-K.FET 35V300HM 

ENDE 

! 

: 

' 

1 

1 


214.7685 


250.2696 



Op 095.0026.0770 










Diese UnteHage ist unser Eigentum. Vervtelfaltigung, 
unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar 
und schadenersatzpfhchtig. 



<$> 






Schaitteilliste fur 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 












mOnchen 






AW/FM -UMSCHALTUNG 


250.274A SA 


01 



Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


A 


AM/FM -UMSCHALTUN6 Z 

STROML. 250.2744 S 


250.2744 


250.2744 


B1 


BO MA741MJG OP.AHP 


275.0822 


250.2744 


B2 


BO SG310 SI-U-F0LGE8 


BO 009.1616 


250.2744 


B3 


BO MC1558JG DUAL-OP-AMP. 


• 275.0816 


250.2744 


C3 


CE 470NF*-20%35V 4X 8TA 


CE 006.3224 


250.2744 


C4 


CE 470NF+-20X35V 4X 8TA 


CE 006.3224 


250.2744 


C5 


CG 4,7NF+- 1XTKF16X16X8 


CG 023.4354 


250.2744 


C6 


CC 330PF*-20% HD<2000 RD5 


CC 006.0460 


250.2744 


6L1 


AD 1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 012.0700 


250.2744 


R1 


RF 0,25W1^2KOHM ♦-SX 


RF C69.1229 


250.2744 


R3 


RF 0,25W2,2K0HM 


RF 069.2225 


250.2744 


R4 


RS 0,5W2^ 2KOHM4-20XKURVE 1 


RS 066.8651 


250.2744 


R5 


RF 0^25W1,?K0HM +-5X 


RF 069.1229 


250.2744 


R9 


RF 0,25W4,7K0HM ♦-SX 


RF 069.4728 


250.2744 


RIO 


RF 0,25W UOHM +-5X 


RF 069.1029 


250.2744 


R11 


RF 0,25W3,9K0HM +-5X 


RF 069.3921 


250.2744 


R1 2 


RF 0,25W470 OHM ♦-SX 


RF 069.4711 


250.2744 


R13 


RF 0,25w4,7K0HM +-5X 


RF 069.4728 


250.2744 


R15 


RF 0^25W470 OHM +-5X 


RF 069.4711 


250.2744 


R16 


RL 0,25W U0HM4-1%TK:50 


RL 082.2160 


250.2744 


Rl 7 


RF 0,25W680 ohm 4-5X 


RF 069.6814 


250.2744 


P18 


RL 0,25W 2,00K0HM4-1XTK50 


RL 083.0826 


250.2744 


R20 


RL 0,25W 1,82K0HM+-1XTK50 


RL 082.2277 


250,2744 


R21 


RF 0,25W 10KOHM ♦-5X 


RF 069.1035 


250.2744 


R22 


RL 0,25W 16,9K0HM+-1XTK50 


RL 083.1451 


250.2744 


R23 


RF 0,25W100 OHM 4-5X 


RF 069.1012 


250.2744 


R24 


RF 0,25W5,6K0HM 4-5X 


RF 069.5624 


250.2744 


R31 


RF 0,25U 10KOHM 4-5X 


RF 069.1035 


250.2744 


S83 


SB A66RE6AT 5TA UNTERBR 


250.2767 


250.2744 


ST3 


FP WINKELSTECKERLEIST.36P 


243.3578 


250.2744 


ST4 


fP INDIREKT.STECKERL.36P. 

ENDE 


FP 242-3600 


250.2744 



PF 095.0026.0770 













Diese Unterlage ist unser Eigentum Vervieifalr.gung, 
unbeiugte Verwertung, Mittoilung an andereV.l stnfbar 
und schadenersaUpflichtig. 






( 



( 



( 






Az 


Datum 


Schaitteilliste fur 


Sach'^ummer 


ROHDE frSCHWARZ 

mOnchen 


05 


04 77 


NFTZTEIL 


250.2815 



Blatt 

Nr. 



SA 



01 



Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in i 


A 


NET2TE1L Z 

STROP^L. 25C.2815S 


250.281 5 


25C.2815 1 


B1 


BO v*C1569R -5 5 +1 25 U-REGL 


BO 009 .141 6 


250.2 815 1 




BO +irl‘(?OR -5 5 +1 2 5 U-REGL 


SO 009.1416 


250.2815 1 


B3 


BO »-a;’815kk spcs . re GL. 1 5 V 


BO 517.7514 


250.2815 


B4 


BO “AZSISKP SPLS.PEGL.15V 


eo 517.7514 


250.2815 


B5 


BC f-C1'(.3G NE G.5PGSPE&L EP 


BO 275.0868 


250.3C57 


Cl 
8 IS 
C5 


CE 1C TuOUFlO + 5CJi40V35X 80 


250.3134 


2 5 C . 3 05 7 


C6 


CE 1C0l'F- 1 n + 50%1 COV 18X3L 


CF 022.8333 


250.3057 


C7 


CC 4, 7NF+PC-2C?.HDKfcCC0 


CC 022,0603 


250.3057 


C8 


CF ?2r,KF + -:C’X tlv RUNDB. 


CK C24.6621 


250.3057 


C9 


CK 22CNF+-;CX 63V RUNDP, 


CK 024,6621 


250.3057 


CIO 


CF. 4,7l.F -:V*5LX 4rv 6X18 


CE 006.6075 


250.3057 


C1 1 


C C 1 N F + 5 0 - 2 % 5 B C X 4 C C 0 


CC 006.0490 


250,3057 


Cl 2 


CK 1 ( ('N F + -C IK 1 (,CV RUNOe . 


CK 024.6721 


250.3057 


Cl 3 


CE 4,?UF -'!r>5DK 4CV 6X18 


CF. 006.6075 


25C .3057 


Cl 4 


CK, 1,C6F+-1lK 63 V 4,7PD‘ 


CK 660,4254 


2 5 0.3-05 7 


Cl 5 


CF. 1 CC'lF-1 0 + 1 C-KI 6 V 11X1.5 


CF 022.7550 


250. 305 7 


C16 


CE 22 LF+-2CK35V &X187A 


CE 006.3282 


250.5057 


C17 


CE 22CUF-2C+53K4CV 16X3 C 


CE 022.7814 


250,3057 


Cl 8 


CE KIF -10 + UTK63V 9X13 


CF 022 .7650 


250.3057 


Cl 9 


CE iruF -•'0 + 1 CO X 6. 3 V 9X13 


CE 022.7650 


250.3057 


C20 


CE 1C6P -1C+1DCX63V 9x13 


CE 022.7650 


250.3057 


C21 


CK 1 C0NF+-rCK1 OCV RUNDB. 


CK 024.6721 


250.3057 


C22 


CC 4,7NF+80-?CXHDK6000 


CC 022,0603 


250.3057 


6L1 


AG BYX38/300R GL 300V/4,5 


013.0504 


250.281 5 


GL2 


AG BYX38/300R GL 300V/4,5 


013.0504 


250.281 5 


6L3 


AG E1Y251 SI 3A 200V 


250.3128 


250.3057 


GL4 


AG BY251 SI 3A 200V 


250.3128 


250.3057 


6L5 


AG B60CSCCS ID,8A60V 


AG 013.2042 


250.3057 


GL6 

BIS 

GL13 


AG BY251 SI 3A 200V 


250.3128 


250,3057 


GLU 


AG BY251 SI 3A 2DDV , 


250.3128 


25C.3057 


GL1 5 


AE BZX75/C2VB STABISTOR 


AE 086.829? 


25C.3057 


GLU 


AE BZX55/C24 D,5W Z-DI 


AE 012.2603 


250.3057 


R1 


RL 0,25W 2,0UK0H«+-1%TK50 


RL 083,0826 


250.3057 


R2 


RL 0,25W 6,81K0HM+-1XTK50 


RL 082.2560 


250. 3057 


R3 


RF 0,25W 33K0HM +-5X 


RF 069.3338 


250.3057 


R4 


RS 0,5W4,7K0H«+-2DS:l1M PI 


RS 066.8822 


25G.3D57 


R5 


RF 0,25W6,8K0HM +-5!H 


RF 069.6820 


250,3057 


R6 


RF 0,25W 1 OMW +-5X 


RF 073.9872 


250.3057 


R7 


RF 0,25W1C0 0H« +-5X 


RF 069.1012 


250.3057 


R8 


RD 3W 0,12 0HM+-3X 


RD 087,0350 


250.3057 


R9 


RF 0,25W 1K0HW +-5X 


RF 069,1029 


250.3057 


RIO 


RF 0,25W 3,3 OHM +-5X 


RF 073.9995 


250.3057 


R11 


RF 0,25W4,7K0HM +-5X 


RF 069,4728 


250.3057 


R12 


RF 0,25v6,f.K0HM +-5% 


RF 069.6820 


250.3057 


R13 


RF 0,25W 2CK0HM +-5X 


RF 069.2031 


250.3057 


R1 4 


RS 0,5W4,7K0HM+-20XLIN FI 


RS 066.8822 


250.3057 



PF 095.0026.0770 
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Az 


Datum 


Schaitteiillste fDr 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 












mOnchen 


06 


02.77 


HUB-MESSER 


250.3228 SA 


01 




Kennzelchen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


B101 


BL SN54LS00J 4/2JNP.NAND. 


BL 


455.2838 


250.2444 


B102 


BO MC1558JS BUAL-OP-AMP. 




275.0816 


250.2444 


82 01 


BO MC1558J6 OUAfOP-AMP. 




275.0816 


250.2396 


B401 


BL SN5400N -55 +125 NAN06 


BL 


009.3019 


250.2496 


B4 02 


BL SN54121N MULTIVIB.- 


BL 


1lt.8569 


250.2496 


B4 03 


BL SN5i12lN MULTIVIB. 


BL 


117.^69 


250.2496 


B404 


BO MA74lMaG OP .AMP 




275.0822 


250.2496 


B405 


BO MCI 558^6 DUAL-OP-AMP. 




275.0816 


250.2496 


BU85 


BUCHSENLEISTE 8/2P0L16 Z 




274.9910 


274.9926 


8U86 


FP JND BUCHSENKONTAKT IP. 




242.3580 


250.3228 


C81 

BIS 

C85 


CB 220PF +-20* N1500 DF-K 


CB 


023.0120 


250.3228 










C101 


RICHTIGE SNR.0220610 


CC 


022.0632 


250.2444 


Cl 02 


CC 1 NF+50-20%5HDK4000 


CC 


006.0490 


250.2444 


Cl 05 


CK 100NF + -20%100V QUADER 


CK 


006.5033 


250.2444 


Cl 06 


RICHTIGE SNR.0220610 


CC 


022.0632 


250.2444 


C107 


CE 4,7UF+-205520V 7X 4X 8 


CE 


022.8110 


250.2444 


Cl 08 


CC 3,3NF+-10X6X7R2000 


CC 


087.7083 


250.2444 


C109 


RICHTIGE SNR. 0220603 


CC 


022.0626 


250.2444 


Clio 


CC 1 ,5PF-»-0,25PF3X4Pl00 


CC 


087.6193 


250.2444 


cm 


CC 15PF+-2X6X7P100 


CC 


087.6312 


250.2444 


C113 


RICHTIGE SNR.0220610 


CC 


022.0632 


250.2444 


C114 


CE 4^7UF-10+100X63V 9X13 


CE 


022.7643 


250.2444 


C115 


RICHTIGE SNR.0220603 


CC 


022.^26 


250.2444 


C116 


RICHTIGE SNR.0220610 


CC 


022.0632 


250.2444 


C117 


CE 47UF -10+100X16V 9X13 


CE 


022.7543 


250.2444 


C118 


RICHTIGE SNR.0220603 


CC 


022.0626 


250.2444 


Cl 19 


RICHTIGE SNR.0220603 


CC 


022.0626 


250.2444 


Cl 20 


RICHTIGE SNR.0220603 


CC 


022.0626 


250.2444 


C121 


CC 100PF+-2X6X9NP0 


CC 


087.6541 


250.2444 


Cl 22 


CC 820PF-F-10X4X5R2000 


CC 


087.7025 


250.2444 


C125 


RICHTIGE SNR.0220610 


CC 


022.0632 


250.2444 


Cl 26 


CE 2,2UF-10+100%40V 9X13B 


CE 


086.4380 


2 50.2444 


C127 


RICHTIGE SNR.0220610 


CC 


022.0632 


250.2444 


C128 


CC 22PF4-2X6X9P100 


CC 


087.6335 


250.2444 


C129 


RICHTIGE SNR.0220610 


CC 


022.0632 


250.2444 


C201 


CC 220PF-F-20X HOK2000 RD5 


CC 


006.0454 


250.2396 


C202 


RICHTIGE SNR.0220610 


CC 


022.0632 


250.2396 


C203 


CC 39PF+-10X100V3NP0 CHIP 




082.3050 


250.2396 


C204 


CC 3 PF4-0^5 PF5P100 


CC 


006.0060 


250.2396 


C205 


RICHTIGE SNR.0220603 


CC 


022.0626 


250.2396 


C2b6 


CC 220PF+-2X6X7N750 


CC 


087.6941 


250.2396 


C207 


CC 1 NF+50r20X5HDK4000 


CC 


006.0490 


250.2396 


C208 


CC 39PF4-1OX100V3NPO CHIP 




082.3050 


250.2396 


C209 


CC 27PF 5X N750/IB RD8 


CC 


006.0377 


250.2396 


C210 


RICHTIGE SNR.0220603 


CC 


022.0626 


250.2396 


C211 


RICHTIGE SNR.0220610 


CC 


022.0632 


250.2396 


C213 


CC 220PF-F-2X6X7N750 


CC 


087.6941 


250.2396 


C214 


CC 220PF4-2X6X7N750 


CC 


087.6941 


250.2396 


C215 


RICHTIGE SNR.0220610 


CC 


022.0632 


250.2396 


C216 


CK 100NF>»-20X100V QUADER 


CK 


006.5033 


250.2396 


C217 


RICHTIGE SNR.0220603 


CC 


022.0626 


250.2396 


C219 


RICHTIGE SNR;0220610 


CC 


022.0632 


250.2396 



PF 095.002^0770 
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AZ 


Datum 


Schaltteilllste fUr 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 












mOnchen 


06 


0277 


HUB-MESSER 


250,3228 SA 


02 




Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


C220 


CC 220PF+-2X6X7N750 


CC 087.6941 


250.2396 


C221 


CC 220PP+-20X HDK2000 RD5 


CC 006.0454 


250.2396 


C222 


CC 39PF+-10X100V3NP0 CHIP 


082.3050 


250.2396 


C223 


CC 12PF 5X N750/iB RD5 


CC 006.0331 


250.2396 


C224 


CC 1 MF-»50-20X5MRK4000 


CC 006.0490 


250.2396 


C228 


CK 100NF-»*20X100V QUADER 


CK 006.3033 


250.2396 


C229 


CC 10NF*20-»50X63V6X9R6000 


Ce 087.7525 


250.2396 


C230 


CC 33PF>-2X4X5NP0 


CC 087.6487 


250*2396 


C231 


CC 33PF+-2X4X5NP0 


CC 087.6487 


250.2396 


C232 


CC 220PF+-20X HDK2000 RD5 


CC 006.0^34 


250.2396 


C235 


CC 220PF4-2X6X7N750 


CC 087.6941 


250.2396 


C236 


CC 5 PF4-20X100V CHIP NPO 


CC 022.4421 


250.2396 


C237 


CC 8PF + -0,5PF N750/IB Rl>5 


CC 006.0319 


250.2396 


C238 


CC 680PF+-10X100V3K1200 C 


082.3209 


250.2396 


C239 


CC 10NF-20+50X63V6X9R6000 


CC 087.7525 


250.2396 


C301 


CK 3,9NF4-2,5X63V 7,7R6 


060.4860 


250.2344 


C302 


CK 10NF+-2X 63V RD 7X18KS 


CK 024.4412 


250.2344 


C303 


CC 270PF^-2X6X9N750 


CC 087.6958 


250.2344 


C304 


CK 10NF+-20X400V ttUADER 


CK 006.5227 


250.2344 


C305 


CK 10NF4-20X400V QUADER 


CK 006.5227 


250.2344 


C306 


CK 3,9NF+-2,5X63V 7,7RD 


060.4860 


250.2344 


C307 


CK 150NF+-20X100V QUADER 


CK 006.5040 


250.2344 


C308 


CK 150NF4-20X100V QUADER 


CK 006.5040 


250.2344 


C403 


CC 2,2NF+-10X5X6R2000 


CC 087.7060 


250.2496 


C4 04 


CC 4,7NF+-10X6X9R2000 


CC 087.7102 


250.2496 


C405 


RICHTIGE SNR. 0220610 


CC 022.0632 


250.2496 


C406 


CC 22 NF 8100X HDK6000 


CC 022.0684 


250.2496 


C4 07 


RICHTIGE SNJi. 0220603 


CC 022.0626 


250.2496 


C408 


CC 33PF+-2X4X5MP0 


CC 087.6487 


250.2496 


C410 


CE 100UF-10-H00X25V 13X13 


CE 208.4007 


25C ,2496 


C412 


CE 100UF-1 C*1 00X25V 13X13 


CE 208.4007 


250. 2i"-^ 


C413 


RICHTIGE SNR. 0220610 


CC '022.0632 


250.2496 


C414 


CE 100UF-10+100X25V 13X13 


CE 208.4007 


250.24-:'6 


C415 


RICHTIGI SNR. 0220610 


CC 022.0.632 


250.2496 


C417 


CS 180PF+-2XTKF12X12X6 RH 


CG 068.3063 


250.2496 


C418 


CG 270PF+-2XTKF12X12X6RM5 


CG 068.3086 


250.2496 


C419 


RICHTIGE SNR. 0220610 


CC 022.0632 


250.2496 


C420 


RICHTIGE SNR.0220610 


CC 022.0632 


250.2496 


C421 


CC 22PF+-2X4X5NP0 


CC 087.6464 


250.2496 


C422 


CC 22PF4-2X4X5NP0 


CC 087.6464 


250.2496 


C423 


CE 100UF-10+100%25V 13X13 


CE 208.4007 


250.2496 


C424 


RICHTIGE SNR.0220610 


CC 022.0632 


250.2496 


C425 


CE 220UF-104lbW6V 13X17 


CE 022.7566 


250.24“^6 


C426 


CE 47 UF+-20X20V12X 7X11 


CE 022.8133 


250.2496 


C428 


CC 220PF4-2X6X7N750 *• 


CC 087.6941 


250.2496 


C429 


CE 4,7UF+-20X20V 7X 4X 8 


CE 022.8110 


250.2496 


C431 


CE 100UF4-20X20V 10X21TA 


CE 006.3201 


250.2496, 


C432 


CK 3,9NF+“2^5X63V 7,7RD 


060.4860 


250.2496 


D81 

BIS 

D88 


LD 95 DB (500MHZ) 2X2500 P 


LD 006.8032 


250.3228 








6L101 


AE BB113 3FACH-C-D10DE AM 


AE 252.5711 


250.2444 


6L102 


AE HPA5082-2800 SCHOTTKV 


AE 012.9066 


250.2444 


6L103 


AE BZX55/C8V2 0.5H Z-DI 


AE 012.2490 


250.2444 


6L104 


AD 1N4448 SI 75V 1 50MIA 


AD 012.0700 


250.2444 



PF 086.0026.0770 




ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 



Kennzeichen 




Schaitteilllste fUr 



HUB-MESSER 



Benennung / Beschreibung 



Sachnummer 



Saehnummer 



250.3228 SA 03 



enthalten in 



6L105 

GL201 

6L202 

6L301 

GLA01 

6L402 

GLA03 

6L406 

6L407 

6L408 

L2 

L3 

L4 

L5 

L6 

L101 
L103 
L201 
L202 
L2 03 
L204 
L205 
L207 
L208 
L209 
L301 
L302 
L303 
L304 
L401 
L402 
L403 
L404 

R1 

R101 
R102 
R103 
R1 04 
R105 
R107 
R109 
R110 
R1 11 
R1 12 
R113 
R114 
R115 
R116 
R117 
R118 
R120 
R121 
R122 
R123 
R124 



AD 1N4448 SI 75V 
AE HPA5082-2S00 
AE HPA5082-2800 
AE BZX55/C3V3 
AD 1N4448 SI 75V 
AE HPA5082-2800 
AE HPA5082-2800 
AE HPA5082-2800 
AE BZX55/C10 
AO 1N4448 SI 75V 



150MIA 
SCHOTTKY 
SCHOTTK Y 
0,5W Z-DI 
150MIA 
SCHOTTKY 
SCH'OTTKY 
SCHOTTKY 
0,5W Z-DI 
1 50HIA 



LD 150UH BEI 0,17A 6,20HM 
LD U MIH BEI 0^04A106 OHM 
LD 2,2UH 105: 0,76A0,370HM 
LD U MIH BEI 0,04A106 OHM 
LD 33 UH 10% 0,26A 3,80HM 
SPULE Z 

LD 1,80UH lOX 0,9A0,320HM 
LD 22 UH 10% 0,25A 3,30HM 
LD 1,0 UH 105: /,47A1,10HM 
LD 2,2UH 105( 0,76A0,3^0HM 
LD 10UH BEI 0,26A 3,4 OHM 
LD 2,2UH 10% 0,76A0,370HM 
LD 1,0 UH 10X /,47A1,10HM 
LD 0,047 UH 105: 

LD 0,047 UH 10X 
SPULE Z 

SPULE Z 

SPULE Z 

LD U MIH BEI 0,04A106 OHM 
LD 10UH BEI 0,26A 3,4 OHM 
LD 8,20UH 105: 0,3A 2,40HM 
LD 33 UH 10X 0,26A 3,80HM 
LD 33 UH 10X 0,26A 3,80HM 

RF 0,25W 1K0HM +-55: 

RF 0,25W3,3K0HM +-5X 
RF 0,25W 10K0HM +-5% 

RF 0,25w2,2K0HM ♦-SX 
RF 0,25W100KOHM +-5X 
RF 0,25W100KOHM +-5X 
RF 0,25W 10K0HM +-5X 
RF 0,25W 27K0HM +-5X 
RF 0,25W4,7K0HM ♦-SX 
RF 0,25W1,2K0HM +-5% 

RF 0,25W220 OHM -*-5X 
RF 0,25W2,7K0HM ♦-SX 
RF 0,25W1,2K0HM +-5X 
RF 0,25W560 OHM 4-5% 

RF O,25W2,7K0HM +-5X 
RF 0,25W560 OHM +-5X 
RF 0,25W 82 OHM +-5X 
RF 0,25W470 OHM +-5X 
RF 0,25Wlb0K0HM +-5X 
RL 0,25H 2,61K0HM*-1XTK50 
RF 0,25W 22K0HM ♦-SX 
RF 0,25W100 OHM +-5X 



AD 012. 
AE 012. 
AE 012. 
AE 012. 
AD 012. 
AE 012. 
AE 012. 
AE 012. 
AE 012. 
AD 012. 

026. 
LD 037. 
LD 067. 
LD 037. 
LD C67. 

250. 
LD 067. 
LD 067. 
LD 067. 
LD 067. 
LD 026. 
LD 067. 
LD 067. 
249. 

249. 

250. 
250. 
250. 

LD 037. 
LD C26. 
LD 067, 
LD 067. 
LD C67. 



0700 

9066 

9066 

2390 

0700 

9066 

9066 

9066 

2510 

0700 

4055 

8005 

2905 

8005 

3047 

2467 

2892 

3024 

2863 

2905 

4184 

2905 

2865 

5995 

5995 

2367 

2367 

2367 

8005 

4184 

2970 

3047 

3047 



RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF C69 
RF 069 
RF C69 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RL 083 
RF 069 
RF 069 



.1029 

.3321 

.1035 

.2225 

.1041 

.1041 

.10T5 

.2731 

.4728 

.1229 

.2219 

.2725 

.1229 

.5618 

.2725 

.5618 

.8200 

.4711 

.1041 

.0903 

.2231 

.1012 



250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 



2444 
2 396 
239 6 
2344 
2496 
2496 
2496 
2496 
2496 
2496 



250.3228 
250.3228 
250.3228 
250.3228 
250.3228 
250.2444 
250.2444 
250.2396 
250.2396 
250.2396 
2 50.239 6 
250.2396 
25C.2596 
250.2396 
250.2396 
250.2344 
250.2344 
250.2344 
250.2344 
250.2496 
250.2496 
250.2496 
250.2496 



250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 



3228 
2444 
2444 
2444 
2444 
2444 
2 44 4 
2444 
2 44 4 
2444 
2444 
2444 
2444 
2444 
2444 
2444 
2444 
2444 
2444 
2444 
2444 
244 4 



PF 096.0026.0770 
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Az 


Datum 


Schaltteilliste fur 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 












mOnck^n 


06 


0277 


HUB-MESSER 


250.3228 SA 


OA 



Kennzeichen 




Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


R1 26 


RL 


0,25W 2,,7K0HM+-1XTK50 


RL 


083.1616 


250.2444 


R1 27 


RL 


0^25W 1 0,5K0HM + -nTK50 


RL 


083.1300 


250.2444 


R1 28 


RL 


0,25W 100K0HM+-1XTK50 


RL 


082.1764 


250.2444 


R1 29 


RL 


0,25W 10,0K0H«+-1XTK50 


RL 


083.1297 


250.2444 


R1 3 0 


RL 


0,25W 2,67KOH«+-1XTK50 
0,25W1,8KOHM +-5X 


RL 


083.0910 


250.2444 


R131 


RF 


RF 


069.1829 


250.2444 


R1 32 


RL 0^25W 1,07KOWM+-1%TK50 
TRIMMWERT 


RL 


083.0632 


250.2444 


R?01 


RF 


0,25W470 ohm -fr-SX 


RF 


069.4711 


250.2396 


R202 


RF 


0,25W330 OHM *-5X 


RF 


069.3315 


250.2396 


R203 


RF 


0,25w2,7K0HM +-5X 


RF 


069.2725 


250.2396 


R20A 


RF 


0..25W 1 0 OHM +-5X 


RF 


069.1006 


250.2396 


»205 


RF 


0,25W470 OHM +-5X 


RF 


069.4711 


250.2396 


R206 


RF 


0,05W 10,10 0HM>-1X 




030.0509 


250.2396 


R2 08 


RF 


0,25w1,8K0HM +-5X 


RF 


069.1829 


250.2396 


R2 09 


RF 


0,25W270 ohm -••-5X 


RF 


069.2719 


250.2396 


P21 0 


RF 


0,25w2,7K0HM ♦-SX 


R F 


069.2725 


250.2396 


P21 1 


RF 


0,5 W 220 OHM 4-5X 


RF 


007,1290 


250-2396 


R21 2 


RF 


0,25W 33 OHM ♦-SX 


RF 


069.3309 


250.2396 


P21 3 


RF 


0,25W 10 OHM 4-5X 


RF 


069.1006 


250*2396 


R21 A 


RF 


0,25W100 OHM ♦-SX 


RF 


069.1012 


250.2396 


R21 5 


RF 


0,25W 10 OHM +-5X 


RF 


069.1006 


250.2396 


R216 


RF 


0,25W100 OHM +-5X 


RF 


069.1012 


250.2396 


R217 


RF 


0,25W8,2K0HM ♦-SX 


RF 


069.8223 


250.2396 


R21 8 


RF 


0,25W3,3K0HM ♦-SX 


RF 


069.3321 


250.2396 


R219 


RF 


0,25W 1K0HM ♦-SX 


RF 


069.1 029 


250.2396 


R220 


R F 


0,25W470 OHM ♦-SX 


RF 


069.4711 


250.2396 


P221 


RF 


0,25W 56 OHM ♦-SX 


RF 


069.5601 


250.2396 


R222 


RF 


0,25W470 OHM ♦-SX 


RF 


069.4711 


250.2396 


»223 


RF 


0,25W330 OHM ♦-$% 


RF 


069.3315 


250.2396 


R22A 


RF 


0,25W2,7KOHM ♦-SX 


RF 


069.2725 


250.2396 


R225 


RF 


0,25W470 OHM +-5X 


RF 


069.4711 


250.2396 


R2 26 


RF 


0,05H 10,10 0HM^-1X 




030.0509 


250.2396 


R229 


RF 


0,25W470 OHM +-5X 


RF 


069.4711 


250.2396 


R230 


RF 


0,05W 42,16 0HM+-1X 




030.0780 


250.2396 


P231 


RF 


0,25W6,8K0HM +-5X 


RF 


069.6820 


250.2396 


R232 


RF 


0,25W680 OHM ♦-SX 


RF 


069.6814 


250.2396 


R233 


RF 


0,25W 18 OHM ♦-SX 


RF 


069.1806 


250.2396 


P235 


RF 


0,25W 1CK0HK +-5X 


RF 


069.1035 


250.2396 


R236 


RF 


0,25W 1K0HM ♦-SX 


RF 


069.1029 


250.2396 


R237 


RF 


0,25W100K0HM ♦-SX 


RF 


069.1041 


250.2396 


R238 


RF 


0,25W2,2K0HM +-5X 


RF 


069.2225 


250.2396 


R239 


RF 


0,25w2,7K0HM ♦-SX 


RF 


069.2725 


250.2396 


R240 


RF 


0,25W IKOHM +-5X 


RF 


069.1029 


250.2396 


R2A1 


RF 


0,25Wl0n OHM ♦-SX 


RF 


069.1012 


250.2396 


R4 02 


RF 


0,25W 33K0HM ♦-$% 


RF 


069.3338 


250.2496 


R403 


RF 


0,25w4,7K0HM ♦-SX 


RF 


069.4728 


250.2496 


R404 


RF 


0,2SW8,2K0HM ♦-SX 


RF 


069.8223 


250.2496 


R405 


RF 


0,25W IKOHM ♦-SX 


RF 


069.1029 


250.2496 


R406 


RF 


0,25W 10K0HM +-5X 


RF 


069.1035 


250.2496 


R408 


RF 


0,25W 27KOHM ♦-SX 


RF 


069.2731 


250.2496 


R410 


RF 


0,25W IKOHM +-5X 


RF 


069.1029 


250.2496 


R412 


RL 


0,25W 16,9K0HM+-1XTKS0 


RL 


083.1451 


250.2496 


R413 


RL 


0,25W 5,90K0HM^-1XTK50 


RL 


083.1145 


250.2496 


R414 


RF 


0,25w5,6K0HM +-5% 


RF 


069.5624 


250.2496 


R4 15 


RF 


0,25W5,6K0HM +-5X 


RF 


069.5624 


250.2496 


R416 


RF 


0,2SW1,5K0HM ♦-SX 


RF 


069.1529 


250.2496 



pp nofi r»noA o77n 











Diese Unterlage ist unser Bgentum. Vervielfaltigung, 
'"‘-'ofiiate Verwertung, Mitteilung an andere ist strafq^ 
und schadenersatzpflichtig. 



Az Datum Schalttellllste fiir 

ROHDE &SCHWAHZ 

mOnCHEN 06 0277 HUB-HESSER 



Kennzeichen 



Benennung/ tseschreibung 




Sachnummer 



enthaiten in 



R417 

R418 

R420 

R422 

R423 

RA24 

RA25 



R428 

R431 

R432 

R433 

R434 

R435 

R436 

R437 

R438 

R439 

R440 

R44t 

R442 

ST81 

ST82 

ST84 



RF 0,25W1,5KOHM ♦-5'% 

RF 0,25W100 OHM +-5% 

RF 0,25W 12K0HM +-5X 
RF 0,25W 10K0HM ♦-5% 

RF 0,25W 22KOHM ♦-SX 
RS 0,5W2,2K0HM+-20XKURVE 1 
RF 0,25W6,8KOHM ♦-SX 
RF 0,25W4^7K0HM *-5X 
RF 0^25W150K0HM ♦-SX 
RF 0,25W 1 MOHM +-5X 
RF 0^25W470 OHM ♦-5X 
RF 0^25W100K0HM +-5% 

RL 0,25W 4, 22KOHM+-1XTK50 
RF 0,25W 1K0HM +-5X 
RF 0^25W100K0HM ' + -5X 
RL 0,25W 634 OHM^-1XTK50 
RL 0,25W 1^21K0HM4-1XTK50 
RF 0,25W100KOHM +-5X 
RF 0,25W4,7K0HM ♦-5% 

RL 0,25W 8,06KOHH+-1XTK50 
RL 0,25W 1 0,2K0HM+-1XTK50 

FJ EINBAUST.SMC IN.FL. LA 
FJ EINBAUST.SMC IN.FL. LA 
FJ EINBAUST.SMC IN.FL* LA 



RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RS 066 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF ft69 
RF 069 
RF 069 
RL 083 
RF 069 
RF 069 
RL 083 
RL 083 
RF 069 
RF 069 
RL 083 
RL 082 



.1529 

.1012 

.1235 

.1035 

.2231 

.8651 

.6820 

.4728 

.1541 

,1058 

.4711 

.1041 

.1068 

.1029 

.1041 

.0484 

.0655 

.1041 

.4728 

,1222 

.2331 



250. 

250. 

250. 

250. 

250, 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 

250. 



2496 

2496 

2496 

2496 

2496 

2496 

2496 

2496 

2496 

2496 

2496 

2496 

2496 

2496 

2496 

2496 

2496 

2496 

2496 

2496 

2496 



FJ 070.0151 
FJ 070.0151 
FJ 070.0151 



250.3228 

250.3228 

250.3228 



T1 01 
T102 
T103 
T1 04 
T201 
T202 
T203 
T204 
T205 
T4 01 
T402 
T404 
T405 
T4 06 
T408 



AK BCY59C1 NPN 45V200MIA 
A< BFY90 SI NPN 30V50MIA 
AK 2N2369 NPN 40V 200MIA 

AK 2N2369 NPN 40V 200MIA 

AK BFR15A SI-NPN HF-TRANS 
AK BFT12 SINPN 25V26HZ 
AK BFY90 SI NPN 30V50MIA 
AK BFR35A SINPN 12V 4GHZ 
AK BFR15A SI-NPN HF-TRANS 
AK BCY59X SI NPN45V0,2A 
AK 2N2369 NPN 40V 200M,1A 

AK 2N2369 NPN 40V 200M1A 

AK 2N2369 NPN 40V 200MIA 

AM 2N4416 N-KANAL 30V FET 

AK BCY59CI NPN 45V200MIA 



AK 010. 
AK 010. 
AK 010. 
AK 010. 
AK 451. 
AK 249. 
AK 010. 
AK 911 . 
AK 451. 
010 . 
AK CIO. 
AK 010. 
AK 010. 
AM 010. 
AK 010. 



5163 

4550 

4680 

4680 

4320 

8236 

4550 

0040 

4320 

5192 

4680 

4680 

4680 

8591 

5163 



250.2444 

250.2444 

250.2444 

250.2444 

250.2396 

250.2396 

250.2396 

250.2396 

250.2396 

250.2496 

250.2496 

250.2496 

250.2496 

250.2496 

250.2496 



ENDE 



PF 095.0026.0770 








Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfaltigung, 
unbefugte Verwertung, Mitteiiung an andere ist strafbar 
und schadenersatzpftichtig. 









ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 



Kennzelchen 




Schaitteilliste fur 



HOD^-GENERATOR 



Be^ennung / Beschreibung 



Sachnummer 



274.95fi6 SA 01 



Sachnummer 



enthalten in 




ZU6EH0ER16ER STROHLAUF 
274.9526 S 

BO MA715 OPVERSTAERKER 
BO LM218H OP-AHP. 

BO MA741 OP-AMP. -55+120 
30 SG310 SI-U-FOLGER 
BO S6310 Sl-U-F0i6ER 
BP V7L2C3 OPT.KOPPLER 
BO MA741MJG OP .AMP 
THERMOSTAT 3 

CD 2X13 BIS 531PF-DREHK0 
CC 4 PF+-0,5PF5N033 
CC 27PF 2X NPO/IB 3R0HR 
CT 12PF MS-ROTOR 6RDX15 
CC 5PF+-0^25PF P100/IB3R 
CE 220UF-10+100%16V 13X17 
CC 27PF 5X N750/IB RD8 
CE 220UF-10+100X16V 13X17 
CC 100PF+-20X HDK700 RD5 
CE 2,2UF-10+100X63V 9X13 

CC 1 NF+50-20X5HDK4000 
CC 470PF+-20X HDK2000 RD5 
CE 2,2UF-10+100X63V 9X13 

CE 2^2UF-10+100X63V 9X13 

CE 2,2UF-10+100X63W 9X13 

CE 1UF +-20X35V 4X 8TA 
CE 100UF-10+100X16V13X17B 
CE 47UF -10+100X40V 11X13 
CE 220UF-10+100X16V 13X17 
CE 10UF -10+100X63V 9X13 

CE 4,7UF-10+100X63V 9X13 

CE 4^7UF-10+100X63V 9X13 

CE 1UF -10+100X63V 9X13 

CE 2^2UF-10+100X63V 9X13 

CE 47UF -10+100X40V 11X13 
CC 4 PF+-0,5PF5N033 
CC 18PF 5X N750/IB RD5 



AD 1H4443 
AD 1N4448 
AD 1N4448 
AD 1 N444 8 
AD 1 N4448 
AD 1N4448 
AD 1N4448 



75V 150MIA 
75V 150MIA 
75V 150MIA 
75V 150MIA 
75V 150M1A 
75V 150MIA 
75V 150HIA 



RF 1,0W 20 MOHM +-1X 
RF 0,5 W 2 M0HM+-1X 
RL 0,25W200K0HH+-0,1XTK25 
RL 0,25W20,OKOHM+-0,1XT25 
RF 1,0W 20 MOHM +-1X 
RF 0,5 W 2 M0HM+-1X 
RL 0,25W200KOHM+-0,1XTK25 
RL 0,25W20,0KOHM+-O.1XT25 



CE 022 
CC 006 



451 .4359 
275.0845 
009.1251 
009.1616 
009.1616 
242.35«9 
275.0822 
274.8971 



.8913 
.0125 
.1244 
.9126 
.1038 
.7566 
.0377 
.7566 
.0431 
.7637 
.0490 
.0477 
.7637 
.7637 
.7637 
.3230 
.5852 
.7589 
.7566 
.765 0 
.7643 
.7643 
.7620 
.7637 
.7589 
.0125 
.03 54 



CE 022 
CE 022 



CE 022 
CE 022 



CE 022 
CC 006 



AD 012.0700 
AD 012.0700 
AD 012.0700 
AD 012.0700 
AD 012.0700 
AD 012.0700 
AD 012.0700 

RF 029.5975 
RF 037.5906 
274.9155 
RL 084.3641 
RF 029.5975 
RF 037.5906 
274.9155 
RL 084.3641 



274.9526 



274.9526 

274.9526 

274.9526 

274.9526 

274.9526 

274.9526 

274.9526 

274.9526 

274.9526 
274.9526 
274.9526 
274.9526 
274.9526 
274.9526 
274.9526 
274.9526 
274.9526 
274.9526 
274.9526 
274.9526 
274.9526 
274.9526 
274.9526 
274.9526 
274.9526 
274 .9526 
274.9526 
274.9526 
274.9526 
274.9526 
274.9526 
274.9526 
274.9526 
274 .9526 
274.9526 

274.9526 

274.9526 

274.9526 

274.9526 

274.9526 

274.9526 

274.9526 

274.9526 

274.9526 

274.9526 

274.9526 

274.9526 

274.9526 

274.9526 

274.9526 



f>F096.002R0770 












Datum 



Schaltteillistefur 



Sachnummer 



c 




S cf 






( 




<#> 


Az 


ROHDE & SCHWARZ 




mOnchen 


01 



0277 



MOD. -GENERATOR 



Blatt 

Nr. 



274.9526 sA 



02 



Kennzeichen 




Benennung / Beschreibung 




Sachnummer 


enthalten in 


R9 


RF 


0,25W6,8K0HM +-5X 


RF 


069.6820 


274.9526 


RIO 


RF 


0,25W100KOHM +-5X 


RF 


069.1041 


274.9526 


R1 1 


RF 


0,25W100KOHM ♦-SX 


RF 


069.1041 


274.9526 


R1 2 


RF 


0,25W470K0HM +-5X 


RF 


069.4740 


274.9526 


R13 


RS 


0,5W 1 K0HM+-20XKURVE1 


RS 


066.8645 


274.9526 


R1 4 


RF 


0,25W820 OHM +-5% 


RF 


069.8217 


274.9526 


R1 5 


RF 


0,25W 10K0HM +-5X 


RF 


069.1035 


274.9526 


R17 


RF 


0,25W 47 OHM 4-5X 


RF 


069.4705 


274.9526 


R1 8 


RF 


0,25W5^6»eOHJl +-5X 


RF 


069.5624 


274.9526 


R1 9 


RF 


0,25W 82K0HM ♦-SX 


RF 


069.8230 


274^9526 


R2 0 


RF 


0,25W2,2K0HM 4-5X 1 


RF 


069.2225 


274.9526 


P21 


RF 


0,25W220KOHM +-5X 


RF 


069.2248 


274.9526 


R?6 


RF 


0,25W5,6K0HM 4-5X 


RF 


069.5624 


274.9526 


R27 


RF 


0,25W 10 OHM 4-5% 


RF 


069.1006 


274.9526 


R28 


RF 


0,25w5,6K0HM 4-5X 


RF 


069.5624 


274.9526 


R29 


RF 


0,25W100 OHM 4-5X 


RF 


069.1012 


274.9526 


R30 


RF 


0,25W5,6K0HM 4-5% 


RF 


069.5624 


274.9526 


R31 


Rf 


0,25W 47 OHM 4-5X 


RF 


069.4705 


274.9526 


R32 


RF 


0,25W100 OHM 4-5X 


RF 


069.1012 


274.9526 


R33 


RF 


0,25w5,6K0HM 4-5X 


RF 


069.5624 


274.9526 


R34 


RF 


0,25W 22K0HM 4-5X 


RF 


069.2231 


274.9526 


R35 


RF 


0,25W3,3K0HM 4-5X 


RF 


069.3321 


274.9526 


R36 


RF 


0,25W1,5K0HM 4-5X 


RF 


069.1529 


274.9526 


R37 


RF 


0,25W680 OHM 4~5X 


RF 


069.6814 


274.9526 


R38 


RF 


0,25W1,5mOHM 4»5X 


RF 


069.1558 


274.9526 


R39 


RL 


0^25W 154 0HM4-1%TK50 


RL 


082.9959 


274.9526 


R4 0 


RS 


0,5W 47 OHM4-20XKURVE1 


RS 


066.8600 


274.9526 


R41 


RL 


0^25W 2,21K0HM4-UTk50 


RL 


082.2477 


274.9526 


R42 


RL 


0,25W 16,2KOHM4-1Xtk50 


RL 


083.1439 


274.9526 


R4 5 


RL 


0,25W 39^2K0HM4-1XTK50 


RL 


083.1745 


274.9526 


R44 


RL 


0,25W 150 KOHM4-1XTK50 


RL 


083.2129 


274.9526 


R45 


RF 


0,25W560KOHM 4-5X 


RF 


069.5647 


274.9526 


R46 


RF 


0,25W390 OHM 4-5X 


RF 


069.3915 


274.9526 


R4 7 


RF 


0,25W8,2K0HM 4-5X 


RF 


069.8223 


274.9526 


R48 


RF 


0,5 W 4,7 0HM4-5X 


RF 


007,1090 


274.9526 


R4 9 


RF 


0,25W680 OHM 4-5X 


RF 


069.6814 


274.9526 


R50 


RF 


0,25W2,2KOHM 4-5X 


RF 


069.2225 


274.9526 


R51 


RF 


0,25W 47K0HM 4-5X 


RF 


069.4734 


274.9526 


R52 


RF 


0,25W2,2K0HM 4-5X 


RF 


069,2225 


274.9526 


R53 


RF 


0,25W2,2K0HM 4-5X 


RF 


069.2225 


274.9526 


R54 


RF 


0,25W 47K0HM 4-5X 


RF 


069.4734 


274.9526 


R55 


RF 


0,25W100 OHM 4-5X 


RF 


069.1012 


274.9526 


R56 


RS 


0,5W 2200HM4-20%KURVF1 


RS 


066.8622 


274.9526 


R57 


RF 


0,25W820 OHM 4-5X 


RF 


069.8217 


274.9526 


R58 


RF 


0,25W IKOHM 4-5X 


RF 


069.1029 


274.9526 


R59 


RF 


0,25W6,8K0HM 4-5X 


RF 


069.6820 


274.9526 


R61 


RF 


0,25w680kOHM 4-5X 


RF 


069.6843 


274.9526 


R62 


RF 


0,25W680KOHM 4-5% 


RF 


069.6843 


274.9526 


S81 


SB 


A66REGAT 4TASTEN KUR2 




250.1960 


274.9526 


STl 


FP 


INDIREKT.STECKERL.36P. 


FP 


242.3600 


274.9526 


ST2 


FP 


I NDIREKT.STECKERL.36P. 


FP 


242.3600 


274.9526 


T1 


AM 


2N4416 N-KANAL 30V FET 


AM 


010.8591 


274.9526 


T3 


AM 


ElllA N-K.FET 35V300HM 




214.7685 


274.9526 


T4 


AK 


BCY791X PNP 45V200MIA 

ENDE 


AK 


010.3777 


274.9526 



PF 095.0026.0770 


















ROHDE & SCHWARZ 

mOnchew 

Kennzeichen 



Az Datum 


SchaltteillisfiTiir 


Sachnummer 


01 0277 


ANZE1GEL061K 


274.9561 SA 



Benennung / Beschrelbung 



Sachnummer 



enthalten in 



ZU6EH0ERI6ER STROMLAUF 
274.9561 S 



274.9561 



6L1 

6L4 

6L5 

GL6 

GLS 

GL12 



MC1 558J6 DUAL-OP-AMP. 
MA741MJ6 OP.AMP 
SN54LS02J 4/21NP.N0R 
SN54LS08J 4/21NP.AND-G 
SN54LS00J 4/2JNP.NAND. 
SN54123N DUAL-MONOFLOP 
SN54LS190^ DEZ.ZAEHLER 
SN5442N -55+125 DfcCOD 
SN54LS04J 6/lNVERTER 
D1250P 6XTRB.F .FET-SCH. 
SN54LS32J 4/21NP.0R-6. 
SN54LSOOJ 4/2JNP.NAND. 
SN54LS10J 3/3INP.NAND 
SN54LS00J 4/2JNP.NAND. 
SN54LS01J 4/2INP.NAND6 
SN54LS01J 4/21NP.NAND6 



FR JC-FASSUN6 16 P0LI6 

CE 100UF+-20%1 0V12X 7X11 
CE 4,7UF-10+100X63V 9X13 

CE 33 UF+-20X10V 7X 5X11 

AE BZX55/C3V3 0,5W Z-DI 
AD 1N4448 SI 75V 150H1A 
AD 1N4448 SI 75V 1 50MIA 
AD 1N4448 SI 75V 150MIA 
AD 1N4448 SI 75V 150MIA 
AE BZX55/C4V7 0,5W Z-DI 

RS 0,5W 4700HM+-20XKURVE1 
RF 0,25U470 OHM +-5X 
RL 0#25W 75,0 0HM+-1%TK50 
RL 0,25W 75,0 0HM+-1XTK50 
RL 0,25W 52,3 OHH+-1XTK50 



25W 22KOHM 4-5X 
25W 10KOHM +-5X 
,25W 10K0HM +-5X 
25W 10K0HM +-5X 
.25W 22K0HM +-5X 
25W390 OHM +-5X 
,25W 27K0HM +-5X 
25W820 OHM +-5X 
25W470 OHM +-5X 
,25W 1K0HM +-5X 



,25W100 OHM 
,25W100 OHM 
25W100 OHM 



♦ -5X 

♦ -5X 
+ -5X 
♦-5X 



25W100 OHM +-5X 
25W100 OHM +-5X 
.25W100 OHM +-5X 
,25W 47 OHM +-5X 
.25W100 OHM +-5X 
,25W 47 OHM +-5X 



BL 455 
BL 417 
275 
BL 009 
BL +k68 
242 



.0816 
.0822 
.2767 
.9138 
.2838 
• 4050 
.0739 
.4138 
.5976 
.3522 
.9144 
.2838 
.2773 
.2838 
.0574 
.0574 



FR 249.6091 

CE 022.8062 
CE 022.7643 
CE 087.0343 

AE 012.2390 
AD 012.0700 
AO 012.0700 
AD 012.0700 
AD 012.0700 
AE 012.2432 



.8639 

,4711 

.9665 

.9665 

.9542 

.2231 

.1035 

,1035 

.1035 

,2231 

.3915 

.2731 

.8217 

.4711 

,1029 

.1012 

.1012 

.1012 

,1012 

,1012 

.4705 

.1012 

.4705 



RL 082 
RL 082 
RF 069 
R F 069 



RF 069 
RF 069 



274.9561 
274.9561 
274.9561 
274.9561 
274.9561 
274.9561 
274.9561 
274.9561 
274.9561 
274.9 561 
274.9561 
274.9561 
274.9561 
274.9561 
274.9561 
274.9561 

274.9561 

274.9561 

274.9561 

274.9561 

274.9561 
Z'l «.9561 
274 ,9561 
274.9561 
274.9561 
274.9561 

274.9561 

274.9561 
274 .9561 

274.9561 
274.9561 
274.9561 
274.9561 
274.9561 

274.9561 

274.9561 

274.9561 
274.9561 
274.9561 
274.9561 
274.9561 
274.9561 
274.9561 
274.9561 
274.9561 
274.9561 
274 .9561 
274.9561 
274.9561 



PF 095.0026.0770 




ROHU.& SCHWARZ 

mOnchen 



Kennzelchen 








Schaitteilliste fUr 


Sachnummer 


s» ■ , ' 

ANZE16EL061K 


274.9561 SA 



Benennung / Beschreibung 



Sachnummer 



enthalten in 



fP INDIREKT.STECKERL.36P. 



FP 242.3600 



274.9561 



ENDE 



PF 096.0028.0770 



















ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 



Az 

01 



Datum 



0277 



SchaItteillistefUr 

STEUERLOGIK 



Sachnummer 
274,9861 SA 



Blatt 

Nr. 

01 



Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


A 


STEUERLOGIK Z 

STROML. 274,9861 S 


274.9861 


274,9861 


B1 


BO MC1558JG OUAL-OP-AMP. 


275.0816 


274.9861 


B2 


BO MA741MJ6 OP .AMP 


275.0822 


274.9861 


B3 


BL SN54LS02J 4/21NP.N0R 


BL 455.2767 


274.1>861 


• B4 


-8L SN54123N DUAL-^MONOFLOP 


BL 417.4050 


274.9864. 


85 


BL SN54LS191> BINT.'ZAEHLER 


275.0745 


274.9861 


B6 


BL SN5442N -55+125 DECOO 


BL 009.4138 


274.9861 


B7 


BL SN54LS04J 6/INVERTER 


BL 468,5976 


274.9861 


B8 


BL SN54LS04J 6/INVERTER 


BL 468.5976 


274.9861 


B9 


BJ D125BP 6XTRB.F. FET-SCH. 


242.3522 


274.9861 


BIO 


BL SN54LS00J 4/2VNP.NAND. 


BL 455.2838 


274.9861 


B11 


BL SNS4LS00J 4/2JNP.NAND. 


BL 455*2838 


274.9861 


B12 


BL SN54LS02J 4/2INP.N0R 


BL 455.2767 


274.9861 


B13 


BL SN54LS03J 4X2INP.NAND. 


BL 470.0249 


274.9861 


B1A 


BL SN54LS33J 4/2INP.N0R 


275.0651 


274,9861 


B15 


BL SN54LS08J 4/2INP.AND-6 


BL 511.9138 


274.9861 


816 


BL SN54LS38J 4/2INP.NAND 


BL 455.2850 


274,9861 


817 


BL SN54LS32J 4/2INP,0R-6. 


BL 511.9144 


274.9861 


B18 


BL SN54LS00J 4/2JNP.NAND. 


BL 455*2838 


274.9861 


B19 


BL SN54LS08J 4/2INP.AN0-G 


BL 511.9138 


274.9861 


820 


BO MA741MJG OP. AMP 


275.0822 


274.9861 


Cl 


CE 2,2UF-10+100%63V 9X13 


CE 022.7637 


274.9861 


C2 


CE 2,2UF-10-»100X63V 9X13 


CE 022.7637 


274.9861 


C3 


RICHTIGE SNR. 0220610 


CC 022.0632 


274.9861 


C5 

BIS 

C8 


RICHTIGE SNR. 022061 0 


CC 622.0632 


274.9861 


CIO 

BIS 

C14 


RICHTIGE SNR. 0220610 


CC 022.0632 


274.9861 


Cl 8 


RICHTIGE SNR. 0220610 


CC 022.0632 


274.9861 


C19 


RICHTIGE SNR. 0220610 


CC 022.0632 


274.9861 


C20 


CE 100UF+-20%10V12X 7X11 


CE 022.8062 


274.9861 


C21 


CE 4^7UF>F“20X10V 5X 4X 7 


CE 022.8056 


274.9861 


GL1 


AD 1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 012.0700 


274.9861 


6L2 

BIS 

GL5 


AD 1N4448 SI 75V 150M1A 


AD 012.0700 


274.9861 


6L9 


AD 1N4448 SI 75V 150HIA 


AD 012.0700 


274.9861 


6L10 


AD 1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 012.0700 


274,9861 


R1 


RS 0,5W 1K0HM+-20%LIN PIN 


RS 066.8800 


274.9861 


R2 


RF 0,25W470 OHM 4-5X 


RF 069.4711 


274,9861 


R3 


RL 0,25W 75,0 OHM+-1XTK50 


RL 082.9665 


274.9861 


R4 


RL 0,25M 95,3 0HM+-1XTK50 


RL 082.9765 


274,9861 


R5 


RL 0,25H 68 1 0HM+-1XTK50 


RL 082.9636 


274.9861 


R6 


RF 0,25W 22KOHM 4-5X 


RF 069.2231 


274.9861 


R7 


RF 0,25W IKOHM +-5X 


RF 069.1029 


274.9861 


R8 


RF 0,25W 27K0HM +-5X 


RF 069.2731 


274.9861 


R9 


RF 0,25W 22K0HH 4-5X 


RF 069.2231 


274.9861 


RIO 


RF 0,25W390 OHM +-5X 


RF 069.3915 


274 .9861 


R11 


RF 0,25N 10 OHM ♦-5X 


RF 069.1006 


274.9861 



(, 
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PF 095.0026.0770 




Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervtelfaltigung, 
unbefugte Verwerlung, Mitteilung an andere ist strafbar 
und schadenersat/pflichtig. 











AZ 


Datum 


Schaltt'eilllste fur 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 












MilNGHEN 


01 


0277 


STEUERLOGIK 


274.9861 SA 


02 



Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


R12 


RF 0,25W3,9K0HM +-5X 


RF 069.3921 


274.9861 


R1 4 


RF 0,25W100 OHM ♦-5% 


RF 069.1012 


274.9861 


BIS 








R18 








R1 9 


RF 0,25W100 OHM +-5% 


RF 069.1012 


274.9861 


R20 


RF 0,25W100 OHM +-5X 


RF 069.1012 


274.9861 


R21 


RF 0,25Wl0a OHM +-5X 


RF 069.1012 


274.9a6l 


R22 


RF 0,25W100 OHM 


RF 069.1012 


274.9861 


R23 


RF 0,25W 56 OHM 4-5% 


RF 069.5601 


274.9861 


R24 


RF 0,25W 56 OHM +-5% 


RF 069.5601 


274.9861 


R25 


RF 0,25W100 OHM 4-5% 


RF 069.1012 


274.9861 


R26 


RF 0,25W4,7K0HM 4-5% 


RF 069.4728 


274.9861 


R27 


RF 0,25W4^7K0HM 4-5% 


RF 069.4728 


274.9861 


R28 


RF 0,25W 1 OKOHM 4-5 X 


RF 069.1035 


274.9861 


R29 


RF 0,25W4^7K0HM 4-5% 


RF 069.4728 


274.9861 


R3Q 


RF 0,25W330 OHM 4-5% 


RF 069.3315 


274.9861 


STS 


FP 1NDIREKT.STECKERL.36P. 


FP 242.3600 


274.9861 


ST6 


FP WINKELSTECKERLEI ST.36P 


243.1578 


274.9861 


ST7 


FP INDIREKT.STECKERL.36P. 


FP 242.3600 


274.9861 


T1 


AK BCY79IX PNP 45V200MIA 


AK 010.3777 


274.9861 


T2 


AM E111A N-K.FET 35V300HK 


214.7685 


274.9861 


T3 


AK BCY79IX PNP 45V200M1A 


AK 010.3777 


274.9861 


i 


ENDE 


i 

1 


• 



PF 095.0026.0770 











Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfaltigung, 
unbefugte Verwertung, Mtttetlung an andere ist strafbar 
und schadenersat2pflichtig. 



( 








Az 


Datum 


Schaltteiiliste fur 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 












mOnchen 


01 


0277 


REGELTEIL SYNCHRONISATION 


275.0116 SA 


01 



Kennzeichen 


Benennung / Seschrelbung 


Sachnummer 


enthalten in 


A 


ZUGEHOERIGER STROMLAUF 
275.0116 S 




275.0116 


B1 


BO MA741NJG OP. AMP 


275.0822 


275.0116 


B1 1 


BO MA741MJG OP. AMP 


275.0822 


275.0116 


Cl 


CE 100UF-10+100%.16V 11X13 


CE 022.7550 


275.0116 


C2 


CE 22 UF+-20%16V 7X 5X11 


CE 022.8091 


275.0116 


C5 


CE 100UF-1 0+100%16V 11X13 


CE 022.7550 


275.0116 


C4 


CK 220NF+ -20%100V QUAOER 


C'K 006.5056 


275.0116 


C11 


CE 100UF-10*>100%16V 11X13 


CE 022.7550 


275.0116 


C12 


CE 22 UF4-20%16V 7X 5X11 


CE 022.8091 


275.0116 


C13 


CE 100UF-1C-»100X16V 11X13 


CE 022.7550 


275.0116 


CU 


CK 220NF+-20X1 OOV QUADER 


CK 006.5056 


275.0116 


GL1 


AE 1N938 REF.DI.9V^-5X 


AE 012.4806 


275.0116 


6L1 1 


AE 1N938 REF.D 1.9V>-5X 


AE 012.4806 


275.0116 


R1 


RF 0,25W560 OHM ♦-5X 


RF 069.5618 


275.0116 


R2 


RF 0,25W560 OHM +-5X 


RF 069.5618 


275.0116 


R3 


RF 0,25W2,2K0HM +-5X 


RF 069.2225 


275.0116 


RA 


RL 0,25W 10,0K0HM*-1XTK50 


RL 083.1297 


275.0116 


R5 


RL 0^25W 20,0K0HM+-1?TK50 


RL 083.1522 


275.0116 


R6 


RF 0,25W6,8K0HM ♦-5X 


RF 069.6820 


275.0116 


R7 


RL 0^25W 604 0HM + -1XTK50 


RL 082.2425 


275. ''116 


R1 1 


RF 0,25W560 OHM +-5X 


RF 069.5618 


275.0116 


R1 2 


RF 0,25W560 OHM ♦-SX 


RF 069.5618 


275.0116 


R13 


RF 0,25W5,6K0HM +-5X 


RF 069.5624 


275*0116 


R1 4 


RL 0,25W 10,0K0HM-»-1XTK50 


RL 083.1297 


275.0116 


R15 


RL 0,25W 20,0K0HM+-1XTK50 


RL 083.1522 


275.0116 


R16 


RF 0,25W6^8K0HM +-5X 


RF 069.6820 


275.0116 


R17 


RL 0,25W 604 0HM+-1XTK50 


RL 082.2425 


275.0116 


T1 


AK BCY59CI NPN 45V200MIA 


AK 010.5163 


275.0116 


Til 


AK BCY79IX PNP 45V200MIA 

ENDE 


AK 010.3777 


275.0116 










Diese Unterlage ist unser Eigentum. VervieJfaltigung, 
unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar 
und schadenersatzpftichtig 



AZ Datum Schaitteilliste fur 

ROHDE & SCHWARZ 

MOnchen 05 0277 FE INVERSTIMWUN6 



Kennzeichen 



Benennung / Beschreibung 



Sachnummei 



Sachnummer 



275.0168 SA 01 



enthalten in 



2U6EH0ER1GER STROWLAUF 
275.0168 S 

BL SN5400N -55*125 NAND6 
BL SN5400N -55*125 NANDG 
BL SN54LS73J 2XJK-FLIPFL. 
BL SN54122N MONOFLOP M.Cl 
BL SN54LS03J 4X21NP.NAND. 

BO CA3146E NPN-TR. ARRAY 
BO MA741MJ6 OP. AMP 
BO MA741 OP-AMP. -55*1 20 
BO MA741MJ6 OP. AMP 
BL SN5490N -55*125 ZAEHL 
BL SN54LS90J DEC. COUNTER 
BL SN54i.S90j DEC. COUNTER 
BL SN54LS90J DEC. COUNTER 
BL SN5493N -55*125 ZAEHL 
BL SNLS74J 2XD-FL1PFL0P 
BL SN54LSOOJ 4/2JNP.NAND. 
BO MA741MJG OP.AMP 
BL SN54S112J 2/JK-FLIPFL. 
BL SN5474N -55*125 FLIP. 
BL SN5400N -55*125 NANDG 
BL SN5400N -55*125 NANDG 
BL SN5474N -55*125 FLIP. 
BL SN5490N -55 *1 25 ZAEHL 
BL SN5492N 12:1 TEILER 7V 
RL SN54LS03J 4X2INP.NAND. 
BL SN54LS00J 4/2JNP.NAND. 
8L SN54LS13J 2/SCHMITTRI6 



BL 009 
BL 009 
275 
BL 240 
BL 4 70 
275 
BO 249 
275 
«0 009 
275 
BL 009 
BL 289 
BL 289 
BL 289 
BL 009 
275 
BL 455 
275 
BL 468 
BL 009 
BL 009 
BL 009 
BL 009 
BL 009 
BL 009 
BL 470 
BL 455 
BL 455 



.3019 
.3019 
.0680 
-0390 
.0249 
.0774 
.6633 
.0822 
.1251 
.0822 
.3154 
.4725 
.4725 
.4725 
.31 60 
.0697 
.2838 
.0822 
.5930 
.3131 
.3019 
.3019 
.3131 
.3154 
.1568 
.0249 
.2838 
.2844 



275.0168 



275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 



CK 4,7NF*-20X100V RM7,‘^ 

CK 4,7NF*-20%1 OOV RM7,5 
CC 1 NF*50-20X5HDK4000 
CC 1 NF+50-20X5HDX4000 
CG 1,8NF*-1XTK FI 6X1 6X8 
CG 2,2NF*-1XTK F16X16X8 
RICHTIGE SNR. 0220610 
CC 100PF+-20X HDK7C0 RD5 
CC 1NF*-10X63V K2000 
CK 330NF*-2GX100V QUADER 
CC 1NF*-10X63V K2000 
CC 1NF+-10X63V K2000 
CC 1 NF*50-20X5HDK4000 
CC 1NF*-10X63V k2000 
RICHTIGE SNR. 0220603 
CC 22PF 2X NPO/I0 3R0HR 
CG 330PF*-1XTKF1 2X12X6RM5 
CC 33PF 2X N075/IB 3 ROHR 
TRIMMWERT 

RICHTIGE SNR, 0220603 
CC 100PF*-20X HDK700 RD5 
RICHTIGE SNR. 0220603 
RICHTIGE SNR. 0220603 
RICHTIGE SNR. 0220603 



CK 006, 
CK 006. 
CC 006, 
CC 006. 
CG 023, 
CG 068, 
CC 022, 
CC 006. 
CC 022. 
CK 006, 
CC 022, 
CC 022. 
CC 006, 
CC 022. 
CC 022, 
CC 006, 
CG 023. 
CC 006, 

CC 022, 
CC 006. 
CC C22, 
CC 022, 
CC 022, 



4495 

4495 

C490 

0490 

4325 

,3340 

0632 

0431 

0784 

5062 

0784 

0784 

C490 

0784 

,0626 

1238 

4683 

,1409 

0626 

0431 

,0626 

0626 

,0626 



275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 

275.0168 



PF 095.0026.0770 










Diese UnteHage ist unser Bgentum. Vervielfaitigung, 
unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafba 
und schadenersatzpflichtig. 



<$> 


A2 Datum 


Schaitteiliiste fur 


Sachnummer 


ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 


05 0277 


FEINVERST1MMUN6 


275.0168 SA 



Kennzeichen 



Benennung / Beschreibung 



Sachnummer 






enthalten in 



C24 
C25 
C26 
R IS 
C29 
C30 
BIS 
C50 

GL3 
GL-4 
6L5 
BIS 
GLI 3 



R33 

R34 

R35 

BIS 

R38 

R41 

BIS 

R44 



CE 47UF -10+100X16V 9X13 

CE 47UF -10+100X16V 9X13 

CE 470UF-1 0*100% 6V 13x17 



RICHT16E SNR. 0220610 



AD 1N4448 SI 75V 150MIA 
AE BB209 C-DlaOE 
AD 1N4448 SI 75V 1 5 OM I A 



LD 100UH 10X0,165a8,20OHM 
LC KERAMIKSPULE 

RF 0,25W560 OHM +-5% 

RF 0,25W330 OHM ♦-SX 
RF 0,25W 1K0HM +-5X 
RF 0^25W 1K0HM 4-5% 

RF 0^25W 1K0HM 4-5% 

RF 0,25W1,2K0HM 4-5% 

RF 0,25w2,2K0HM 4-5% 

RL 0,25U 39,2kOHM4-1%Tk50 
RF 0,25w2,7K0HM 4-5% 

RF 0<t25w2,7k0HM 4-5% 

RF 0,25W 12K0HM 4-5% 

RF 0,25WA,7K0HM 4-5% 

RF 0,25W4,7K0HM 4-5% 

RF 0,25W 12K0HM 4-5% 

RF 0,25W560 OHM 4-5% 

RL 0,25W 4V9 OHM4-1XTK50 
RF 0^25W 15K0HM 4-5% 

RS 0,5W4,7K0HM4-20XLIN PI 
RL 0,25W 5,1 1 K0HM4 -1%TX 50 
RL 0,25W 1,18K0HM4-1%TK50 
RL 0,25W 15,0K0HM4-1%tk50 
RL 0,25W 249 OHM4-1%tk50 
RF 0,25W 56K0HM 4-5X 
RF 0,25W 56KOHM 4-5% 

RF 0,25W2,7K0HM 4-5X 
RF 0,25W4,7K0HM 4-5% 

RF 0,25W2,7K0HM 4-5% 

RF 0,25W4,7K0HM’*4-5% 

RF 0,25W2,7k0HM 4-5% 

RF 0,25W 15K0HM 4-5% 
TRIMMWERT 

RF 0,25W 1K0HM 4-5% 

RF 0,25W390 OHM 4-5% 

RF 0,25W IKOHM 4-5% 



RF 0;25W IKOHM 4-5% 



CE C22.7543 
CE 022.7543 
CE 022.7537 



CC C22.0632 



AD 012.0700 
AE 475.1708 
AD 012.0700 



LD 067.31 01 
134.3932 



RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RL 083 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RL 083 
RF 069 
RS 066 
RL 082 
RL 083 
RL 08 3 
RL 083 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 



.5618 

.3315 

.1029 

.1029 

.1029 

.1229 

.2225 

.1745 

.2725 

.2725 

.1235 

.4728 

.4728 

.1235 

.5618 

.0410 

.1535 

.8822 

.2348 

.0649 

.1400 

.0132 

.5630 

.5630 

.2725 

.4728 

.2725 

.4728 

.2725 

.1535 



RF 069.1029 
RF 069.3915 
RF 069.1029 



RF 069.1029 



275.0168 

275.0168 

275.0168 



275.0168 



275.0168 

275.0168 

275.0168 



275.0168 

275.0168 



275. 
275. 
275. 
275. 
275. 
275. 
275. 
275. 
275. 
275. 
275. 
2 75. 
275. 
275. 
275. 
275. 
275. 
275. 
275. 
275. 
275. 
275. 
275. 
275. 
275. 
275. 
275. 
275. 
275. 
275. 



0168 
0168 
0168 
0168 
0168 
0168 
0168 
0168 
0168 
01618 
0168 
0168 
0168 
0168 
0168 
0168 
0168 
0168 
0168 
0168 
0168 
0168 
0168 
0168 
0168 
0168 
0168 
0168 
0168 
016 8 



275.0168 

275.0168 

275.0168 



275.0168 















)kz 


Datum 


Schaltteilliste fur i 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 








1 




mOnchen 


05 


0277 


FEINVERST1MMUN6 


275.0168 SA 


03 






h" — 

Kennzeichan 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 




R45 


RF 0,25W2,2K0HM +-5% 


RF 069.2225 


275.0168 




R46 


RF 0,25W560 OHM ♦-5X 


RF 069.5618 


275.0168 




R47 


RF 0,25W 1K0HM ♦-5X 


RF 069.1029 


275.0168 




R51 


RL 0^25W 7,50K0HM-»-1XTK50 


RL 083.1197 


275.0168 




R5 2 


Rt 0,25W 4,99K0HM+-1XTK50 


RL 083.1116 


275.0168 




R53 


RF 0,25W560 OHM ♦-5X 


RF 069.5618 


275.0168 




R54 


RL 0,25W 3,65K0HM+-1XTK50 


RL 082.2260 


275.0168 




R55 


RF 0,25W4^7K0HM ♦-SX 


RF 069.4728 


275.0168 




R36 


RF 0,25U IKOHM ♦-5X 


RF 069.1029 


275.0168 




R57 


RF 0,25W 15K0HM +-5X 


RF 069.1535 


275.0168 




R58 


RL 0,25W 34,8K0HM+-1XTK50 


RL 083.1697 


275.0168 




R5 9 


RL 0^25W 26,7K0HM4-1XTK50 


RL 083.1597 


275.0168 




R60 


RL 0,25W 49,9tC0HM + -1XTK50 


RL 082.6114 


275.0168 




R61 


RF 0,25W2^7K0HM +-5X 


RF 069.2725 


275.0168 




R6 2 


RF 0,25W 1 OHM +-5X 


RF 073.9872 


275.0168 




BIS 










R65 










ST1 


FP INDIREKT.STECKERL.36P. 


FP 242.3600 


275.0168 




ST2 


FP INDIREKT.STECKERL.36P. 


FP 242.3600 


275.0168 


1*1.* 


T1 


AK BCT59CI NPN 45V200MIA 


AK 010.5163 


275.0168 




T2 


AK 2N2369 NPN 40V 200M1A 


AK 010.4680 


275.0168 


Ift 


T3 


AK BCY59CI NPN 45V200M1A 


AK 010.5163 


275.0168 




T4 


AK 2N2369 NPN 40V 200MIA 


AK 010.4680 


275.0168 


§ 


T5 


AK 2N2369 NPN 40V 200MIA 


AK 010.4680 


275.0168 


52 2 w 

® 2 D 

iK ^ 




ENOE 






B > 

II 

3 

( 











PF 095.002a0770 











r 



I 

\ 




.2 

9 ? 




( 








A2 


Datum 


Schaltteiiiiste fur 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 


00 


1276 


1,056HZ FREO.VERD.SMDU-B5 


275.1312 SA 


01 




Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthaiten in 


A 


Z’JuEliCI-'a lOER ?y’i:ROML.AT!F 

275.1312 S 




275.131 2 


B4 


BO 78M20UC SPANNUN6SRE6L. 


249.9532 


275.1312 


C2 


CkI 100NF+-20X250V QUADER 


CK 006.5179 


27.5.133 5 


C3 


CE A 7UF-1 0+1 00%63V 9X13 


CE 022.7643 


275.1335 


GL2 


AD 1N44A8 SI 75V ISOf^lA 


AD 012.0700 


275.1335 


K301 


HF-KABEL Z 


249.9932 


275.1312 


K302 


HF-KABEL Z 


249.9949 


275.1312 


K303 


HF-KABEL 2 


249.9878 


275.1312 


K304 


hf-kabel Z 


249.9855 


275,1312 


K305 


HF-KABEL Z 


275.1364 


275.131 2 


K307 


HF-KABEL Z 


249.9861 


275.1 31 2 


R6 


RF 0,25W 12K0HM +-5X 


RF 069.1235 


275.1335 


R7 


RF 0,25W 1K0HM +-5X 


RF 069.1029 


275.1335 


RS2 


SH 2-WEG REL.12V TYP SMA 


242,3039 


275.1312 


RS3 


SH 2-WEG REL.12V TYP SMA 


242.3039 


275.1312 


ST3Q3 


FP WINKELSTECK ERLEIST.36P 


243.3578 


275.1335 


T2 


AK 2N2369 NPN 40V 20QMIA 


AK 010.4680 


275.1335 


T3 


AK BSY52 SINPN 60V 500M1A 


AK 010,5005 


275.1335 


V301 


VERDOPPLER Z 

HIER2U STROML. 249. 9549 S 


249.9549 


275.1312 


V3D3 


ENDSTUFE 1GHZ Z 

DUENNSCHI CHT-SPEZ .-TEIL 

ENDE 

! 

j 


912.4604 


275.1312 



PF 09 &.oo 2 B.a/yq 









Oiese Unterlage ist unser Eigentum. Vervieifattigung, 
unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere isl strafbar 
und schadenersatzpflichtig. 



Sachnummer 



( 



( 






<8> 


Az 


ROHDE & SCHWARZ 




mUnchen 


m 



Datum 



Schaitteilliste fur 



Biatt 

Nr. 



0677 



ZAEHLER 



294.9021 SA 



01 



Kennzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


A 


2U6EH0ER16ER STROMLAUF 




294.9021 




294.9021 S 






BU6 


BUCHSENLEISTE 7/1 POL. Z 


274.8394 


294.9496 


Cl 


CB 1 ,5NF450-20X160V R4000 


CB 086.7673 


294.9044 




CB 1 50PF-*-10X160VN5600 DF 


CB 023.02S9 


294.9044 


C3 


CB 1 ,5NF+50-20X160V R4000 


CB 086.7673 


294.9044 


C8 


CB 1,5NF+5D-20X16DV R4000 


CB 086.7673 


294.9044 


C9 


CB 1,5NF+50-20X160V R4000 


CB 086.7673 


294.9044 


C2 3 


CB 1 50PF+-1 0X160VN5600 DF 


CB 023.02S9 


294.9044 


C72 


CC 5 PF+-0^5PF5ND33 


CC 006.0131 


294.9021 


D4 


ID 38 DB BIS 106H2 1750PF 


037 .8011 


294.9044 


BIS 








D7 








D10 


LD 38 DB BIS 106HZ 1750PF 


037.8011 


294,9044 


BIS 








D16 








D71 


LD 38 DB BIS 10GHZ 1750PF 


037,8011 


294.9044 


BIS 








D77 








K7D 


HF-KAPEL 2 


294.9538 


294,9021 


K71 


HF-KABEL 2 


294.9544 


294.9021 


K72 


HF-KABEL Z 


294.9609 


294.9021 


K77 


HF-KABEL ' Z 


294,9550 


294.9021 


K78 


HF-KABEL Z 


294.9680 


294.9021 


L70 


LD 1 ,80UH10X0,30OHW0,450A 


LD 067. 2892 


294.9021 


L71 


LD 22,0UHl0it3,30OHM0^195A 


LD 067.3024 


294.9021 


L72 


LD 1 ,2DUH10%3. 180HM0^82 SA 


LD 067.2870 


294.9021 


L74 


LD 1 ,2DUH10!ID,180HW0,82SA 


LD 067.2870 


294.9021 


L75 


LD 22,0UH10J:3,300HI<0,195A 


LD 067.3024 


294.9021 


L75 


LD 2,20UH10XO,400MMD,5SOA 


LD 067.2905 


294.9021 


L77 


LD 2,20UH105!0,400H«D,S50A 


LD 067,2905 


294.9021 


R70 


RF D^25W 68 OHM *-5% 


RF 069.6808 


294,9021 


R71 


RF 0,25W 1K0HM ♦-SX 


RF 069.1029 


294.9021 


R72 


RF 0,2SW560 OHM ♦-SX 


RF 069.5618 


294.9021 


R73 


RF 0,2SH 33 OHM ♦-SX 


RF 069,3309 


294.9021 


R74 


RF 0,25W 33 OHM +-5X 


RF 069,3309 


294,9021 


R76 


RF 0,25W100 OHM ♦-SX 


RF 069.1012 


294.9021 


R77 


RF 0,2SW100 OHM ♦-SX 


RF 069.1012 


294,9021 


R78 


RF 0,25W220 OHM ♦-SX 


RF 069.2219 


294.9021 


R79 


RF 0,25W100 OHM ♦-SX 


RF 069.1012 


294.9021 


R171 


RF 0^25tf100 OHM ♦-SX 


RF 069.1012 


294.9938 


BIS 








R174 








ST3 


STECKERE INHEIT Z 


294.9950 


294.9938 


5T4 


STECKEREINHEIT Z 


294.9967 


294.9938 


STS 


STECKERE INHEIT Z 


294.9973 


294.9938 


ST70 


FJ W .E INBAUST. SMC LA 


FJ 070.0174 


294.9021 


ST71 


FJ EINBAUST.SMC IN-FL. LA 


FJ 070.0151 


294.9021 


ST72 


FJ KAB.EINBAUST.SMCFUT-B5 


FJ 017.6188 


2 94.96 09 



pp no.R fmoft A77rt 













ROHDE & SCHWARZ 

mUnchen 



Kennzeichen 








Blatt 


Schaitteilliste fiir 


Sachnummer 


Nr. 


ZAEHLER 


294.9021 SA 


02 



Benennung / Baschreibung 



Sachnummer 



enthalten in 



ST73 


F J 


E INBAUST.SMC 


IN.FL. 


LA 


ST74 


FJ 


w.einbaust.shc la 




ST75 


FJ 


W.E INBAUST.SMC LA 




ST76 


FJ 


E INBAUST.SMC 


IN .FL. 


LA 


ST77 


FJ 


E IN8AUS7 .SHC 


IN.FL. 


LA 


ST78 


F J 


E INBAUST.SMC 


IN.FL. 


LA 


ST79 


FP 


1NDIREKT.STECICERL.36P. 


ST171 


F J 


E INBAUST.SMC 


IN.FL. 


LA 


ST172 


F J 


E INBAUST.SMC 


IN.FL. 


LA 



ZAEHLFRANSTEUERUNG 

HU RZU STROML .294.9580 S 

VORTEILER 

HIER2U STROML. 294. 9515 S 
1 ,DE<ADE 

HIER2U STR0«L.294.9621 S 
ZAEHLER UND ANZEI6E 
HIERZU S7ROKL. 294. 9650 S 
2AEHLERU!*ISCHAL7UNG 
HIERZU STR0ML.294.9B67 S 



FJ 070. 
FJ 070. 
FJ 070. 
FJ 070. 
FJ 070. 
FJ 070. 
FP 242. 
FJ 070. 
FJ 070. 



0151 

0174 

0174 

0151 

0151 

0151 

3600 

0151 

0151 



294.9580 

294.9515 



294.9621 



294.9650 



294.9867 



294.9021 

294.9021 

294.9021 

294.9021 

294.9021 

294.9021 

294.9938 

294.9021 

294.9021 

294.9021 

294.9021 

294.9021 

294.9021 

294.9021 



ENDE 














Oioscr Untefiage ist unsnr Eigenlurri. Vorvielfaltigung, 
uobv>fugtf; Ve'wortung, MiJtei^ung :in ancj^rr- ist strafbar 
und schadof !Kf ‘at/ptiicht;o. 



Sachnumrrier 



f 



( 






4p 


Az 


ROHDE &S0HWABZ 




mOmchen 


01 



Dat jrn 



Scha^tieiUisle ' 



Blatl 

Nr. 



0577 



VORTEILER 



294.9515 SA 



01 



Kennzeichen 


Benennuni) ^ Beschreibung 


Sachnummer 


enthaltenJn 


A 


2U6EH0ER16ER STROMLRUF 






294.9515 




294 


.9515 S 








B1 


BL 


SP8630BE10:1TE1LER UHF 


BL 


249 .6040 


294.9515 


B2 


BO 


MC1558J6 DUAL-OP~A«P. 


BO 


275.0816 


294.9515 


C1 


CC 


8PF^-0,5PF N75D/1B RD5 


CC 


006.0319 


294.9515 


C4 


CC 


4,7NF+8C-20XHDK6000 


CC 


022.0603 


294.9515 


C5 


CC 


4,7NF*80-20XHDK6000 


CC 


022.0603 


294.9515 


C7 


CC 


4PF+-0,5PF N75D/1B RD5 


CC 


006.0283 


294.9515 


CIO 


CC 


4,7NF^80-20XHDK6000 


CC 


022.0603 


294.9515 


C11 


CC 


4^,7NF + 80-20XHDK6000 


CC 


022.0603 


294.9515 


31S 












C15 












C16 


CC 


1 NF*50-2DX5HDK400D 


CC 


006.0490 


294.9515 


C17 


CC 


4^7NF+80-20XHDK60DO 


CC 


022.0603 


294.9515 


CIS 


CC 


1 NF+50-20X5HDIC4000 


CC 


006.0490 


294.9515 


C19 


CC 


1 NF+50-20X5HDK4000 


CC 


006.0490 


294.9515 


C20 


CC 


4^7RF^80“20XHDK6000 


CC 


022.0603 


294.9515 


C21 


CC 


4^7NF+80-20XHDK6000 


CC 


022.0603 


294 .9515 


C22 


CC 


4,7NF+80-20XHDK6D00 


CC 


022-0603 


294.9515 


C23 


CC 


4,7NF+80-23XMDK6000 


CC 


022.0603 


294.9515 


C24 


CC 


4,7NF+80-20XHDK6000 


CC 


022.0603 


294.9515 


C25 


CC 


BPF+-0,5PF ND33/IB RD5 


CC 


006-0160 


294.9515 


C25 


CC 


680PF+50-2DX5HDK4000 


CC 


006.0483 


294.9515 


C28 


CC 


1 NF*50-20X5HDK40D0 


CC 


006.0490 


294.9515 


C29 

BIS 

C32 


CC 


4,7NF*80-20XHDK6000 


CC 


022 .0603 


294.9515 


C33 


CC 


47NF<--20X5DV K6C0DV1EL 


CC 


060.0013 


294 .9515 


C34 


CC 


4,7NF*80-2DXHD((6000 


CC 


022.0603 


294.9515 


C35 


CE 


4,7UF+-20X10W 5X 4X 7 


CE 


022.8056 


294 ,9515 


C37 


CC 


470PF-20+50XR2DOOTRAP. 




083.6776 


294.9515 


C38 


CE 


10 UF+-20X16V 7X 4X 8 


CE 


022.8085 


294.9515 


C39 


CC 


39PF 2X N750/IB 3ROHR 


CC 


006.1544 


294.9515 


, C40 


CC 


3 PF*-0,5PF5R033 


CC 


006.0119 


294.9515 


C41 


CC 


6 PF*-0,5Pf ND33 


CC 


006. 0148 


294.9515 


C42 


CC 


10NF+80-20XHDK6000 


CC 


022.0610 


294.9515 


GL1 


AE 


BA182 BER.SCH.DIOD.VHF 


AE 


012.0523 


294 .951 5 


BIS 

GL5 

6L7 

3I« 


AE 


BA182 BER.SCH.DIOD.VHF 


AE 


012.0523 


294.9515 


bL 1 


AD 


1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 


012.0700 


294.9515 


GL15 


AE 


B2X55/C3V9 0,5W 2-Dl 


AE 


086.8234 


294.9515 


6L17 


AE 


HPA5082-2800 SCHOTTKY 


AE 


012.9066 


294.9515 


GL18 


AD 


1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 


012.0700 


294,951 5 


SL19 


AD 


7N444B SI 75V 150MIA 


AD 


012 .0700 


2 94.9515 


Gk20 


AE 


HPA5082-2800 SCHOTTKY 


AE 


017.9066 


294.9515 


6L21 


AD 


1M4448 SI 75V 15D«IA 


AD 


012.0700 


294.9515 


8L22 


AD 


1N4448 SI 75V 150HIA 


AD 


012.0700 


294.9515 


GL23 


ae 


B2X55/C18 0,5W 2-DI 


AE 


012.2578 


294.9515 


6L24 


AD 


1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 


012.0700 


294.9515 


GL25 


AD 


1N4448 SI 75V 15DMIA 


AD 


012.0700 


294.9515 



PF r.as OOJ6.O770 





<rfe> 

AZ Datum Schaltteiliiote fur 

ROHDE gSCHWABiT | 

flltiJMCHEW 01 j 0577 VORTEILER 



Kennzaichen 








Bonennung Boschrcibung 



LD 0,47UHl0il50^350HM0^590A 

RF 0,25W 22 OHM +-5!i: 

RF 0,25W2,7KDHM ♦-5% 

RF 0^25W330 OHM ♦-5X 
RF 0^25W680 OHM +>5X 
RF 0,25W 10 OHM +-5% 

RF 0,25W 10 OHM +-5X 
RF 0,25W 22 OHM +-5% 

RF 0,2fw2^7KOHM ♦-5X 
RF 0,25W330 OHM +-5X 
RF 0^25W6B0 OHM 4-5% 

RF 0,25i< 22 OHM 4-5% 

RF 0,25W 47 OHM 4-5% 

RF 0,25W6,fiK0HM 4-5% 

RF 0,25W 10<OHM 4-5% 

RF 0,25W6,8KOHM 4-5% 

RF 0*25W8,2K0HM 4-5% 

RF 0^25W8^2K0HM 4-5% 

RF 0,25W100 OHM 4-5% 

RF 0,25W8,2HOHM 4-5% 

RF O,25W8,2<0HM 4-5X 
RF 0,25W6^8KOHM 4-5% 

RF 0^25W 10K0HM 4-5% 

RF 0,25W6,8K0HM 4-5% 

RF 0,25W2,2K0HM 4-5% 

RF 0,25W 10 OHM 4-5% 

RF 0,25W 22 OHM 4-5% 

RF O,25W1,5K0HM 4-5% 

RF 0,25W680 OHM 4-5% 

RF 0,25W100 OHM 4-5% 

RF 0,25W 47 OHM 4-5% 

RF 0,25W330 OHM 4-5% 

RF 0^25W 4,7 OHM 4-5% 

RF 0,25W220 OHM 4-5% 

RF 0,25W 10KOHM 4-5% 

RF 0,25H22C OHM 4-5% 

RF 0,25W4,7K0HM 4-5% 

RF 0,25W 1K0HM. 4-5% 

RF 0,25W220 OHM 4-5% 

RF 0,25W2,2t(0HM 4-5% 

RF 0,25W100K0HM 4-5% 

RF 0,25M1 OOlCOHM 4-5% 

RF 0,25W 47K0HM 4-5% 

RF 0,25W270 OHM 4-5% 

RS 0,5W 4700HM4-2D%KURVE1 
RF 0,2.5W 4,7M0HH4-5% 

RF 0,25W580K0HM 4-5% 
TRIMMWERT 

RF 0,25W 68K0HM 4-5% 

AK BFR15A Sl-NPH HF-TRANS 
AK BFR15A Sl-NPN HF-TRANS 
ffK 8FR15A SI-NPN HF-TRANS 
AK 2N2369 NPN 40V 200MIA 
AK 2N2369 NPN 40V 200MIA 



Sschnummer 




U> 067.2828 



RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 074 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RS 066 
RF 069 
RF 069 



.2202 

.2725 

.3315 

.6814 

.i006 

.1006 

.2202 

.2725 

.3315 

.6814 

.2202 

.4705 

.6820 

.1035 

.6820 

.8223 

.8223 

.1012 

.8223 

.8223 

.6820 

.1035 

.6620 

.2225 

.1006 

.2202 

.1529 

.6814 

.1012 

.4705 

.3315 

.0033 

.2219 

.1035 

.2219 

.4728 

.1029 

.2219 

.2225 

.1041 

.1041 

.4734 

.2719 

.8639 

.4757 

.6843 



RF 069.6837 

AK 451.4320 
AK 451 .4320 
AK 451.4320 
AK 010.4680 
AK 010.4680 



SachnutYimer 



2 94.9 515 SA 02 



cnthaiten in 



294.9515 

294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294.9515 
294 .9515 
294 .9515 

294.9515 

294.9515 

294.9515 

294.9515 

294.9515 

294.9515 



EN6E 



f nSWPH 0770 















ROHDE & SCHWARZ 

mOnghen 








Blatt 


Schattteilllste fUr 


Sachnummer 


Nr. 


ZAEHLERANSTEUERUNG 


294.9580 SA 


01 



Kennzeichen 




Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten In 


A 

B1 


I 

ZUGEH0ER16ER STROHLAUF 
294.9580 S 

BO MC1558J6 DUAL-OP-AMP. 


BO 


275.0816 


^V4.9S80 

294.9580 


Cl 


CC 


680NF>-20X 50V K6000V1 


CC 


060.0059 


294.9580 


C2 


CE 


33 Uf+-20*10V 7X 5X11 


CE 


087.0343 


294.9580 


C3 


CC 


10MT-20450X63V6X9R6000 




087.7525 


?94.9580 


C4 


CE 


22 UF+-20* 6V 7X 4X 8 


CE 


022.8033 


294.9580 


C5 


CC 


2,2NF+-10X5X6R2000 


CC 


087.7060 


294.9580 


C6 


CE 


22 UF+-20X 6V 7X 4X 8 


CE 


022.8033 


294.9580 


C7 


CE 


100UF-10+100* 6V 9X13 


CE 


022.7514 


294.9580 


C8 


CE 


4,7UF+-20X20V 7X 4X 8 


CE 


022.8110 


294.958Q 


C9 


CE 


4,7UF+-20X1 OV 5X 4X 7 


CE 


022.8056 


294.9580 


CIO 


CC 


4,7NF+-10X6X9R2000 


CC 


087.7102 


294.9580 


BIS 

C16 

C17 


CC 


33PF4-2X4X5NP0 


CC 


087.6487 


294.9580 


Cl8 


CC 


27PF^-2X4X5NP0 


CC 


087.6470 


294.9580 


C19 


CC 


4,7NF+-10X5X9R2000 


CC 


087.7102 


294.9580 


C20 


CC 


100PF+-2X6X9NP0 


CC 


087.6541 


294.9580 


C21 


CC 


4,7NF+-10*6X9R2000 


CC 


087.7102 


294.9580 


C22 


CC 


4,7NF+-10X6X9R20D0 


CC 


087.7102 


294.9580 


C23 


CE 


1,0UF+-20X35V 5X 4X 7 


CE 


022.8185 


294.9580 


C24 


CC 


22ONF + -20UO0W K6000V1 


CC 


060.1349 


294.9580 


C25 


CE 


1 ,0UF+-20X35V 5X 4X 7 


CE 


022.8185 


294.9580 


C26 


CC 


4,7NF*-10X6X9R2D00 


CC 


087.7102 


294.9580 


C27 


CC 


100PF+-2X4X5N750 


CC 


087.6906 


294.9580 


C28 


CE 


1,0UF+-20X35V 5X 4X 7 


CE 


022.8185 


294.9580 


C36 


CC 


330PF+-20X HDX2000 RD5 


CC 


006.0460 


294.9580 


C38 


CC 


100PF+-20X HDK700 RD5 


CC 


006.0431 


294.9580 


C42 


CC 


4,7NF+80-20XHDK6000 


CC 


022.0603 


294.9580 


C43 


CC 


4,7NF+-1DX6X9R2000 


CC 


087.7102 


294.9580 


C45 


CC 


4,7NF+-10X6X9R2000 


CC 


087.7102 


294.9580 


C46 


CC 


4^7NF4-10X6X9R2000 


CC 


087.7102 


294.9580 


6L1 


AD 


1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 


012.0700 


294.9580 


BIS 

6L5 

GL6 


AE 


BA182 BER.SCH.DIOD.VHF 


AE 


012.0523 


294.9580 


SL7 


AE 


BA182 BER.SCH.DIOD .VHF 


AE 


012.0523 


294.9580 


GL8 


AE 


BA182 BER.SCH.DIOD. VHF 


AE 


012.0523 


294.9580 


GL9 


AD 


1N4448 SI 75V 150M1A 


AD 


012.0700 


294.9580 


GUO 


AE 


BZX55/C3V9 0,5W Z-Dl 


AE 


086.8234 


294.9580 


GL1 1 


AE 


BA182 BER.SCH.DIOD. VHF 


AE 


012.0523 


294.9580 


6L12 


AE 


BA182 BER.SCH.DIOD. VHF 


AE 


012.0523 


294.9580 


GL13 


AE 


BA182 BER.SCH.DIOD .VHF 


AE 


012.0523 


294.9580 


GL16 


AE 


BA379 PIN-DIODE 


AE 


244.7031 


294.9580 


6L17 


AE 


HPA5082-2800 SCHOTTKV 


AE 


012.9066 


294.9580 


6L18 


AE 


BZX55/C18 0^5W Z-DI 


AE 


012.2578 


294.9580 


GL19 


AD 


1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 


012.0700 


294.9580 


6L20 


AD 


1N4448 SI 75V 150M1A 


AD 


012.0700 


294.9580 


6L21 


AD 


1N4448 SI 75V 150M1A 


AD 


012.0700 


294.9580 


6L22 


AE 


HPA5082-2800 SCHOTTKV 


AE 


012.9066 


294.9580 


GL23 


AE 


MPA5082-2800 SCHOTTKV 


AE 


012.9066 


294.9580 



pp nofi onoA n77n 
















ROHDE & SCHWARZ 

I mOnchen 



AZ Datum 


SchaKteilliste fQr 


Sachnummer 


02 0677 


ZAEHLSRANSTEUERUN6 


29A.9580 SA 



Kennzelchen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


^ enthaiten In 


LI 


LD 


6,80UH10X1«80OHn0,245A 


LD 


026.4178 


294.9581 


L3 


LD 


O^33UH10X0,220HM0,78OA 


LD 


067.2805 


294.9581 


L4 


4D 


0,47UM10XO;,350HMO,590A 


LD 


067.2828 


294.9*:8G 


R1 


RF 


0^25W 1 MOHM ♦‘-SX 


«F 


069.1058 


294.9580 


R2 


RF 


0^25W 47K0HM ♦-5X 


RF 


069.4734 


294.9580 


R3 


RF 


0,25W 56K0HH +-5X 


RF 


069.5630 


294.9580 


R4 


RF 


0,25W3,3K0MH +-5X 


RF 


069.3321 


294.9580 


R5 


RF 


0,25W1OOKOH» +-SX 


RF 


069.1041 


294.9580 


R6 


RF 


0,25M 1K0HM ♦-5X 


RF 


069.1029 


294.9580 


R7 


RF 


0,25W3,3<OHM ♦-SX 


RF 


069.3321 


294.9580 


R8 


RF 


0,25W100K0HM +-5X 


RF 


069.1041 


294.9580 


R9 


RF 


0,25W100K0HM 4-5X 


RF 


069.1041 


294.9580 ! 


RIO 


RF 


0,25W6,8IC0HM +-5X 


RF 


069.6820 


294.9580 


R11 


RF 


0,25« 1K0HM ♦-5X 


RF 


069.1029 


294.9580 


R12 


RF 


0,25W 1K0HM ♦-5X 


RF 


069.1029 


294.9580 


R13 


RF 


0,25W 1K0HB +-5X 


RF 


069.1029 


294.9580 


R14 


RF 


D^25W470K0HM ♦“SX 


RF 


069.4740 


294.9580 


R15 


RL 


0,25W 4,02»C0HM+-1XTK50 


RL 


083.1045 


294.9580 


R16 


RF 


0,25W 1K0HM ♦«5X 


RF 


069.1029 


294.9580 


R17 


RF 


0,25W100 OHM +-5X 


RF 


069.1012 


294.9580 


R18 


RF 


0,25W330 OHM +-5X 


RF 


069.3315 


294.9580 


R19 


RF 


0^25W 53 OHM +-5X 


RF 


069.3309 


294-9580 


R20 


RF 


0,25W 1K0HM +-5X 


RF 


069.1029 


294.9580 


R21 


RF 


0,25W220 OHM ♦-SX 


RF 


069.2219 


294.9580 


R22 


RF 


0,25W 1K0HW +-5X 


RF 


069.1029 


294.9580 


R23 


RF 


0,25W 1X0HH +-5X 


RF 


069.1029 


294.9580 


R24 


RF 


0,25W220K0HM +-5X 


RF 


069.2248 


294.9580 


R25 


RF 


0^25W3,9K0HM +-5X 


RF 


069.3921 


294.9580 


R26 


RF 


0,25W8,2K0HM +-5X 


RF 


069.8223 


294.9580 


R27 


RF 


0,25H 1K0HH 4-5% 


RF 


069.1029 


294.9580 


R28 


RF 


0,25W 10KOHM 4-5X 


RF 


069.1035 


294.9580 


R29 


RF 


0,25W820 OHM 4-5X 


RF 


069.8217 


294.9580 


R30 


RF 


0,25W2,2K0HM 4-5X 


RF 


069.2225 


294.9580 


R31 


RF 


0,25W2,2K0HM 4-5% 


RF 


069.2225 


294.9580 


R32 


RF 


0,25W 33KDHM 4-5% 


RF 


069.3338 


294.9580 


R34 


RF 


0,25W 1K0HM 4-5X 


RF 


069.1029 


294.9580 


R38 


RF 


0,25W680 OHM 4-5% 


RF 


069.6814 


294.9580 


R39 


RF 


0^25W2,7k.OHtt 4-5% 


RF 


069.2725 


294.9580 


RAO 


RF 


0,25W470 OHM 4-5X 


RF 


069-4711 


294.9580 


R41 


RF 


0,25W470 OHM 4-5X 


RF 


069.4711 


294.9580 


R42 


RF 


0,25W220 OHM 4-5X 


RF 


069.2219 


294.9580 


R45 


RF 


0,25W 18 OHM 4-5% 


RF 


069.1806 


294.9580 


R46 


PF 


0,25W 47 OHM 4-5X 


RF 


069.47.05 


294.9580 


R54 


RF 


0,25W 1K0HM 4-5% 


RF 


069.1029 


294,9580 


R55 


RF 


0^25W 10 OHM 4 - 5 % 


RF 


069.1006 


294.9580 


R56 


RF 


D,3W 560HM 4-5% 


RF 


028.2172 


294.9580 


R57 


RF 


0,25W1^8K0HM 4-5X 


RF 


069.1829 


294.9580 


R59 


RF 


0,25W100 OHM 4-5X 


RF 


069.1012 


294.9580 


Jt60 


RF 


0,25y680 OHM 4-5% 


RF 


069.6814 


294.9580 


R61 


RF 


0,25W2^7IC0HM 4-5% 


RF 


069.2725 


294.9580 


R62 


RF 


0^25W 1K0HM 4-5% 


RF 


069.1029 


294.9580 


R64 


RF 


0,25H100 OHM 4-5% 


RF 


069.1012 


294.9580 


R65 


RF 


D,25M330 OHM 4-5% 


RF 


069-3315 


294.9580 


R66 


RF 


0,25W100 OHM, 4-5% 


RF 


069.1012 


294.9580 


T1 


AM 


2N44 16 N**KANAL 30V FET 


AH 


010.8 591 


294.9580 



Diese Unteriage ist unser Bgentum. VervieKahigung, 
unbefugte Verwertung, Mitteiiung an andere ist strafbar 
und schadenersatzpflichtig. 



AZ , Datum 



SchalttellllstefUr 



Sachnummer 



Blatt 

Nr. 





( 




ROHDE &SPHWARZ 

mOnchen 



02 



0677 



Z6EHLERANSTEUERUN6 



294.9580 SA 



03 



Kennzeichen 



Benennung / Beschreibung 



Sachnummer 



enthalten in 



T 2 

T 3 

T 4 

T 5 

T 7 

T 10 

T 11 

T 13 



AK 

AK 

AK 

AK 

AK 

AK 

AK 

AK 



2N2369 

2N2369 

2N2369 

2N2359 

2N2369 

BFR15A 

BFR15A 

BCV59CI 



NPN 40 V 
NPN 40 V 
NPN 40 V 
NPN 40 V 
NPN 40 V 
Sl-NPN 
Sl-NPN 



200N1A 
200N1A 
BODNIA 
2D0NI A 
200M1A 
HF-TRAJ«S 
HF-TRANS 



NPN 45V200H1A 



AK 010.4680 
AK 010.4680 
AK 010.4680 
AK 010.4680 
AK 010.4680 
AK 451.4320 
AK 451.4320 
AK -010.5163 



294.9580 

294.9580 

294.9580 

294.9580 

294.9580 

294.9580 

294.9580 

>94.9580 



ENOL 



PFOS&002&0770 














Diese Unterlage ist unser Egenlum. Ver^ielfaltigung, 
unbefugte Verwortung, Mitteilung an andere ist strafbar 
und schadenersatzpHichtig. 



<s> 


A2 


Datum 


Schaltteilllste fur 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 


00 


0577 


1 .DEKADE 


294.9621 

SA 


01 



Kennzeichen 




Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


enihatten in 

- 


A 


ZUGEH0ERI6ER STROWLAUF 
294,9621 S 






294.9621 


B1 


BL 


SN54196J DEKAD .2AEH4ER 


BL 


^>U.3757 


294.9621 


82 


BL SN54S11J ^/3 IMP. ANDGAT 




294.9644 


29A ,9621 


B3 


OL 


SN54LS490J 2XDEC. COUNT 


BL 


275.0780 


294.9621 


B4 


BO 


MA710 -55+125T05 KOMP. 


BO 


009.1039 


294.9621 


B5 


BL 


SN54LS73J 2XJK-FL1PFL. 


BL 


275.0680 


294.9621 


B6 


BO 


MA741WJ6 OP-AMP. 


BO 


275.0822 


294.9621 


BIO 


BL 


SN54LS75J 4B1T-D-LATCH 


BL 


275.0700 


294.9621 


C1 


CC 


4.7NF+-10%6X9R2000 


CC 


087,7102 


294.9621 


C2 


cc 


680PF+-10%4X5R2000 


CC 


087.7019 


294.9621 


C3 


CC 


10NF-20+50%63V6X9R6000 


CC 


087.7525 


294.9621 


C4 


cc 


1NF+-10%63V K2000 


CC 


022.0784 


294.9621 


C5 


cc 


100PF+-2%6X7N150 


CC 


087.6712 


294.9621 


C6 


cc 


33CPF+-10X3X4R2000 


CC 


087.6970 


294.9621 


C7 


CE 


1,0UF*-20%35V 5X 4X 7 


CE 


022,8185 


294.9621 


C8 


CE 


1 ,0UF+-20X35V 5X 4X 7 


CE 


022.8185 


294.9621 


C9 


CC 


1 0NF-20+50%63V6X9R6000 


CC 


087,7525 


294.9621 


CIO 


CC 


10N F- 20 + 50% 63V 6X9 R6000 


CC 


087.7525 


294.9621 


C13 


cc 


100PF+-2%4X5N750 


CC 


087. 6906 


294.9621 


C14 


cc 


1^0PF+-2%5X6N750 


CC 


087.6929 


294.9621 


C21 


cc 


1 0NF-20+50%63V6X9 R6000 


CC 


087.75 25 


294.9621 


C22 


CE 


47UF -10+10C%16V 9X13 


CE 


022.7543 


294.9621 


6L1 


AF 


BZX55/C3V3 0.5W Z-DI 


A E 


012.2390 


294.9621 


6L2 


AE 


B2X55/C10 0,5W Z-Dl 


AE 


012.2510 


294.9621 


6L3 1 


AD 


1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 


012.0700 


294,9621 


6L4 ! 


AD 


1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 


012 .0700 


294.9621 


GL11 


AD 


1N4448 SI 75V 150M1A 


AD 


012.0700 


294.9621 


6L12 i 


AD 


1N4448 SI 75V 150M1A 


AD 


012.0700 


294.9621 


6L13 i 

I 


AD 


1N4448 SI 75V 150MIA 


AD 


012.0700 


I 294.9621 

1 


I 

I 

LI 1 


LD 


100 UH1 0%8, 2COHMO,125A 


LD 


067.3101 ! 


I 

! 294.9621 


L2 


LD 


390 UHl0%35,a0HM0,060A 


LD 


067.31 76 


294.9621 


L21 


LD 


22.0UH10%3^ 30OHM0,19 5A 

j 


LD 

I 


067.3024 


! 294.9621 


R1 


RF 


0,25W1,5K0HM +-5% 


RF 


069.1529 


294.9621 


R2 


RF 


0^25W 1K0HM +-5X 


RF 


069.1029 


294,9621 


R3 


RL 


0,25W 3,32KOHH+-1%TK50 


RL 


083.0990 


294,9621 


R4 


RL 


0.25W 56,2K0HM + -1%Tk:50 


RL 


082.2231 


294.9621 


R5 


RL 


0.25W 56,2K0HM+-1XTK50 


RL 


082.2231 


294.9621 


R6 


R F 


0,25W100K0HM +-5% 


RF 


069.1041 


294.9621 


R7 


1 RL 


0.25W 4,99K0HM+-1%TK50 


RL 


083.1116 


294.9621 


R8 


RF 


0.25W1^5X0HM +-5X 


RF 


069.1 529 


294.9621 


R9 


RF 


0^25W220xfOHM +-5% 


RF 


069.2248 


294.9621 


RIO 


RS 


0,5W1 O0KOH,M+-20X10Xd0X 


RS 


087.7583 


294.9621 


R11 


R F 


0,25W 1 MOHM +-5% 


RF 


069.1058 


294.9621 


R12 


RF 


0.25W 1K0HM +-5% 


RF 


069.1029 


294.9621 


R13 


RF 


0,25W330 OHM +-5% 


RF 


069.3315 


294.9621 


R14 


RF 


0^25W330 OHM +-5X 


RF 


069.3315 


294.9621 


R1 5 


RF 


0,25W220 OHM +-5X 


RF 


069.2219 


294,9621 


R19 


RF 


0^25W390 OHM +-5X 


RF 


069.3915 


294.9621 


T11 


AK 


2N2369 NPN 40V 200MIA 

ENDE 


AK 


010.4680 


294,9621 






DC noK nr»o« 






c 












AZ 


Datum 


Schaitteilliste fur 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 












mUnchen 


03 


0677 


ZAEHLER UND ANZE16E 


294.9650 SA 


01 



Kennzeichen 


Benennung/ Beschreibung 


Sachnummer 


enthalten in 


A 


ZU6EH0ER16ER STROyiLAUF 
294.9650 S 




294.9650 


02 


BL SN54LS490J 2XD-EC. COUNT 


275.0780 


294.9650 


B4 


BL SN54LS490J 2XDEC, COUNT 


275.0780 


294.9650 


B6 


BL SN54LS49CJ 2XDEC. COUNT 


275.0780 


294.9650 


87 


BL SN54LS73J 2XJX-FLIPFL, 


BL 275.0680 


294.9650 


B8 


PL SN54LS00J 4/2JNP.NAND. 


455.2838 


294.9650 


B9 


BL SN54LS73J 2XJK-FL1PFL. 


BL 275.0680 


294.9650 


B11 


BL SN54LS247J 7SEGK. DECOD 


294.9673 


294.9650 


B12 


BP 5082-7730 7SEGM.ANZ. 


BP 473.8992 


294.9796 


B1 3 


BL SN54LS490J 2XDEC. COUNT 


275.0780 


294.9650 


814 


PL SN54LS93J BIN.ZAEHLER 


BL 275.0722 


294.9650 


B1 5 


BL SN54LS03J 4X2INP.NAND. 


BL 470.0249 


294.9650 


B16 


BL SN54LS00J 4/2JNP.NAND. 


455.2838 


294.9650 


B17 


BL SN54LS490J 2XDEC-C0UNT 


2 75.0780 


2 94 . 96 5 0 


B18 


BL SN54LS490J 2XDEC. COUNT 


275.0780 


294.9650 


819 


BL SN54LS73J 2XJK-FLIPFL. 


BL 275.0680 


294.9650 


B20 


PL SN54LS75J 4B1T-D-LATCH 


BL 275.0700 


294. 9*30 


321 


BL SN54LS247J 7SE6M. DECOD 


294.9673 


294.9650 


B22 


BP 5082-7730 7SEGM.ANZ. 


BP 473.8992 


294.9796 


BSD 


BL SN54LS75J 4B1T-D-LATCH 


BL 275.0700 


294.9650 


B31 


BL SN54LS247J 7SEGM. DECOD 


294.9673 


294.9650 


B32 


BP 5082-7730 7SEGM.ANZ. 


BP 473.8992 


294.9796 


B40 


BL SN54LS75J 4BIT-D-LATCH 


BL 275.0700 


294.9650 


B4l 


BL SN54LS247J 7SEGB, DECOD 


294.9673 


294.9650 


B42 


BP 5082-7730 7SEGH.ANZ. 


BP 473.8992 


294.9796 


B50 


BL SN54LS75J 4B1T-D-LATCH 


BL 275.0700 


294.9650 


B51 


BL SN54LS247J 7SEGM. DECOD 


294.9673 


294.9650 


B52 


BP 5082-7730 7SEGM.ANZ. 


BP 473.8992 


294.9796 


B60 


BL SN54LS75J 4B1T-D-LATCH 


BL 275.0700 


294.9650 


B61 


BL SN54LS247J 7S£6H»DEC0D 


294.9673 


294.9650 


B62 


BP 5082-7730 7SEGM.ANZ. 


BP 473.8992 


294.9796 


B70 


BL SN54LS75J 4BIT-D-LATCH 


BL 275.0700 


294.9650 


B71 


BL SN54LS247J 7SEGM.DEC0D 


294.9673 


294.9650 


B72 


BP 5082-7730 7SEGM.ANZ. j 


BP 473.8992 


294.9796 


BUI 

BIS 

BU4 


FR JC-FASSUNG 16 POLIG* 


FR 249.6091 


294.9650 


Cl 


CC 1 ONF-2O+5DX63V6X9R5D0D 


087.7525 


294.9650 


C2 


CE 100UF-10+1DOX16V 11X13 


CE 022.7550 


294.9650 


C3 


CE 100UF-10+100X16V 11X13 


CE 022.7550 


294.9650 


C7 


CC 1 0NF-20+50X63V6X9R6000 


087.7525 


294.9650 


&11 


CC 10NF-20<>50X63V6X9R6000 


087.7525 


294.9650 


C17 
BIS 
Cl 9 


CC 10NF-20+50X63V6X9R6000 


087.7525 


294.9650 


C41 


CC 10NF-20+50X63V6X9R6000 


087.7525 


294.9650 


C60 


CC 10NF-20+50%63V6X9R600D 


087.7525 


294.9650 


C71 


CC 10NF-20450X63V6X9R6000 


087.7525 


294.9650 


GL1 

BIS 

6L6 


AF 5082-4684 H2-EFF. LED 


AF 257.4736 

1 


294.9796 



PF 09^0026.0770 












niese Unterfagp ist unscr Eigentum Vpn/!«!fnlii.';!.nq. 
unbetugte Verwertijnc, Mitteiiung an andnf<* >\A a; aib. 
und GchadeTu;rsn*/pf!ichi*g. 



ROHDE & SCHWARZ 

MUNCHEN 



Kennzeichen 








Blatt 


Schaitteiliiste fiir 


Sachnummer 


Nr. 


ZAEHLER UND ANZEIGE 


294.9650 SA 


02 



Benennung / Beschreibung 



Sachnummer 



enthalten in 



AD 1^^4448 SI 75V 15DMIA 
AO 1N4448 SI 75V 1S0M1A 



AD 012.0700 
AD 012.0700 



294.9650 

294.9550 



R1 
R2 
R3 
R4 
R6 
PB 
R9 
R1 0 
R1 1 
BIS 
R17 
R20 
R21 
DIS 
R27 
R30 
R31 
BIS 
R37 
R40 
R41 
BIS 
R47 
R50 
R51 
BIS 
R57 
R50 
R61 
81S 
R6 7 
R71 
BIS 
R77 
R121 
BIS 
R124 
R131 
B IS 
R1 34 
R‘141 
BIS 
R144 
R145 



LD 2 ,20UH1D5I!D^4D0HM0,550A 
LD 2,2DUH1OiE0,4DOHMO,55OA 
LD 2,2DUH10%0,400HM0,55DA 

RF 0,25W 56 OHW +-5J! 

RF 0,25W1^5K0HM ♦-SX 
RF 0,25W 56 OHM *-5% 

RF 0,25W2,2K0HM *-5% 

RF 0,25W 56 OHM +-5X 
RF 0,25W100 OHM +-5X 
RF 0,25W100 OHM +-5X 
RF 0,25W100 OHM +-5X 
RF 0,25W270 OHM +-5X 



RF 0,25W270 OHM +-5X 
RF 0,?5W270 OHM +-5X 



RF 0,25W270 OHM 
RF 0,25W270 OHM +-5X 



PF 0,25W270 OHM ♦-5% 
RF 0..25W270 OHM ♦-5X 



RF D,25W270 OHM +-5X 
RF 0-25W270 OHM ♦-SX 



RF 0,25W270 OHM +-!>% 
RF 0,25W270 OHM +-5X 



RF D,25W270 OHM +-5X 



RF D.25W100 OHM +-5X 



RF 0,25W100 OHM +-5% 



RF U,25.W100 OHM +-5X 



RF 0,25W100 OHM *~5X 



LD 0-67.2905 
LD 067.2905 
LD 067.2905 



294.9650 

294.985C 

294.9650 



RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 
RF 069 



.5501 
.1529 
,5601 
.2225 
.5601 
.101 2 
,1012 
.1012 
,2719 



RF 069.2719 
RF 069.2719 



RF 069 .2719 
RF 069.2719 



RF 069.2719 
RF 069.2719 



RF 069.2719 
RF 069.2719 



RF 059.2719 
RF 069.2719 



RF 069.2719 



RF 069.1012 



RF 069.1012 



RF 069.1012 



RF 069.1012 



294. 
294. 
294 . 
294 . 
294 . 
294. 
294. 
294. 
294. 



9650 
9650 
9650 
9650 
96 
9 650 
9650 
9650 
9650 



294.9650 

294.9650 



294.9650 

294.9650 



294.9650 

294.9650 



294.9650 

294.9650 



294.9650 

294.9650 



294.9650 



294.9650 



294.9650 



294.9650 



294.9650 



ENDE 



PF 095.0026.0770 











